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@ Unlock the leg to adjust the platform height

Antegrade Main Platform x 1

Base x 2

Legx 4

@ Leg Extension
390 mm

|

Leg Extension x 2

Assembly

Optional Leg Extension

Product Configurations

Drape Support (AM1000)
Not included

Adducted Arm Scoop (AMT100)
Not included



https://www.adeptmedical.com
https://www.linkedin.com/company/adept-medical-limited

adeptmedical.com | [

Spare Parts

Product Code

Antegrade IR Platform AMO440

Component Codes

@ Antegrade Main Platform M6500

Base Me521

Leg M3664

I @ Leg Extension M3693

Image Table Verification

The product has been risk assessed to operate within the below
specifications

Table Angulation: +/-15° lateral & longitudinal
Table Surface: Flat



https://www.adeptmedical.com
https://www.linkedin.com/company/adept-medical-limited

Essential Information

Information

Intended Purpose

To provide a work surface over a supine patient for femoral transarterial
diagnosis and intervention via Antegrade approach on an Angiography
imaging table.

Intended User/Training Requirement
Intended to be used by trained medical professionals.

Patient Target Group
Adult male or female patient requiring diagnostic imaging and image
guided therapy.

Contraindications
Not to be used with patients over 135 kg.
Not for paediatric use.

Warnlngs and Cautions
Ensure IFU is read prior to use.
Ensure Preparatory Cleaning is conducted.
Ensure Preparatory Product Check is conducted.
Ensure all items placed on the Antegrade Main Platform do not exceed
a total weight of 10 kg.
To prevent drape from touching patient face (refer to page 5).

Incident Reporting Guidelines
For product complaints and incidents, please complete form on:
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Initial Checks & Cleaning

Cleaning
Refer to Disinfection Instructions.

Product Checks
No exposed Carbon Fibre.
- Novisible damage or sharp edges, e.g. cracks.
Leg:
- Rotate all four blue collars to ensure they are free to rotate and provide
smooth locking/unlocking.
Ensure that the Leg is free to move in the unlocked position.
Ensure that the Leg cannot move up and down when locked.
Ensure the Legs are securely assembled on the Antegrade Main
Platform (refer to page 4).
Ensure Legs are secured in the Bases (refer to page 4).
Ensure Legs are locked during procedure (refer to page 5).

Disinfection

Warnlngs
Insufficient cleaning may compromise disinfection process and lead to
transmission of pathogens.
Do not use any disinfectant products or abrasive/corrosive agents which
are not on the approved cleaners list.
Always read manufacturer’s instructions and consult the manufacturers
MSDS for cleaning and disinfectant products.
Do not use any cleaning procedure which exceeds 65 °C/149 °F.
Some disinfectants may cause slight discolouration to the blue material
used on some components within the product range. This will not affect
the strength and the product will remain fit for purpose.

Limitations on Processing

Discontinue use if:
Any cracks or breakages are present.
Any exposed carbon fibre is visible.

Disinfection Instructions

Initial treatment at the point of use

It isimportant to clean the product once it is removed from the packaging and
after each procedure. Ensure all areas including joints, clips, sockets, brackets
and levers are thoroughly cleaned after use to remove all contaminant build-
up that may be present following a procedure.

Preparatlon before cleaning
Disassemble Antegrade IR Platform into Leg, Leg Extension, Base and
Antegrade Main Platform.
Remove the product from the table.
Ensure the Leg is fully extended.
wwvvadeptmed\ca\com/\magmg table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Cleanmg Manual
If any visible residue is present, rinse under water, but avoid submerging
the device.
A soft bristle brush can be used.
Ensure the device is completely dried prior to disinfection.

Disinfection
Refer to the Approved Cleaners List for selection of an appropriate
disinfecting agent.

Antegrade Main Platform:
With a cloth dampened by an approved disinfectant, wipe all surfaces,
including the threaded holes on the underside.

Base:
With a cloth dampened by an approved disinfectant, wipe all surfaces,
including leg sockets and blue locking clips.

Leg and Leg Extensions:
With a cloth dampened by an approved disinfectant, wipe all surfaces.

Approved Cleaners List

Approved Disinfectant by Brands

Liquids:

ORION Laboratories - 70% Isopropyl Alcohol
Jaychem Industries - 2% Chlorhexidine / 70% Alcohol
Betadine - Povidone lodine (7.5%)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Dissolvable:
Du Pont - Rely+On Virkon Tablets

Surface Wipes:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Surface Disinfectant Wipes
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Wipes - Universal (Green)

Clorox Hydrogen Peroxide Wipes

Approved Active Disinfectant Ingredients

Acid Based:
<10% Malic Acid CAS 6915-15-7
<6% Sulfamic acid CAS 5329-14-6

Alcohol Based:

<5% 2-Butoxyethanol CAS 11-76-2

<10% Butyldiglycol CAS 112-34-5

<70% Isopropyl Alcohol (Propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10% Tridecanol CAS 69011-36-5

<10% Alcohols, C12-14, ethoxylated CAS 68439-50-9
<70% Denatured Ethanol CAS 64-17-5

Sulphate Based:

<0.1% PHMB CAS 27083-27-8

<55% Potassium Peroxymonosulfate CAS 70693-62-8
<3% Potassium Persulfate CAS 7727-21-1

Ammonium and Chloride Based:

<5% Benzalkonium Chloride CAS 68424-85-1

<0.28% Benzethonium Chloride CAS 121-54-0

<10% Benzyl-C23-18-Alkyl-dimethyl Ammonium Chloride CAS 8001-54-5
<2% Chlorhexidine CAS 55-56-1

<10% Didecyl Dimethyl Ammonium chloride CAS 7173-51-5

<0.5% Quaternary Ammonium Compounds CAS 68956-79-6

<5% Benzyl-C 12-18 alkyldimethylammonium chlorides CAS 63891-01-5

Others:

<10% Glutaral CAS 111-30-8

<0.63% Sodium Hypochlorite CAS 7681-52-9

<7.5% Povidone lodine CAS 25655-41-8

0.5% Disodium Cocoampho Dipropionate CAS68604-71-7
<1.4% Hydrogen Peroxide CAS 7722-84-1

Access the latest Approved Cleaners list via
www.adeptmedical.com/resources

Drying
All components should be dried thoroughly before use.

Maintenance, Inspection and Testing
For all components ensure:
No visible damage or sharp edges, e.g. cracks.
Antegrade Main Platform:
No exposed Carbon Fibre is visible.
Base:
- Ensure the locking clips are functional and can retain the Leg.
Leg:
- Ensure thread is intact and can be screwed onto the Antegrade
Main Platform.
Ensure the blue collar rotates smoothly.
Ensure when blue collar is in the unlocked position the Leg can extend
and contract smoothly when force is applied.
Ensure when blue collar is in the locked position the Leg cannot extend
and contract when force is applied.

Packaging
It is not required to package the device following disinfection.

Sterilisation
This device should not be subjected to sterilisation processes.

Storage
Once disinfection is complete and all components are dry the device should be
stored in a dry environment.

Disposal

Used product is a biohazard, decontaminate according to instruction

provided in the Disinfection Instructions and reach out to the manufacturer
on adeptmedical@adept.co.nz for material specification, if required. Dispose
according to internal clinic policy taking into consideration local regulations.

Serious Incidents

Any serious incident which occurs in relation to the device should be reported
immediately to:
- The Competent Authority of the applicable Member State.
The Manufacturer using the Serious Incident Reporting Form found
on the Adept Medical Website:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

The instructions provided above have been validated by the manufacturer of
the medical device as being capable of preparing a medical device for reuse.
It remains the responsibility of the processor to ensure that the processing,

as actually performed using equipment, materials and personnel in the
processing facility, achieves the desired result. This requires verification and/or
validation and routine monitoring of the process.

Visit the Adept Medical Website for detailed visual instructions related to this device.
www.adeptmedical.com
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Instrucciones de uso

Registro de producto

Contenido

Desembalaje

Montaje

Extension de pata opcional
Instalacién

Desbloquee la pata para ajustar la altura de la plataforma
Configuraciones del producto

No incluido

No incluido

Piezas

Codigo de producto

Codigo de componentes

Verificacion de la tabla de imagenes

Se ha evaluado el riesgo del producto para operar dentro de las siguientes
especificaciones

Angulacion de la mesa: +/-15° lateral y longitudinal
Superficie de la mesa: Plana

Informacién basica

Informacion

Uso indicado

Proporcionar una superficie de trabajo sobre un paciente en decubito supino
para el diagnodstico y la intervencion transarterial femoral a través de un
abordaje anterédgrado en una mesa de imagenes angiograficas.

Usuario previsto/Requisitos de capacitacion
Este equipo esta destinado a profesionales médicos capacitados.

Grupo de pacientes a los que va destinado
Hombres y mujeres adultos en los que sea necesario obtener imagenes de
diagndsticoy un tratamiento guiado por imagenes.

Contraindicaciones
No debe utilizarse con pacientes con un peso superior a 135 kg.
No indicado para uso pediatrico.

Advertencias y precauciones
- Asegurese de leer las instrucciones de uso antes del uso.

Asegurese de realizar la limpieza preparatoria.
AsegUrese de realizar la comprobacion preoperatoria del producto.
Aseglrese de que todos los elementos colocados en la plataforma
principal anterdgrada (Antegrade Main Platform) no superen un peso
total de 10 kg.
Impida que la envoltura togue la cara del paciente (consulte la pagina 5).

Directrices para la notificacion de incidentes
Para cualquier reclamacion o notificacion de incidentes, rellene el formulario
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Comprobaciones iniciales y limpieza

Limpieza
Consulte las instrucciones de desinfeccion.

Comprobaciones del producto
El producto no debe presentar fibra de carbono expuesta.
El producto no debe presentar dafnos visibles ni bordes afilados,
p. €j, grietas.

Pata (Leg):

- Gire los cuatro collares azules para asegurarse de que giran libremente

y proporcionan un bloqueo/desbloqueo suave.
Aseglrese de que la Pata (Leg) se mueve libremente en la posicion
sin bloquear.
Aseglrese de que la Pata (Leg) no se puede mover hacia arriba ni hacia
abajo cuando esté bloqueada.
Aseglrese de que las Patas (Legs) estan bien montadas en la
Plataforma principal anterégrada (Antegrade Main Platform) (consulte
la pagina 4).
AsegUrese de que las Patas (Legs) estan fijadas en las Bases (consulte
la pagina 4).
AsegUrese de que las Patas (Legs) estan bloqueadas durante el
procedimiento (consulte la pagina 5).
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Desinfeccion

Advertencias

- Una limpieza insuficiente puede comprometer el proceso de
desinfeccion y dar lugar a la transmision de patégenos.
No utilice productos desinfectantes ni agentes abrasivos/corrosivos que
no estén en la lista de productos de limpieza aprobados.
Lea siempre las instrucciones del fabricante y consulte las fichas de
datos seguridad del fabricante (MSDS) para obtener informacion sobre
los productos de limpieza y desinfectantes.
No utilice ningun procedimiento de limpieza que supere los
65 °C/149 °F.
Algunos desinfectantes pueden causar una ligera decoloracion en
el material azul utilizado en algunos componentes de la gama de
productos. Esto no afectara a la resistencia y el producto seguira siendo
adecuado para su propdsito.

Limitaciones en el procesamiento
Deje de utilizar el producto si:
Hay grietas o roturas.
El producto tiene fibras de carbono expuestas.

Instrucciones de desinfecciéon

Tratamiento inicial en el punto de uso

Esimportante limpiar el producto una vez retirado del embalaje y después
de cada procedimiento. Asegurese de que todas las areas, como juntas,
clips, zocalos, soportes y palancas se limpian a fondo después de su uso para
eliminar toda acumulacién de contaminantes que pueda haber después de
un procedimiento.

Preparacién antes de la limpieza
Desmonte la Antegrade IR Platform en sus componentes: Pata
(Leg), Extension de pata (Leg Extension), Base y Plataforma principal
anterégrada (Antegrade Main Platform).
Retire el producto de la mesa.
Asegurese de que la Pata (Leg) esta completamente extendida.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Limpieza: Manual
- Si hay residuos visibles, enjuaguelos bajo el agua pero evite sumergir
el dispositivo.
Puede utilizar un cepillo de cerdas suaves.
Asegurese de que el dispositivo esta completamente seco antes
de desinfectarlo.

Desinfeccion
Consulte la lista de limpiadores aprobados para seleccionar un agente
desinfectante adecuado.

Plataforma principal anterégrada (Antegrade Main Platform):
Con un pafo humedecido con un desinfectante aprobado, limpie todas
las superficies, incluidos los agujeros roscados en la parte inferior.

Base:
Con un pafo humedecido con un desinfectante aprobado, limpie todas
las superficies, incluidos los zécalos de las patas y las pinzas de bloqueo
azules.

Pata (Leg) y Extension de pata (Leg Extensions):
Limpie todas las superficies con un pafio humedecido con un
desinfectante aprobado.

Lista de productos de limpieza aprobados

Desinfectantes aprobados por marcas

Productos liquidos:

ORION Laboratories - Alcohol isopropilico al 70 %
Jaychem Industries - 2 % de clorhexidina / 70 % de alcohol
Betadine - Povidona yodada (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Productos solubles:
Du Pont - Pastillas Rely+On Virkon

Toallitas para superficies:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Toallitas desinfectantes para superficies
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Wipes - Universal (Verde)

Toallitas de agua oxigenada Clorox

Ingredientes de los desinfectantes activos aprobados

Base acida:
<10 % de acido malico CAS 6915-15-7
<6 % de acido sulfamico CAS 5329-14-6

Base de alcohol:

<5 % de 2-butoxietanol CAS 11-76-2

<10 % de butildiglicol CAS 112-34-5

<70 % de alcohol isopropilico % (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10 % de tridecanol CAS 69011-36-5

<10 % de alcoholes, C12-14, etoxilado CAS 68439-50-9

<70 % de etanol desnaturalizado, CAS 64-17-5

Base de sulfato:

<0,1 % de PHMB CAS 27083-27-8

<55 % de peroximonosulfato de potasio CAS 70693-62-8
<3 % de persulfato de potasio CAS 7727-21-1

Base de amonio y cloruro:

<5 % de cloruro de benzalconio CAS 68424-85-1

<0,28 % de cloruro de bencetonio CAS 121-54-0

<10 % cloruro de bencil-C23-18-alquil-dimetil amonio CAS 8001-54-5
<2 % clorhexidina CAS 55-56-1

<10 % cloruro de didecil dimetil amonio CAS 7173-51-5

<0,5 % de compuestos de amonio cuaternario CAS 68956-79-6

<5 % de cloruros de bencil-alquildimetilamonio C12-18 CAS 63891-01-5

Otros:

<10 % de glutaral CAS 111-30-8

<0,63% de hipoclorito de sodio CAS 7681-52-9

<75 % de povidona yodada CAS 25655-41-8

0,5 % de cocoanfo-dipropionato disdédico CAS 68604-71-7
<1,4 % de agua oxigenada CAS 7722-84-1

Acceda a la ultima lista de limpiadores aprobados en
www.adeptmedical.com/resources

Secado
Todos los componentes deben secarse a fondo antes de su uso.

Mantenimiento, inspeccién y comprobacion

Para todos los componentes, asegurese de que se cumple lo siguiente:
El producto no debe presentar dafnos visibles ni bordes afilados,
p. €, grietas.

Antegrade Main Platform:
No hay ninguna fibra de carbono expuesta.

Base:
Aseglrese de que las pinzas de blogueo funcionan y pueden retener la
pata.

Pata (Leg):

- Asegurese de que la rosca esta intacta y puede atornillarse a la

Plataforma principal anterégrada (Antegrade Main Platform).
AsegUrese de que el collar azul gira suavemente.
Cuando el collar azul esta en la posicion de desbloqueo, asegurese de
gue la Pata (Leg) pueda extenderse y replegarse suavemente cuando se
aplica fuerza.
Cuando el collar azul esta en la posicion de bloqueo, asegurese de que
la Pata (Leg) no pueda extenderse y replegarse cuando se aplica fuerza.

Envoltura
No es necesario envolver el dispositivo después de la desinfeccion.

Esterilizacion
Este dispositivo no debe someterse a procesos de esterilizacion.

Almacenamiento
Una vez finalizada la desinfeccion y el secado de todos los componentes, el
dispositivo debe almacenarse en un entorno seco.

Eliminacion

El producto usado constituye un peligro biolégico. Descontamine el producto
de acuerdo con las indicaciones suministradas en las instrucciones de
desinfeccién y, si es necesario, poéngase en contacto con el fabricante en
adeptmedical@adept.co.nz para conocer las especificaciones del material.
Deseche el producto de acuerdo con la politica interna de la clinica teniendo
en cuenta los reglamentos locales.

Incidentes graves

Todo incidente grave gque se produzca en relacion con el dispositivo debe
notificarse inmediatamente a:
La autoridad competente del Estado miembro correspondiente.
El fabricante que utiliza el formulario de notificacion de incidentes
graves que se encuentra en el sitio web de Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Las instrucciones proporcionadas anteriormente han sido validadas por

el fabricante del dispositivo médico para la preparaciéon de un producto
sanitario para su reutilizacion. Es responsabilidad del procesador garantizar
que el procesamiento, tal y como se realiza con los equipos, los materiales y
el personal en la instalacion de procesamiento, logre el resultado deseado.
Esto exige verificacion o validacion y el control rutinario del proceso.

Visite el sitio web de Adept Medical para obtener instrucciones visuales
detalladas relacionadas con este producto.
www.adeptmedical.com

n
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Mode d’emploi

Enregistrement du produit

Contenu

Déballage

Assemblage

Rallonge de pied (Leg Extension) en option
Installation

Déverrouillez le pied pour régler la hauteur de la plateforme
Configurations du produit

Non inclus

Non inclus

Pieces de rechange

Code produit

Codes des composants

a0 MNDMDMDMENA

Vérification de la table d'images

Le produit a fait l'objet d'une évaluation des risques pour fonctionner
dans les spécifications ci-dessous

Angulation de la table : +/- 15° latéral et longitudinal

Surface de la table : Plane

0 0 0 0

Informations essentielles

Informations

Utilisation prévue

Pour fournir une surface de travail au-dessus d'un patient couché pour le
diagnostic transartériel fémoral et pour les interventions par voie d'abord
antérograde sur une table d'angiographie.

Utilisateur visé/formation nécessaire
Dispositif destiné a étre utilisé par des professionnels médicaux formés.

Patients concernés
Patients adultes de sexe masculin ou féminin ayant besoin d'un examen
d'imagerie diagnostique ou d'un traitement guidé par imagerie.

Contre-indications
Dispositif non destiné a étre utilisé avec des patients pesant plus
de 135 kg.
Dispositif non destiné a une utilisation pédiatrique.

Avertissements et mises en garde
- Veillez a lire le mode d'emploi avant d'utiliser le dispositif.
Veillez a effectuer le nettoyage préalable.
Veillez a effectuer le contréle préalable du produit.
Assurez-vous gue l'ensemble des articles placés sur la plateforme
antérograde principale (Antegrade Main Platform) ne dépasse pas un
poids total de 10 kg.
Faites en sorte d'empécher le champ de toucher le visage du patient
(reportez-vous a la page 5).

Directives relatives au signalement d'incidents

Pour les plaintes concernant le produit et le signalement d'incidents, merci
de remplir le formulaire accessible a I'adresse suivante :
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Contréles initiaux et nettoyage

Nettoyage
Reportez-vous aux instructions de désinfection.

Contrdle du produit
Fibre de carbone non apparente.
Pas de dommages visibles (par exemple des fissures) ou bords
coupants.

Pied (Leg) :

- Tournez les quatre anneaux bleus pour vérifier gu'ils tournent librement
et permettent un verrouillage et un déverrouillage en douceur.
Assurez-vous que le pied (Leg) bouge librement en position déverrouillée.
Assurez-vous que le pied (Leg) ne peut ni monter ni descendre lorsgu'il
est verrouillé.

Assurez-vous que les pieds (Legs) sont solidement montés sur la
plateforme antérograde principale (Antegrade Main Platform) (reportez-
VOus a la page 4).

Assurez-vous gue les pieds (Legs) sont bien fixés sur les bases (Bases)
(reportez-vous a la page 4).

Assurez-vous gue les pieds (Legs) sont verrouillés pendant I'acte
(reportez-vous a la page 5).
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Désinfection

Avertissements
- Un nettoyage insuffisant peut compromettre le processus de

désinfection et conduire a la transmission d'agents pathogenes.
N'utilisez pas de produits désinfectants ni d'agents abrasifs ou corrosifs
qui ne figurent pas sur la liste des produits de nettoyage approuvés.
Lisez toujours la notice d'utilisation et consultez les FDS des fabricants
des produits de nettoyage et de désinfection.
N'utilisez pas de procédé de nettoyage dépassant 65 °C/149 °F.
Certains désinfectants peuvent provoquer une légere décoloration
du matériau bleu utilisé sur certains composants de la gamme. Ceci
n'aura pas d'incidence sur la solidité du produit, qui restera adapté a
I'utilisation prévue.

Limitations au traitement
Cessez d'utiliser le produit dans le cas suivant :
Présence de fissures ou de piéces cassées.
Fibre de carbone visible a un endroit quelconque.

Instructions de désinfection

Traitement initial sur le lieu d'utilisation

Il est important de nettoyer le produit des le déballage et apres chaque acte
meédical. Apres utilisation, veillez a nettoyer méticuleusement toutes les
surfaces, y compris les articulations, clips, douilles, fixations et leviers, pour
éliminer toute accumulation d'agents contaminants susceptibles d'étre
présents a la suite d'un acte médical.

Préparatifs du nettoyage
Démontez I'Antegrade IR Platform de facon a séparer les différents
composants: pied (Leg), rallonge de pied (Leg Extension), base (Base) et
plateforme antérograde principale (Antegrade Main Platform).
Retirez le produit de la table.
Allongez entierement le pied (Leg).
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Nettoyage : A la main
- Sides résidus visibles sont présents, rincez le dispositif sous I'eau en
évitant toutefois de I'immerger.
Vous pouvez utiliser une brosse a poils souples.
Assurez-vous que le dispositif a entierement séché avant de procéder a
la désinfection.

Désinfection
Reportez-vous a la liste des produits de nettoyage approuvés pour choisir un
agent désinfectant approprié.

Plateforme antérograde principale (Antegrade Main Platform) :
Avec un chiffon humecté d'un désinfectant approuvé, essuyez toutes les
surfaces, y compris les orifices filetés en sous-face.

Base (Base) :
Avec un chiffon humecté d'un désinfectant approuveé, essuyez toutes
les surfaces, y compris les douilles de fixation des pieds et les clips de
verrouillage bleus.

Pied (Leg) et rallonge de pied (Leg Extension) :
Avec un chiffon humecté d'un désinfectant approuveé, essuyez toutes
les surfaces.

Liste des produits de nettoyage approuvés

Désinfectants approuvés, par marques

Liquides :

ORION Laboratories- Alcool isopropylique a 70 %
Jaychem Industries - Chlorhexidine a 2 % / alcool & 70 %
Betadine - Povidone iodée (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Solubles :
Du Pont - Pastilles Rely+On Virkon

Lingettes :

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Lingettes désinfectantes
Metrex Research - Lingettes CaviWipes

Lingettes Clinell - Universal (vert)

Lingettes Clorox au peroxyde d'hydrogene

Ingrédients désinfectants actifs approuvés

A base d'acide :
<10 % d'acide maligue CAS 6915-15-7
<6 % d'acide sulfamique CAS 5329-14-6

A base d'alcool :

< 5% de 2-butoxyéthanol CAS 111-76-2

<10 % de butyldiglycol CAS 112-34-5

<70 % d'alcool isopropylique (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10 % de tridécanol CAS 69011-36-5

<10 % d'alcool C12-14, éthoxylé CAS 68439-50-9

<70 % d'éthanol dénaturé CAS 64-17-5

A base de sulfates :

< 0,1 % de PHMB CAS 27083-27-8

< 55 % de péroxymonosulfate de potassium CAS 70693-62-8
<3 % de persulfate de potassium CAS 7727-21-1

A base d'ammonium et de chlorures :

< 5% de chlorure de benzalkonium CAS 68424-85-1

< 0,28 % de chlorure de benzéthonium CAS 121-54-0

<10 % de chlorure de benzyl-C23-18-alkyldiméthylammonium CAS 8001-54-5
<2 % de chlorhexidine CAS 55-56-1

<10 % de chlorure de didécyldiméthylammonium

CAS 7173-51-5

< 0,5 % de composés d'ammonium quaternaire

CAS 68956-79-6

<5 % de chlorures de benzyl-C12-18-alkyldiméthylammonium CAS 63891-01-5

Autres :

<10 % de glutaral CAS 111-30-8

< 0,63 % d'hypochlorite de sodium CAS 7681-52-9

<75 % de povidone iodée CAS 25655-41-8

0,5 % de cocoamphodipropionate disodique CAS 68604-71-7
<14 % de peroxyde d'hydrogene CAS 7722-84-1

La liste actualisée des produits nettoyants approuvés est accessible
a l'adresse suivante :
www.adeptmedical.com/resources

Séchage
Il convient de sécher soigneusement tous les composants avant utilisation.

Entretien, contrdles et essais
Veérifiez pour tous les composants :
Pas de dommages visibles (par exemple des fissures) ou bords coupants.
Antegrade Main Platform:
Aucune fibre de carbone visible a un endroit quelconque.
Base (Base) :
Assurez-vous que les clips de verrouillage sont fonctionnels et
permettent de retenir les pieds.
Pied (Leg) :

- Assurez-vous gue le filetage est intact et permet de visser les pieds sur
la plateforme antérograde principale (Antegrade Main Platform).
Assurez-vous gue I'anneau bleu tourne en douceur.

Assurez-vous que le pied (Leg) s'allonge et se rétracte en douceur
lorsque I'on exerce une force dessus tandis que I'anneau bleu est en
position déverrouillée.

Assurez-vous gu'il est impossible d'allonger ou de rétracter le pied
(Leg) en exercant une force dessus tandis que I'anneau bleu est en
position verrouillée.

Emballage
Il n'est pas nécessaire d'emballer le dispositif apres la désinfection.

Stérilisation
Ce dispositif ne doit pas étre soumis a des procédés de stérilisation.

Rangement
Dés que la désinfection est terminée et que tous les composants sont secs, il
convient de ranger le dispositif dans un environnement sec.

Elimination

Le produit usagé constitue un risque biologique. Décontaminez-le
conformément aux instructions données pour la désinfection. Pour connaitre
les caractéristiques des matériaux utilisés, le cas échéant, renseignez-

vous aupres du fabricant a I'adresse suivante : adeptmedical@adept.co.nz.
Eliminez le produit dans le respect des directives en vigueur au sein de votre
établissement, en prenant en considération la réglementation locale.

Incidents graves

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit étre
immédiatement signalé :
A l'autorité compétente de I'état membre concerné ;
Au fabricant, en utilisant le formulaire de signalement d'incident grave
disponible sur le site Web d'Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Les instructions qui précédent ont été validées par le fabricant du dispositif
meédical comme permettant de préparer le dispositif en vue d'une réutilisation.
Il reste de la responsabilité de la personne chargée du traitement de veiller

a ce que l'opération, telle gu’elle est en pratique réalisée par le personnel du
service a l'aide des matériels et des produits a sa disposition, atteigne le résultat
souhaité. Ceci nécessite une vérification ou une validation et une surveillance
réguliére du processus.

Visitez le site web d'’Adept Medical pour des instructions visuelles détaillées
concernant ce dispositif.
www.adeptmedical.com
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Superficie del tavolo: Piatta
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Informazioni essenziali

Informazioni

Destinazione d’uso

Superficie di lavoro sistemata sopra un paziente in posizione supina per
diagnosi e intervento transarterioso femorale con approccio anterogrado su un
tavolo di angiografia diagnostica.

Destinatario/Requisiti di formazione
Deve essere usato da operatori sanitari adeguatamente formati.

Gruppo obiettivo di pazienti
Pazienti adulti di sesso maschile o femminile che necessitano di una
diagnostica per immagini e una terapia guidata da immagini.

Controindicazioni
Da non usare su pazienti con peso corporeo superiore a 135 kg.
Da non usare su pazienti in eta pediatrica.

Avvertenze e precauzioni

- Prima dell'utilizzo accertarsi di aver letto le Istruzioni per I'uso.
Accertarsi di aver effettuato la pulizia preventiva.
Accertarsi di aver effettuato i controlli preventivi sul prodotto.
Accertarsi che il peso totale di tutti gli articoli posizionati sulla
Antegrade Main Platform non sia superiore a 10 kg.
Evitare che la tendina (Drape) possa toccare il viso del paziente
(vedere pag. 5).

Indicazioni per le segnalazioni di incidenti
Per segnalare problemi e incidenti sul prodotto, compilare il modulo
disponibile su www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Controlli iniziali e pulizia

Pulizia
Fare riferimento alle istruzioni per la disinfezione.

Controlli sul prodotto

- Verificare I'assenza di fibre di carbonio esposte.

- Verificare l'eventuale presenza di danni o di bordi taglienti, per es., crepe.
Leg:

- Ruotare tutti quattro i collari blu per accertarsi che possano girare
liberamente e che possano bloccarsi e sbloccarsi senza problemi.
Accertarsi che la gamba (Leg) sia libera di muoversi quando si trova in
posizione non bloccata.

Accertarsi che la gamba (Leg) non si possa muovere in alto e in basso
guando si trova in posizione bloccata.

Accertarsi che le gambe (Legs) siano fissate in sicurezza sulla Antegrade
Main Platform (vedere pag. 4).

Accertarsi che le gambe (Legs) siano fissate alle basi (Bases) (vedere
pag. 4).

Accertarsi che le gambe (Legs) siano bloccate durante la procedura
(vedere pag. 5).
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Disinfezione

Avvertenze
- Una pulizia insufficiente potrebbe compromettere il processo di

disinfezione e determinare la trasmissione di agenti patogeni.
Non usare prodotti disinfettanti o agenti abrasivi/corrosivi non indicati
nell'elenco dei detergenti approvati.
Quando si usano prodotti detergenti e disinfettanti leggere sempre
le istruzioni del produttore e consultare la scheda dei dati di
sicurezza (MSDS).
Non usare procedure di pulizia che prevedono temperature superiori a
65 °C/149 °F.
Alcuni disinfettanti possono causare un leggero scolorimento del
materiale blu di alcuni componenti di questa gamma di prodotti.
Questo non influira sulla loro resistenza e il prodotto sara ancora adatto
al suo scopo.

Limitazioni di utilizzo
Interrompere ['utilizzo quando:
Sono presenti crepe o rotture.
Sono visibili fibre di carbonio esposte.

Istruzioni per la disinfezione

Trattamento preventivo nella struttura di utilizzo

Dopo aver rimosso il prodotto dalla sua confezione, e dopo ogni procedura,

e importante pulirlo. Dopo ogni utilizzo pulire accuratamente tutte le aree,
compresi gli snodi, i fermagli, le staffe e le leve, per rimuovere tutti gli accumuli
di contaminanti eventualmente presenti al termine della procedura.

Preparazione prima della pulizia

Smontare la Antegrade IR Platform dalle Leg, Leg Extension, Base e

dalla Antegrade Main Platform.

Rimuovere il prodotto dal tavolo.

Accertarsi che le gambe (Legs) siano completamente estese.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Pulizia: Manuale
- In presenza di residui, lavare il dispositivo sotto un getto d'acqua
evitando, pero, di immergerlo.
Se necessario, usare una spazzola con setole morbide.
Prima di procedere con la disinfezione, verificare che il dispositivo sia
completamente asciutto.

Disinfezione
Scegliere un agente disinfettante appropriato tra quelli riportati nell'elenco dei
detergenti approvati.

Antegrade Main Platform:
- Pulire tutte le superfici, compresi i fori filettati, con un panno imbevuto
di un disinfettante approvato.
Base:
- Pulire tutte le superfici, comprese le staffe della gamba (Leg) e i
fermagli blu di bloccaggio, con un panno imbevuto di un disinfettante
approvato.
Leg ed Leg Extensions:
Pulire tutte le superfici con un panno imbevuto di un disinfettante approvato.

Elenco dei detergenti approvati

Disinfettanti approvati (per marca)

Liquidi:

ORION Laboratories - Alcol isopropilico 70%
Jaychem Industries - Cloroexidina 2%/Alcol 70%
Betadine - lodopovidone (7,5%)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Dissolubili:
Du Pont - Pastiglie Rely+On Virkon

Salviette detergenti per superfici:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Salviette disinfettanti per superfici
Metrex Research - CaviWipes

Salviette Clinell - Universal (verde)

Salviette Clorox Hydrogen Peroxide

Ingredienti disinfettanti attivi approvati

A base di acido:
Acido malico <10% CAS 6915-15-7
Acido solfammico <6% CAS 5329-14-6

A base di alcol:

2-Butossietanolo <5% CAS 111-76-2

Butildiglicole <10% CAS 112-34-5

Alcol isopropilico <70% (Propan-2-olo) CAS 67-63-0
Tridecanolo <10% CAS 69011-36-5

Alcol C12-14 etossilato <10%, CAS 68439-50-9
Etanolo denaturato <70% CAS 64-17-5

A base di solfato:

PHMB (poliesametilene biguanide) <0,1% CAS 27083-27-8
Perossimonosolfato di potassio <55% CAS 70693-62-8
Persolfato di potassio <3% CAS 7727-21-1

A base di ammonio e cloruro:

Cloruro di benzalconio <5% CAS 68424-85-1

Cloruro di benzetonio <0,28% CAS 121-54-0

Cloruro di benzile-C23-18-alchil-dimetil ammonio <10% CAS 8001-54-5
Clorexidina <2% CAS 55-56-1

Cloruro di didecil dimetil amnmonio <10% CAS 7173-51-5

Composti di ammonio quaternario <0,5% CAS 68956-79-6

Cloruri di benzile-C 12-18 alchil-dimetil ammonio <5% CAS 63891-01-5

Altri:

Glutarale <10% CAS 111-30-8

Ipoclorito di sodio <0,63% CAS 7681-52-9

lodopovidone <7,5% CAS 25655-41-8

Cocco anfodipropionato disodico 0,5% CAS 68604-71-7
Perossido di idrogeno <1,4% CAS 7722-84-1

L'elenco della versione piu aggiornata dei detergenti approvati & disponibile su
www.adeptmedical.com/resources

Asciugatura
Tutti i componenti devono essere completamente asciutti prima dell'uso.

Manutenzione, ispezione e prove
Tutti i componenti:
Verificare l'eventuale presenza di danni o di bordi taglienti, per es., crepe.
Antegrade Main Platform:
- Verificare che non siano visibili fibre di carbonio esposte.
Base:
Accertarsi che i fermagli di bloccaggio funzionino correttamente e che
siano in grado di trattenere la gamba (Leg).
Leg:
- Accertarsi che la filettatura sia integra e che la Leg possa essere avvitata
alla Antegrade Main Platform.
Accertarsi che il collare blu possa ruotare senza problemi.
Accertarsi che quando il collare blu & in posizione non bloccata la
gamba (Leg) si possa estendere e contrarre senza problemi quando
viene applicata una forza.
Accertarsi che quando il collare blu € in posizione bloccata la gamba
(Leg) non si possa estendere e contrarre quando viene applicata una forza.

Imballaggio
Dopo la disinfezione non & necessario imballare il dispositivo.

Sterilizzazione
Questo dispositivo non richiede processi di sterilizzazione.

Immagazzinamento
Alla conclusione della disinfezione, e dopo che tutti i componenti si saranno
asciugati, riporre il dispositivo in un ambiente asciutto.

Smaltimento

Il prodotto utilizzato € a rischio biologico e deve essere decontaminato
attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni per la disinfezione e,
quando necessario, per le specifiche dei materiali rivolgersi al fabbricante a
adeptmedical@adept.co.nz. Smaltire attenendosi alle politiche di smaltimento
interne e alle norme di smaltimento locali in vigore.

Incidenti gravi

Tutti gli incidenti gravi che si verificano durante I'uso del dispositivo devono
essere immediatamente segnalati:
Alle Autorita competenti dello Stato membro.
Al fabbricante, usando il Modulo per la segnalazione di incidenti gravi
(Serious Incident Reporting Form) reperibile sul sito web di Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Le istruzioni qui sopra fornite sono state convalidate dal fabbricante del
dispositivo medico come adeguate per la preparazione all'utilizzo di un
dispositivo medico. L'utente finale avra la responsabilita di assicurare che il
processo, da eseguire utilizzando le attrezzature, i materiali e il personale della
struttura di processo, consenta di ottenere i risultati desiderati. Questo richiede
una verifica e/o una convalida e il monitoraggio di routine del processo.

Visita il sito web di Adept Medical per istruzioni visive dettagliate relative a
questo dispositivo.
www.adeptmedical.com
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Buchseite

Gebrauchsanweisung
Produktregistrierung

Inhalt

Entpacken

Montage

Optionale Leg Extension
Einrichtung

Entriegeln Sie das Leg zum Einstellen der Plattformhohe
Produktkonfigurationen

Nicht im Lieferumfang enthalten
Nicht im Lieferumfang enthalten
Ersatzteile

Produktcode

Komponentencodes

a0 un unun NMNDMDMMGWEN

Uberprifung der Bildtabelle

Das Produkt wurde einer Risikobewertung unterzogen, um innerhalb
der nachstehenden Spezifikationen zu funktionieren

Winkelstellung des Tischs: +/- 15° lateral und longitudinal

Tischoberflache: Flach

[ RN R RN

Grundlegende Informationen

Informationen

Verwendungszweck

Zur Bereitstellung einer Arbeitsflache Uber einem liegenden Patienten fur die
femorale transarterielle Diagnose und Intervention Uber einen antegraden
Zugang auf einem Angiographie-Bildgebungstisch.

BestimmungsgemaiBe Benutzer/Schulungsanforderung
Vorgesehen zur Verwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal.

Patienten-Zielgruppe
Erwachsene mannliche oder weibliche Patienten, die eine diagnostische
Bildgebung und eine bildgefluhrte Therapie bendtigen.

Kontraindikationen
Nicht bei Patienten mit einem Korpergewicht Uber 135 kg verwenden.
Nicht fur die padiatrische Anwendung geeignet.

Warn- und Sicherheitshinweise
Stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung
gelesen wird.
Stellen Sie sicher, dass eine Vorreinigung durchgefuhrt wird.
Stellen Sie sicher, dass der vorbereitende Produktkontrolle
durchgefuhrt wird.
Stellen Sie sicher, dass alle Gegenstande, die auf der Antegrade
Main Platform abgelegt werden, ein Gesamtgewicht von 10 kg nicht
Uberschreiten.
Verhindert, dass das Abdecktuch das Gesicht des Patienten berthrt
(siehe Seite 5).

Richtlinien zur Meldung von Vorféllen
Fur Produktreklamationen und Vorfalle, fUllen Sie bitte das folgende Formular
aus www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Erstprufung und Reinigung

Reinigung
Siehe Desinfektionsanleitung.

Produktkontrollen

- Keine freiliegenden Kohlefasern.

- Keine sichtbaren Schaden oder scharfe Kanten vorhanden, z. B. Risse.
Leg:

- Drehen Sie alle vier blauen Hulsen, um sicherzustellen, dass sie sich frei
drehen lassen und reibungslos ver- und entriegelt werden kénnen.
Stellen Sie sicher, dass sich das Leg in der entriegelten Position frei auf
und ab beweget werden kann.

Stellen Sie sicher, dass sich das Leg im verriegelten Zustand nicht auf
und ab beweget werden kann.

Stellen Sie sicher, dass die Legs sicher auf der Antegrade Main Platform
montiert sind (siehe Seite 4).

Stellen Sie sicher, dass die Legs in den Bases befestigt sind (siehe

Seite 4).

Stellen Sie sicher, dass die Legs wahrend des Vorgangs verriegelt ist
(siehe Seite 5).
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Desinfektion

Warnhinweise

- Eine unzureichende Reinigung kann den Desinfektionsprozess
beeintrachtigen und zu einer Ubertragung von Krankheitserregern fUhren.
Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel oder Scheuermittel/Atzmittel,
die nicht auf der Liste der zugelassenen Reinigungsmittel aufgefUhrt sind.
Lesen Sie immer die Anweisungen des Herstellers und beachten Sie das
Sicherheits-datenblatt des Herstellers der verwendeten Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln.
Verwenden Sie keine Reinigungsverfahren, die eine Temperatur von
65 °C/149 °F Uberschreiten.
Einige Desinfektionsmittel kdnnen eine leichte Verfarbung des blauen
Materials verursachen, das bei einigen Komponenten innerhalb der
Produktreihe verwendet wird. Dadurch wird die Festigkeit nicht
beeintrachtigt und das Produkt bleibt einsatzfahig.

Nutzungsbeschriankungen

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn:
Es Risse, Bruche oder andere Beschadigungen aufweist.
Jede freiliegende Kohlefaser ist sichtbar.

Anweisungen zur Desinfektion

Erstbehandlung am Einsatzort

Das Produkt muss nach der Entnahme aus der Verpackung und nach jedem
Eingriff gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche, einschlieBlich
Gelenke, Clips, Buchsen, Halterungen und Hebel, nach der Verwendung
grundlich gereinigt werden, um alle Verunreinigungen zu entfernen, die nach
einer Nutzung vorhanden sein kdnnen.

Vorbereitung fiir die Reinigung

Zerlegen Sie die Antegrade IR Platform in Leg, Leg Extension, Base und

Antegrade Main Platform.

Entfernen Sie das Produkt vom Tisch.

Stellen Sie sicher, dass das Leg vollstandig ausgefahren ist.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Reinigung: Manuell
- Wenn sichtbare Ruckstande vorhanden sind, spulen Sie das
Produkt unter flieBenden Wasser ab, aber vermeiden Sie es, das
Produkt unterzutauchen.
Verwenden Sie eine BUrste mit weichen Borsten.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Desinfektion vollstandig
getrocknet ist.

Desinfektion
Entnehmen Sie die Auswahl eines geeigneten Desinfektionsmittels der Liste
der zugelassenen Reinigungsmittel.

Antegrade Main Platform:

- Wischen Sie alle Oberflachen mit einem Tuch ab, das mit einem
zugelassenen Desinfektionsmittel befeuchtet ist, auch die
Gewindebohrungen an der Unterseite.

Base:

- Wischen Sie alle Oberflachen mit einem Tuch ab, das mit einem

zugelassenen Desinfektionsmittel befeuchtet ist, einschlieBlich der
Aufnahmen der Legs und die blauen Verriegelungsclips.
Leg und Leg Extensions:
Wischen Sie alle Oberflachen mit einem Tuch ab, das mit einem
zugelassenen Desinfektionsmittel befeuchtet ist.

Liste der zugelassenen Reinigungsmittel

Zugelassenes Desinfektionsmittel nach Marken

Flussigkeiten:

ORION Laboratories - 70%-iger Isopropylalkohol
Jaychem Industries - 2% Chlorhexidin / 70% Alkohol
Betadine - Povidon-Jod (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Lésungsmittel:
Du Pont - Rely+On Virkon Tabletten

Wischtticher fur die Oberflache:

PDI Sani-Cloth Bleiche

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Oberflachen-Desinfektionstlcher
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Tucher - Universal (Grun)

Clorox-Wasserstoff peroxid-Tucher

Zugelassene Desinfektionsmittelwirkstoffe

Auf Saurebasis:
<10% Hydroxybernsteinsaure CAS 6915-15-7
<6% Sulfaminsaure CAS 5329-14-6

Auf Alkoholbasis:

<5 % 2-Butoxyethanol CAS 111-76-2

<10 % Butyldiglykol CAS 112-34-5

<70 % Isopropylalkohol (Propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10 % Tridecanol CAS 69011-36-5

<10 % Alkohole, C12-14, ethoxyliert CAS 68439-50-9
<70% Denaturiertes Ethanol CAS 64-17-5

Auf Sulfatbasis:

<0,1 % PHMB CAS 27083-27-8

<55 % Kaliumperoxymonosulfat CAS 70693-62-8
<3 % Kaliumpersulfat CAS 7727-21-1

Auf Ammonium- und Chloridbasis:

<5 % Benzalkoniumchlorid CAS 68424-85-1

<0,28 % Benzethoniumchlorid CAS 121-54-0

<10% Benzyl-C23-18-Alkyl-dimethyl Ammonium-Chlorid CAS 8001-54-5
<2 % Chlorhexidin CAS 55-56-1

<10 % Didecyl-Dimethylammoniumchlorid CAS 7173-51-5

<0,5 % Quaternare Ammoniumverbindungen

CAS 68956-79-6

<5 % Benzyl-C 12-18 Alkyldimethylammoniumchloride

CAS 63891-01-5

Sonstige:

<10% Clutaral CAS 111-30-8

<0,63 % Natriumhypochlorit CAS 7681-52-9

<75 % Povidon-lod CAS 25655-41-8

0,5 % Dinatrium-Cocoampho-Dipropionat CAS 68604-71-7
<14 % Wasserstoffperoxid CAS 7722-84-1

Zugriff auf die aktuelle Liste der zugelassenen Reinigungsmittel Gber
www.adeptmedical.com/resources

Trocknen
Alle Komponenten sollten vor der Verwendung grundlich getrocknet werden.

Wartung, Inspektion und Prifung
Stellen Sie bei allen Komponenten sicher:
Keine sichtbaren Schaden oder scharfe Kanten vorhanden, z. B. Risse.
Antegrade Main Platform:
- Keine freiliegenden Kohlefasern sind sichtbar.
Base:
- Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungsclips funktionsfahig sind und
das Leg halten kénnen.
Leg:
- Stellen Sie sicher, dass das Gewinde intakt ist und auf die Antegrade
Main Platform geschraubt werden kann.
Stellen Sie sicher, dass sich die blaue Hulse leichtgangig drehen lasst.
Stellen Sie sicher, dass sich das Leg in der entriegelten Stellung
der blauen Hulse bei Krafteinwirkung gleichmafig ausfahren und
zusammenziehen kann.
Stellen Sie sicher, dass sich das Leg in der verriegelten Stellung
der blauen Hulse bei Krafteinwirkung nicht ausfahren und
zusammenziehen kann.

Verpackung
Esist nicht erforderlich, das Gerat nach der Desinfektion zu verpacken.

Sterilisation
Dieses Gerat darf keinen Sterilisationsprozessen unterzogen werden.

Aufbewahrung
Wenn die Desinfektion abgeschlossen ist und alle Komponenten trocken sind,
sollte das Produkt in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.

Entsorgung

Behandeln Sie das Produkt als biologische Gefahrdung, dekontaminieren

Sie gemaR den Anweisungen in der Desinfektionsanleitung und wenden Sie
sich bei Bedarf an den Hersteller unter adeptmedical@adept.co.nz fur ein
Materialdatenblatt. Entsorgen Sie gemaf den klinikinternen Richtlinien unter
Berlcksichtigung der ortlichen Vorschriften.

Schwere Vorfalle

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Gerat auftritt,
sollte sofort gemeldet werden an:
Die zustandige Behorde des jeweiligen Mitgliedstaates.
Dem Hersteller, Uber das Meldeformular fur schwerwiegende Vorfélle,
das auf der Adept Medical Website zu finden ist:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Die oben angegebenen Anweisungen wurden vom Hersteller des
Medizinprodukts als geeignet fur die Vorbereitung eines Medizinprodukts zur
Wiederverwendung validiert. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers,
sicherzustellen, dass die Verwendung, wie sie tatsachlich mit Geraten,
Materialien und Personal am Einsatzort durchgefuhrt wird, das gewlnschte
Ergebnis erzielt. Dies erfordert eine Verifizierung und/oder Validierung und
eine routinemaBige Uberwachung des Prozesses.

Besuchen Sie die Website von Adept Medical fur detaillierte visuelle
Anleitungen zu diesem Produkt.
www.adeptmedical.com

17


mailto:adeptmedical%40adept.co.nz?subject=
https://www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form
https://www.adeptmedical.com
https://www.adeptmedical.com/resources
https://www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/training?group=cleaning-instructions
https://www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/training?group=cleaning-instructions
https://www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

NL | Dutch

Bladzijde

Gebruiksaanwijzing

Product registratie

Inhoud

Inhoud van de doos

Montage

Optioneel pootverlengstuk (leg extension)
Installatie

Ontgrendel de poot (leg) om het platform in hoogte te verstellen)
Productconfiguraties

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Reserveonderdelen

Productcode

Onderdeelcodes

aanaounununundNADNMNDNMNDMNENC

Afbeeldingstabelverificatie

Het product is beoordeeld op risico om binnen de onderstaande
specificaties te werken:

Tafelhoek: +/-15° lateraal en longitudinaal

Tafelopperviak: Vlak

o 0 00

Essentiéle informatie

Informatie

Beoogd gebruik

Fungeert als werkoppervlak boven een liggende patiént voor femorale
transarteriéle diagnose en interventie via een Antegrade op een angiografische
beeldvormingstafel.

Beoogde gebruiker/trainingsvereiste
Bedoeld voor gebruik door getrainde medische professionals.

Patiéntendoelgroep
Volwassen mannelijke of vrouwelijke patiént die diagnostische beeldvorming
en beeldgeleide therapie nodig heeft.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij patiénten die zwaarder zijn dan 135 kg.
Niet voor gebruik bij kinderen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Maak het product voor gebruik schoon.
Controleer het product voor gebruik.
Zorg ervoor dat alle items die op het Antegrade Main Platform worden
geplaatst in totaal niet zwaarder zijn dan 10 kg.
Om te voorkomen dat de afdekdoek het gezicht van de patiént raakt
(zie pagina 5).

Richtlijnen voor melding van incidenten
Vul bij klachten en incidenten het formulier in op
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Eerste controles en reiniging

Reiniging
Zie de instructies voor desinfectie.

Productcontroles
Geen blootliggend koolstofvezel.
Geen zichtbare beschadigingen of scherpe randen, bijvoorbeeld scheuren.
Poot (leg):
- Draai alle vier de blauwe kragen om er zeker van te zijn dat ze vrij
kunnen draaien en soepel kunnen worden vergrendeld/ontgrendeld.
Controleer of de poot (leg) vrij kan bewegen in de niet-vergrendelde
positie.
Controleer of de poot (leg) niet op en neer kan bewegen wanneer deze
vergrendeld is.
Controleer of de poten goed zijn gemonteerd op de Antegrade Main
Platform (zie pagina 4).
Controleer of de poten (legs) goed vastzitten in de platen (bases) (zie
pagina 4).
Controleer of de poot (leg) is vergrendeld tijdens de procedure (zie
pagina 5).
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Desinfectie

Waarschuwingen

- Onvoldoende reiniging kan het desinfectieproces in gevaar brengen en
ervoor zorgen dat ziekteverwekkers kunnen worden overgedragen.
Gebruik geen desinfectiemiddelen of schurende/corrosieve middelen
die niet op de lijst van goedgekeurde schoonmaakmiddelen staan.
Lees altijd de instructies en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van
de fabrikant voor schoonmaak- en desinfectiemiddelen.
Gebruik geen reinigingsprocedure met een temperatuur die hoger is
dan 65 °C/149 °F.
Sommige desinfectiemiddelen kunnen een lichte verkleuring
veroorzaken van het blauwe materiaal dat op sommige onderdelen van
het productassortiment wordt gebruikt. Dit zal geen invioed hebben op
de sterkte en het product zal geschikt blijven voor het beoogde doel.

Beperkingen op verwerking
Gebruik het product niet meer indien:
Het product gescheurd of gebroken is.
Alle blootliggende koolstofvezel zichtbaar is.

Instructies voor desinfectie

Eerste behandeling op de plaats van gebruik

Het is belangrijk dat u het product reinigt zodra u het uit de verpakking hebt
gehaald en na elke procedure. Reinig alle onderdelen, met inbegrip van
scharnieren, klemmen, aansluitingen, beugels en hendels, na gebruik grondig
om alle verontreinigende stoffen te verwijderen die zich na een procedure
kunnen ophopen.

Voorbereiding véér het reinigen

Demonteer het Antegrade IR Platform in de poot (leg), pootverlengstuk

(leg extension), plaat (base) en het Antegrade Main Platform.

Verwijder het product van de tafel.

De poot (leg) moet volledig zijn verlengd.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Reinigen: Handmatig
- Als er zichtbare resten aanwezig zijn, spoelt u het hulpmiddel onder
water. Dompel het echter niet onder.
U kunt een zachte borstel gebruiken.
Het hulpmiddel moet helemaal droog zijn voordat u het desinfecteert.

Desinfectie
Raadpleeg de lijst van goedgekeurde schoonmaakmiddelen om een geschikt
desinfectiemiddel te vinden.

Antegrade Main Platform:
Veeg met een doek die is bevochtigd met een goedgekeurd
desinfectiemiddel alle opperviakken af, ook de schroefgaten aan
de onderkant.

Plaat (Base):
Veeg met een doek die is bevochtigd met een goedgekeurd
desinfectiemiddel alle oppervlakken af, ook de aansluitingspunten voor
de poten (legs) en de blauwe klemmmen.

Poot (leg) en pootverlengstuk (leg extensions):
Gebruik een doek die is bevochtigd met een goedgekeurd
desinfectiemiddel om alle opperviakken af te vegen.

Lijst van goedgekeurde schoonmaakmiddelen

Goedgekeurd desinfectiemiddel per merk

Vloeistoffen:

ORION Laboratories - 70% isopropylalcohol
Jaychem Industries - 2% chloorhexidine/70% alcohol
Betadine - Povidonjodium (7,5%)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Oplosbaar:
Du Pont - Rely+On Virkon-tabletten

Desinfectiedoekjes:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Surface Disinfectant Wipes
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Wipes - Universal (groente)

Clorox-doekjes met waterstof peroxide

Goedgekeurde actieve desinfectiemiddelen

Op zuurbasis:
<10% appelzuur CAS 6915-15-7
<6% sulfaminezuur CAS 5329-14-6

Op alcoholbasis:

<5% 2-butoxyethanol CAS 111-76-2

<10% butyldiglycol CAS 112-34-5

<70% isopropylalcohol (propaan-2-ol) CAS 67-63-0
<10% tridecanol CAS 69011-36-5

<10% alcohol, C12-14, geéthoxyleerd CAS 68439-50-9
<70% gedenatureerde ethanol CAS 64-17-5

Op sulfaatbasis:

<0,1% PHMB CAS 27083-27-8

<55% kaliumperoxymonosulfaat CAS 70693-62-8
<3% kaliumpersulfaat CAS 7727-21-1

Op ammonium- en chloridebasis:

<5% benzalkoniumchloride CAS 68424-85-1

<0,28% benzethoniumchloride CAS 121-54-0

<10% benzyl-C23-18-alkyldimethyl ammoniumchloride CAS 8001-54-5
<2% chloorhexidine CAS 55-56-1

<10% didecyl dimethyl ammoniumchloride CAS 7173-51-5

<0,5% quaternaire ammoniumverbindingen

CAS 68956-79-6

<5% benzyl-C 12-18 alkyldimethylammonium chloriden CAS 63891-01-5

Overige:

<10% glutaar CAS 111-30-8

<0,63% natriumhypochloriet CAS 7681-52-9

<7,5% povidonjodium CAS 25655-41-8

0,5% dinatrium cocoamfodipropionaat CAS 68604-71-7
<1,4% waterstof peroxide CAS 7722-84-1

Bekijk de meest recente lijst van erkende schoonmaakmiddelen via
www.adeptmedical.com/resources

Drogen
Alle onderdelen moeten voor gebruik helemaal droog zijn.

Onderhoud, inspectie en tests
Controleer voor alle onderdelen:
Geen zichtbare beschadigingen of scherpe randen, bijvoorbeeld scheuren.
Antegrade Main Platform:
Geen zichtbare, blootliggende koolstofvezel.
Plaat (Base):
Controleer of de klemnmen werken en de poot (leg) kunnen vasthouden.
Poot (leg):
- Controleer of het schroefdraad intact is en op het Antegrade Main
Platform kan worden geschroefd.
Controleer of de blauwe kraag vrij kan draaien.
Controleer of de poot (leg) soepel heen en weer kan bewegen wanneer
de blauwe kraag is ontgrendeld en kracht wordt uitgeoefend.
Zorg ervoor dat wanneer de blauwe kraag is vergrendeld, de poot
(leg) niet kan worden verlengd en ingetrokken wanneer kracht
wordt uitgeoefend.

Verpakking
Het is niet nodig het hulpmiddel na desinfectie te verpakken.

Sterilisatie
Dit hulpmiddel mag niet worden gesteriliseerd.

Opsag
Nadat de desinfectie is voltooid en alle onderdelen droog zijn, moet het
hulpmiddel in een droge omgeving worden bewaard.

Afval

Het gebruikte product is een biologisch gevaar, dat volgens de desinfectie-
instructies moet worden gedesinfecteerd. Raadpleeg de fabrikant via
adeptmedical@adept.co.nz voor specificaties van het materiaal, indien nodig.
Gooi het hulpmiddel weg volgens het interne kliniekbeleid, rekening houdend
met de plaatselijke voorschriften.

Ernstige incidenten

Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet onmiddellijk worden
gemeld aan:
De bevoegde autoriteit van de toepasselijke lidstaat.
De fabrikant via het formulier voor het melden van ernstige incidenten
dat u op de website van Adept Medical vindt:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

De fabrikant van het medische hulpmiddel heeft de bovenstaande instructies
goedgekeurd voor de voorbereiding van een medisch hulpmiddel voor
hergebruik. Het blijft de verantwoordelijkheid van de verwerker om ervoor te
zorgen dat de verwerking, zoals die feitelijk wordt uitgevoerd met behulp van
apparatuur, materialen en personeel in de verwerkingsfaciliteit, het gewenste
resultaat oplevert. Dit vereist verificatie en/of validatie en routinematige
controle van het proces.

Bezoek de website van Adept Medical voor uitgebreide visuele instructies voor
dit hulpmiddel.
www.adeptmedical.com
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Stranica

Upute za upotrebu
Registracija proizvoda
Sadrzaj

Raspakiravanje
Sastavljanje

Optional Leg Extension
Postavljanje

Odvijte nogar kako biste prilagodili visinu platforme
Konfiguracija proizvoda
Nije uklju¢eno

Nije ukljuc¢eno

Odvojivi dijelovi

Oznaka proizvoda

Oznake komponenti

a0 dMNDNMNDNMNDMNENA

Provjera stola za snimanje

IzvrSena je procjena rizika za rad proizvoda u okviru
specifikacija navedenih u nastavku

Nagib stola: +/- 15° bo¢no i uzduzno

Povrsina stola: ravna

o 0 00

Osnovne informacije

Informacije

Predvidena namjena

Osiguravanje radne povrsine za pacijenta u lezecem poloZaju u svrhu
femoralne transarterijske dijagnoze i intervencije putem antegradnog pristupa
na stolu za angiografiju.

Predvideni korisnik / zahtjev za osposobljavanje
Predvideno je da proizvodom rukuje stru¢no medicinsko osoblje.

Ciljna skupina pacijenata
Odrasli pacijenti muskog ili Zenskog spola kojima je potrebno dijagnosticko
snimanje i terapija vodena slikom.

Kontraindikacije
Ne smije se upotrebljavati za pacijente koji imaju vise od 135 kg.
Nije za pedijatrijsku upotrebu.

Upozorenja
Prije primjene obavezno procitajte Upute za upotrebu.
Pobrinite se da se izvrsi pripremno ¢iscenje.
Pobrinite se da se izvrsi pripremna provjera proizvoda.
Pobrinite se da predmeti postavljeni na stol Antegrade Main Platform
ukupno ne teze vise od 10 kg.
Pobrinite se da pokrivalo ne dodiruje lice pacijenta (pogledajte
stranicu 5).

Smjernice za prijavu stetnih dogadaja
Svoje prituzbe i podatke o Stetnim dogadajima posaljite nam putem obrasca
na: www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Pocetne provjere i Cis¢enje

Ciscéenje
Pogledajte upute za dezinfekciju.

Prov;ere proizvoda
Uvjerite se da nema izloZzenih uglji¢nih viakana.

- Uvjerite se da nema vidljivih ostecenja ili ostrih rubova, npr. pukotina.
Leg:

- Okrecite sve cetiri plave obujmice kako biste se uvjerili da se slobodno
okre¢u i omogucavaju nesmetano zaklju¢avanje/otkljucavanje.
Pobrinite se da se Leg slobodno pomice u otklju¢anom polozaju.
Pobrinite se da se Leg ne moZe pomicati gore-dolje kada je zakljucan.
Pobrinite se da Legs budu dobro pri¢vrsc¢eni na stol Antegrade Main
Platform (pogledajte stranicu 4).

Pobrinite se da Legs budu pri¢vrsceni za Bases (pogledajte
stranicu 4).

Pobrinite se da Legs budu zaklju¢ani tijekom postupka (pogledajte
stranicu 5).
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Dezinfekcija

Upozorenja
Nedovoljno ¢is¢enje moze ugroziti postupak dezinfekcije i dovesti do
prijenosa patogena.
Nemojte upotrebljavati proizvode za dezinfekciju ni abrazivna/korozivna
sredstva koja nisu na popisu odobrenih sredstava za ciscenje.
Uvijek procitajte upute proizvodaca i u sigurnosno-tehni¢kom listu
pronadite proizvode za cis¢enje i dezinfekciju.
Nemojte primjenjivati postupke ¢is¢enja koji se provode na temperaturi
vigoj od 65 °C /149 °F.
Neka dezinfekcijska sredstva mogu prouzrociti manje nedostatke boje
plavog materijala koristenog na komponentama nekih proizvoda. To ne
utjeCe na ispravnost proizvoda i on je bez obzira na to prikladan za svoju
namjenu.

Ograni¢enja obrade

Prestanite s koristenjem ako:
Uocite bilo kakve pukotine ili napuknuca.
Uocite izlozena uglji¢na viakna.

Upute za dezinfekciju

Pocéetni postupak na mjestu upotrebe

Vazno je ocistiti proizvod nakon sto se raspakira i nakon svake upotrebe.
Pobrinite se da se sve povrsine, ukljucujuci spojeve, obujmice, supljine, drzace
i rucice, temeljito ocCiste nakon upotrebe kako bi se uklonile sve nakupljene
oneciscujuce tvari koje mogu biti prisutne nakon postupka.

Prlprema prije ¢iséenja

Rastavite stol Antegrade IR Platform na njegove dijelove - Leg, Leg

Extension, Base i Antegrade Main Platform.

Uklonite proizvod sa stola.

Pobrinite se da Leg bude do kraja izvucen.
Wwvvadeptmed\ca\com/\maglng table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions
Cis scenje ruéno

Ako uocite prljavstinu, isperite je vodom, no izbjegavajte uranjati uredaj

u vodu.

MozZete upotrijebiti mekanu cetku.

Pobrinite se da uredaj bude potpuno suh prije nego sto ga dezinficirate.

Dezinfekcija
Pogledajte popis odobrenih sredstava za cis¢enje kako biste odabrali
odgovarajuce dezinfekcijsko sredstvo.

Antegrade Main Platform:
Obrisite sve povrsine krpom navlazenom odobrenim dezinfekcijskim
sredstvom, ukljucujuci i otvore s navojima na donjoj strani.

Base:
Obrisite sve povrsine krpom navlazenom odobrenim dezinfekcijskim
sredstvom, ukljucujuci supljine nogara i plave obujmice za
zakljucavanje.

Leg i Leg Extensions:
Obrisite sve povrsine krpom navlazenom odobrenim dezinfekcijskim
sredstvom.

Popis odobrenih sredstava za ¢iS¢enje

Odobrena dezinfekcijska sredstva prema markama

Tekucéa sredstva:

ORION Laboratories — 70 %-tni izopropilni alkohol

Jaychem Industries — 2 %-tni klorheksidin / 70 %-tni alkohol
Betadine — povidon jod (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS — Coverage Spray TB

CaviCide — Metrex Research

Topiva sredstva:
Du Pont - Tablete Rely+On Virkon

Maramice za brisanje:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies — krpe za dezinfekciju povrsina
Metrex Research — CaviWipes

Clinell Wipes - Universal (zelene)

Clorox krpe na bazi vodikova peroksida

Odobreni aktivni sastojci dezinfekcijskih sredstava

Na bazi kiseline:
<10 % jabucne kiseline, CAS br. 6915-15-7
<6 % sulfaminske kiseline, CAS br. 5329-14-6

Na bazi alkohola:

<5 % 2-butoksietanola, CAS br. 111-76-2

<10 % butidiglikola, CAS br. 112-34-5

<70 % izopropilnog alkohola (propan-2-ol), CAS br. 67-63-0
<10 % tridekanola, CAS br. 69011-36-5

<10 % alkohola, C12-14, etoksiliranog, CAS br. 68439-50-9
<70 % denaturiranog etanola, CAS br. 64-17-5

Na bazi sulfata:

<0,1 % PHMB-a, CAS br. 27083-27-8

<55 % kalijeva peroksimonosulfata, CAS br. 70693-62-8
<3 % kalijeva persulfata, CAS br. 7727-21-1

Na bazi amonijaka i klorida:
<5 % benzalkonijeva klorida, CAS br. 68424-85-1
<0,28 % benzetonijeva klorida, CAS br. 121-54-0

<10 % benzil-C23-18-alkil-dimetil amonijeva klorida, CAS br. 8001-54-5

<2 % klorheksidina, CAS br. 55-56-1
<10 % didecil dimetil amonijeva klorida, CAS br. 7173-51-5
<0,5 % kvaternih amonijevih spojeva, CAS br. 68956-79-6

<5 % benzil-C12-18 alkildimetilamonijevih klorida, CAS br. 63891-01-5

Ostala sredstva:

<10 % glutarala, CAS br. 111-30-8

<0,63 % natrijeva hipoklorita, CAS br. 7681-52-9

<75 % povidon joda, CAS br. 25655-41-8

0,5 % dinatrijeva kokoamfo dipropionata, CAS br. 68604-71-7
<1,4 % vodikova peroksida, CAS br. 7722-84-1

Najnoviji popis odobrenih sredstava za ¢is¢enje pronadite na
www.adeptmedical.com/resources

Susenje
Sve komponente moraju se temeljito osusiti prije upotrebe.

Odrzavanje, inspekcije i ispitivanja
Za sve komponente:
Uvjerite se da nema vidljivih ostecenja ili ostrih rubova, npr. pukotina.
Antegrade Main Platform:
Uvjerite se da nema izlozenih uglji¢nih viakana.
Base:
Uvjerite se da su obujmice za zakljucavanje funkcionalne i da mogu
zadrzati Leg u potrebnom polozaju.
Leg:
- Uvjerite se da su navoji neosteceni i da se nogari mogu pricvrstiti na
platformu Antegrade Main Platform.
Uvjerite se da se plave obujmice nesmetano okrecu.
Uvjerite se da se Leg moze produljiti i skratiti uz odgovarajucu primjenu
sile kada je plava obujmica u nezaklju¢anom polozaju.
Uvjerite se da se Leg ne moze produljiti i skratiti uz odgovarajucu
primjenu sile kada je plava obujmica u zaklju¢anom polozaju.

Pakiranje
Nije potrebno pakirati proizvod nakon dezinfekcije.

Sterilizacija
Uredaj se ne smije podvrgavati sterilizaciji.

Cuvanje
Nakon sto se proizvod dezinficira i nakon sto se sve komponente osuse,
proizvod je potrebno ¢uvati na suhom mjestu.

Odlaganje

Iskoristeni proizvod predstavlja biolosku opasnost, stoga ga dekontaminirajte
u skladu s uputama za dezinfekciju. Ako su vam potrebne specifikacije
materijala, obratite se proizvodacu na adeptmedical@adept.co.nz. Proizvod
odlozite u skladu s internim pravilima klinike i lokalnim propisima.

Ozbiljni stetni dogadaji

Sve ozbiljne Stetne dogadaje koji nastanu u povezanosti s proizvodom
potrebno je odmah prijaviti:
Nadleznom tijelu odgovarajuce drzave Clanice.
Proizvodacu putem obrasca za prijavu ozbiljnih Stetnih dogadaja koji se
moze pronaci na mreznom mjestu tvrtke Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Valjanost navedenih uputa potvrdio je proizvoda¢ medicinskog uredaja te

se prema njima medicinski uredaj moze pripremiti za ponovnu upotrebu.
Odgovornost je obradivaca osigurati da obrada koja se vrsi uz upotrebu
opreme, materijala i osoblja u ustanovi za obradu postigne Zeljeni rezultat. To
zahtijeva potvrdu i/ili provjeru valjanosti te redoviti nadzor nad postupkom.

Posjetite web stranicu Adept Medical za detaljne vizualne upute vezane uz
ovaj uredaj.
www.adeptmedical.com
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Strana

Navod k pouziti

Registrace vyrobku

Obsah

Vybaleni

Sestaveni

Volitelné prodlouzeni Leg Extension
Nastaveni

Uvolnéte nohu Leg pro nastaveni vysky plosiny
Konfigurace produktu

Neniv cené

Neniv cené

Nahradni dily

Kod vyrobku

Kody komponent

Ovéfeni tabulky obrazka
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U produktu bylo vyhodnoceno riziko, Ze funguje v ramci nize uvedenych
specifikaci

Angulace stolu: +/-15° laterdlné a podélné

Povrch stolu: Plochy

(RN RN RN))

Zakladni Informace

Informace

Zamysleny ucel

Zajisténi pracovni plochy nad lezicim pacientem pro femoraini
transarteridlni diagnostiku a intervenci s antegradnim pfistupem na stole
pro angiografické zobrazovani.

Zamysleny uzivatel / pozadavky na skoleni
Urceno pro pouziti vyskolenymi zdravotnickymi odborniky.

Cilova skupina pacienta
Dospely pacient, muz ¢i zena, vyZzadujici diagnostické zobrazovani a obrazem
fizenou terapii.

Kontraindikace
NepouzZivat u pacientd s hmotnosti nad 135 kg.
Neni uréeno pro pouziti u détskych pacientd.

Varovani a upozornéni
- Pred pouzitim si rozhodné nastudujte ndvod k pouziti.
Zajistéte provedeni pfipravného cisténi.
Zajistéte, aby byla provedena pfipravna kontrola vyrobku.
Zajistéte, aby vSechny pfedmeéty umisténé na plosiné Antegrade Main
Platform nepresahly celkovou hmotnost 10 kg.
Zabrante tomu, aby se rouska dotykala pacientova obli¢eje (viz strana 5).

Pokyny pro hlaseni nezadoucich pfihod

V pfipadé stiznosti na vyrobky a v pfipadé nezadoucich pfihod vyplfite prosim
formuldr na internetovych strankach
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Prvotni kontroly a ¢isténi

Cisténi
Viz ¢ast Pokyny k dezinfekci.

Kontroly vyrobku
. Zadna obnazend uhlikova vldkna.
. Zadné viditelné pogkozeni nebo ostré hrany, napt. praskliny.
Leg:
- Protocte vSechny Ctyfi modré objimky a ujistéte se, Ze se volné otaceji
a zajistuji hladké uzamceni/uvolnéni.
Presvedcte se, Ze se noha Leg v odjisténé poloze volné pohybuje.
Presvédcte se, Ze se noha Leg v uzamcené poloze nemUze pohybovat
nahoru a dold.
Presvédcte se, Ze jsou nohy Leg na plosiné Antegrade Main Platform
bezpecné namontovany (viz strana 4).
Presvédcte se, Ze jsou nohy Leg zajistény v zakladnach Base
(viz strana 4).
Presvédcte se, Ze jsou nohy Leg béhem zakroku zajistény
(viz strana 5).
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Dezinfekce

Varovani
- Nedostate¢né ¢isténi muze ohrozit proces dezinfekce a vést

k pfenosu patogend.
Nepouzivejte zadné dezinfekéni pfipravky ani abrazivni/ziravé
prostredky, které nejsou uvedeny na seznamu schvalenych cisticich
prostfedkd.
Vzdy si prectéte pokyny vyrobce a nahlédnéte do bezpecnostniho listu
vyrobce Cisticich a dezinfekénich pifpravkd.
Nepouzivejte zadné Cisticl postupy, jejichz teplota presahuje
65°C /149 °F.
Nékteré dezinfekeni prostfedky mohou zpUsobit mirné zabarveni
modrého materidlu pouzitého na nékterych komponentech v ramci
produktoveé fady. To nema vliv na pevnost a vyrobek zlstava vhodny pro
dany ucel.

Omezeni zpracovani
Preruste pouzivani v téchto pfipadech:
Vyskyt prasklin nebo zlomu.
Viditelna jakékoli obnazena uhlikova vidkna.

Pokyny k dezinfekci

Prvotni oSetfeni v misté pouziti

Po vyjmuti z obalu a po kazdém zakroku je dulezité vyrobek vycistit. Po pouziti
zajistéte dukladné ocisténi véech oblasti véetné spojl, svorek, 1Gzek, drzakd

a pak, aby se odstranily veskeré nahromadéné necistoty, které se mohou po
zakroku vyskytnout.

Pfiprava pfed ¢isténim
Rozeberte plosinu Antegrade IR Platform na nohu Leg, prodlouzeni Leg
Extension, zakladnu Base a ploSinu Antegrade Main Platform.
Odeberte vyrobek ze stolu.
Ujistéte se, 7e je noha Leg zcela vysunuta.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Cisténi: Ruéni
- Pokud jsou na zafizeni viditelné zbytky, oplachnéte jej pod vodou, ale
neponorujte jej.
Lze pouzit kartac s mékkymi stétinami.
Pred dezinfekci se ujistéte, Ze je zafizeni zcela vysusené.

Dezinfekce
Vybér vhodného dezinfekéniho pfipravku naleznete v seznamu schvalenych
¢isticich prostredku.

Antegrade Main Platform:
- Hadfikem navlihéenym ve schvaleném dezinfekénim pfipravku otrete
viechny povrchy véetné zavitovych otvorl na spodni strané.
Base:
- Hadfikem navih¢enym ve schvaleném dezinfekénim pfipravku otrete
viechny povrchy vEéetné ltzek pro nohy a modrych zajidtovacich svorek.
Leg a Leg Extensions:
Hadfikem navihéenym ve schvaleném dezinfekénim pfipravku otrete
vsechny povrchy.

Seznam schvalenych &isticich prostfedku

Schvélené dezinfekéni pfipravky podle znaéek

Kapaliny:

ORION Laboratories - 70% izopropylalkohol
Jaychem Industries - 2% chlorhexidin / 70% alkohol
Betadine - Jodovany povidon (7,5%)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Rozpustitelné:
Du Pont - Tablety Rely+On Virkon Tablets

Ubrousky na utirani povrcha:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Dezinfekéni ubrousky na utirani povrchd
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Wipes - Universal (zelena)

Clorox Hydrogen Peroxide Wipes

Schvaélené Géinné slozky dezinfek&nich pFipravki

Na bazi kyseliny:
<10% kyselina jablec¢na, CAS 6915-15-7
< 6% kyselina amidosulfonova, CAS 5329-14-6

Na bazi alkoholu:

< 5% 2-butoxyethanol, CAS 111-76-2

<10% butyldiglykol, CAS 112-34-5

< 70% izopropylalkohol (propan-2-ol), CAS 67-63-0
<10% tridekanol, CAS 69011-36-5

<10% alkoholy, C12-14, ethoxylované, CAS 68439-50-9
<70 % denaturovany ethanol CAS 64-17-5

Na bazi siranu:

< 01% PHMB, CAS 27083-27-8

< 55% peroxymonosulfat draselny, CAS 70693-62-8
< 3% peroxodisiran draselny, CAS 7727-21-1

Na bazi amoniaku a chlorida:

< 5% chlorid benzalkonia, CAS 68424-85-1

< 0,28% benzethoniumchlorid, CAS 121-54-0

<10% benzyl-C23-18-alkyl-dimethyl-ammonium-chlorid, CAS 8001-54-5
< 2% chlorhexidin, CAS 55-56-1

<10% didecyldimethyl-ammonium-chlorid, CAS 7173-51-5

< 0,5% kvartérni cpavkoveé slouceniny, CAS 68956-79-6

< 5% benzyl-C12-18-alkyldimethylammonium-chloridy, CAS 63891-01-5

Ostatni:

<10% glutaraldehyd, CAS 111-30-8

< 0,63% chlornan sodny, CAS 7681-52-9

< 7,5% jodovany povidon, CAS 25655-41-8

0,5% kokoamfodipropionat disodny, CAS68604-71-7
< 1,4% peroxid vodiku, CAS 7722-84-1

Pristup k nejnovéjsimu seznamu schvalenych Cisticich prostfedkl ziskate na

internetové adrese
www.adeptmedical.com/resources

Suseni
Véechny komponenty by mély byt pfed pouzitim dikladné vysuseny.

Udrzba, kontrola a testovani
U vSech komponent zajistéte:
Zadné viditelné poskozeni nebo ostré hrany, napf. praskliny.
Antegrade Main Platform:
Zadna viditelna obnazena uhlikova vidkna.
Base:
- Zkontrolujte, zda jsou zajistovaci svorky funkéni a zda nohu Leg udrzi.
Leg:
- Presvédcte se, Ze je zavit neporuseny a lze jej nasroubovat na plosinu
Antegrade Main Platform.
Presvédcte se, Ze se modra objimka plynule otaci.
Presvédcte se, Ze kdyz je modra objimka v odjisténé poloze, mdlze se
noha Leg plynule vysouvat a zatahovat pfi pouZziti sily.
Presvédcte se, Ze kdyZ je modra objimka v uzamcené poloze, nemuUze se
noha Leg pfi pouziti sily vysouvat ani zatahovat.

Baleni
Po dezinfekci neni nutné prostredek balit.

Sterilizace
Tento prostfedek by nemél byt sterilizovan.

Skladovani
Po dokonceni dezinfekce a vysuseni vsech komponent by mél byt prostredek
skladovan v suchém prostredi.

Likvidace

Pouzity vyrobek predstavuje biologické riziko. Dekontaminujte jej podle pokynt
uvedenych v navodu k dezinfekci a v pfipadé potieby se obratte na vyrobce

na e-mailové adrese adeptmedical@adept.co.nz, aby vam poskytl specifikaci
materidlu. Likvidujte v souladu s internimi pravidly kliniky s pfihlédnutim

k mistnim predpistm.

Zavazné nezadouci prihody

Jakoukoli zédvaznou nezadouci pfihodu, ke které dojde v souvislosti

s prostfedkem, je tfeba neprodlené nahlasit:
Odpovédnému organu prislusného clenského statu.
Vyrobci pomoci formulare pro hlaseni zavaznych nezadoucich prihod,
ktery naleznete na webovych strankach spolec¢nosti Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Vyse uvedené pokyny byly validovany vyrobcem zdravotnického prostredku
Jjako vhodné pro pfipravu zdravotnického prostfedku k opakovanému

pouZiti. Zpracovatel je nadale odpovedny za to, Ze zpracovani, jak je skutec¢né
provadéno pomoci zafizeni, materiald a personalu ve zpracovatelském zafizeni,
dosahne pozadovaného vysledku. To vyzaduje ovéfeni a/nebo validaci a bézné
monitorovani procesu.

Navstivte webové stranky Adept Medical pro podrobné vizualni pokyny k

tomuto zafizeni.
www.adeptmedical.com
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Brugsanvisning
Produktregistrering
Indhold

Udpakning

Montering

Ekstra Leg Extension
Opsaetning

Las Leg op for at justere platformens hgjde
Produktkonfigurationer
Ikke inkluderet

Ikke inkluderet
Reservedele
Produktkode
Komponentkoder

Bekraeftelse af billedtabel

a0 MNDMDMDMENA

Produktet er blevet risikovurderet til at fungere inden for nedenstaende
specifikationer

Bordvinkel: +/-15° pa langs og pa tveers

Bordoverflade: Flad

0 o0 0 0

Vaesentlige oplysninger

Information

Tilsigtet formal

At give en arbejdsflade over en liggende patient til femoral transarteriel
diaghose og intervention via Antegrade-tilgang pa et angiografi-
billeddannelsesbord.

Tilsigtet bruger/Krav til uddannelse
Det er beregnet til at blive brugt af uddannet sundhedspersonale.

Patientmalgruppe
Voksen mandlig eller kvindelig patient, der har behov for diagnostisk
billeddannelse og billedstyret behandling.

Kontraindikationer
Ma ikke bruges med patienter pa over 135 kg.
Ikke til paediatrisk brug.

Advarsler og forsigtighedsregler
- Sgrg for, at brugsanvisningen laeses inden brug.
Sgrg for, at den klarggrende renggring er udfgrt.
Sgrg for, at den klarggrende produktkontrol er udfgrt.
Serg for, at den samlede veegt af alle genstande placeret pa Antegrade
Main Platform ikke overstiger 10 kg.
For at forhindre afdaekning i at rgre ved patientens ansigt (se side 5).

Retningslinjer for indberetning af haendelser
For produktklager og heendelser bedes du udfylde formularen pa
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Indledende kontroller og renggring

Renggring
Se desinfektionsvejledningen.

Produktkontroller
Ingen fritlagte kulfibre.
Ingen synlige skader eller skarpe kanter, feks. revner.
Ben:
Drej alle fire bla kraver for at sikre, at de er frie til at rotere og giver jeevn
l&sning/oplasning.
Serg for, at Leg frit kan beveaege sig i ulast position.
Sgrg for, at Leg ikke kan bevaege sig op og ned, nar det er last.
Serg for, at Legs er forsvarligt monteret pa Antegrade Main Platform
(se side 4).
Sgrg for, at Legs er fastgjort i Bases (se side 4).
Sgrg for, at Legs er last under proceduren (se side 5).
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Desinfektion

Advarsler
- Utilstraekkelig renggring kan kompromittere desinficeringsprocessen

og medfgre transmission af patogener.
Brug ikke desinfektionsmidler eller slibende/setsende stoffer, som ikke
er pa listen over godkendte renggringsmidler.
Laes altid producentens anvisninger og konsultér producentens
sikkerhedsdatablad for renggrings- og desinfektionsmidler.
Brug ikke nogen renggringsprocedure, der overstiger 65 °C/149 °F.
Nogle desinfektionsmidler kan forarsage let misfarvning af det bla
materiale, der bruges pa nogle komponenter i produktsortimentet.

Dette pavirker ikke styrken, og produktet vil fortsat vaere egnet til formalet.

Begraensninger af behandling

Ophgr med at bruge, hvis:
Der er revner eller brud til stede.
Fritlagte kulfibre er synlige.

Desinfektionsvejledning

Indledende behandling pa brugsstedet

Det er vigtigt at renggre produktet, nar det er taget ud af emballagen og efter
hver procedure. Sgrg for, at alle omrader inklusive led, klemmer, sokler, beslag
og handtag renggres grundigt efter brug for at fjerne enhver ophobning af
forurenende stoffer, der kan vaere til stede efter en procedure.

Klarggring fer renggring

Skil Antegrade IR Platform ad i Leg, Leg Extension, Base og Antegrade

Main Platform.

Fjern produktet fra bordet.

Sgrg for, at Leg er helt udskudt.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Renggring: Manuel
- Hvis der er synlige rester, skal du skylle under vand, men undga at
nedsaenke enheden.
En blgd bgrste kan bruges.
Sgrg for, at enheden er helt tgr inden desinfektion.

Desinfektion
Se listen over godkendte renggringsmidler for valg af et passende
desinfektionsmiddel.

Antegrade Main Platform:
Tor alle overflader, inklusive gevindhullerne pa undersiden, med en klud
fugtet med et godkendt desinfektionsmiddel.

Base:
Tor alle overflader, herunder hullerne til Legs og de bla laseklemmer,
med en klud fugtet med et godkendt desinfektionsmiddel.

Leg og Leg Extensions:
Tor alle overflader med en klud fugtet med et godkendt
desinfektionsmiddel.

Liste over godkendte renggringsmidler

Godkendte desinfektionsmidler efter maerke

Vaesker:

ORION Laboratories - 70 % isopropylalkohol
Jaychem Industries - 2 % klorhexidin /70 % alkohol
Betadine - Povidonjod (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide -Metrex Research

Oplgselig:
Du Pont - Rely+On Virkon-tabletter

Overfladeservietter:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Overfladedesinficeringsservietter
Metrex Research - Cavi-servietter

Clinell-servietter - Universal (grgn)

Clorox hydrogenperoxidservietter

Godkendte aktive desinfektionsingredienser

Syrebaseret:
<10 % malinsyre CAS 6915-15-7
<6 % sulfaminsyre CAS 5329-14-6

Alkoholbaseret:

<5 % 2-butoxyethanol CAS 111-76-2

<10 % butyldiglycol CAS 112-34-5

<70 % isopropylalkohol (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10 % tridecanol CAS 69011-36-5

<10 % alkohol, C12-14, ethoxyleret CAS 68439-50-9
<70 % denatureret ethanol CAS 64-17-5

Sulfatbaseret:

<0,1% PHMB CAS 27083-27-8

<55 % kaliumperoxymonosulfat CAS 70693-62-8
<3 % kaliumpersulfat CAS 7727-21-1

Ammonium- og kloridbaseret:

<5 % benzalkoniumklorid CAS 68424-85-1

<0,28 % benzalkoniumklorid CAS 121-54-0

<10 % benzyl-C23-18-alkyl-dimethyl ammoniumklorid CAS 8001-54-5
<2 % Klorhexidin CAS 55-56-1

<10 % didecyl-dimethylammoniumklorid CAS 7173-51-5

<0,5 % kvaterneere ammoniumforbindelser CAS 68956-79-6

<5 % benzyl-C 12-18 alkyldimethylammoniumklorider CAS 63891-01-5

Andre:

<10 % glutaral CAS 111-30-8

<0,63 % natriumhypoklorit CAS 7681-52-9

<75 % povidonjod CAS 25655-41-8

0,5 % dinatrium cocoamphodipropionat CAS 68604-71-7
<1,4 % hydrogenperoxid CAS 7722-84-1

Fa adgang til den seneste liste over godkendte renggringsmidler via
www.adeptmedical.com/resources

Torring
Alle komponenter skal tgrres grundigt fgr brug.

Vedligeholdelse, inspektion og afprgvning
For alle komponenter skal du sgrge for:

Ingen synlige skader eller skarpe kanter, feks. revner.
Antegrade Main Platform:

Ingen fritlagte kulfibre er synlige.
Base:

Serg for, at laseklemmerne er funktionelle og kan fastholde Leg.
Leg:

- Sgrg for, at gevindet er intakt og kan skrues fast pa Antegrade Main Platform.

Serg for, at den bla krave roterer jeevnt.
Sgrg for, at nar den bla krave er i oplast position, kan Leg straekke sig ud
og traekke sig jeevnt sammen, nar der anvendes kraft.
Sgrg for, at nar den bla krave er i 1ast position, kan Leg ikke straekke sig
ud og traekke sig sammen, nar der anvendes kraft.

Emballage
Det er ikke ngdvendigt at emballere enheden efter desinficering.

Sterilisering
Enheden bgr ikke udseettes for sterilisationsprocesser.

Opbevaring
Nar desinficeringen er afsluttet, og alle komponenter er tgrre, skal enheden
opbevares i et tgrt miljg.

Bortskaffelse

Det brugte produkt er en biologisk fare, og det skal dekontamineres i henhold
til anvisningerne i desinfektionsvejledningen. Kontakt producenten pa

adeptmedical@adept.co.nz for at fa en materialespecifikation, hvis det kraeves.
Bortskaffes i henhold til intern klinikpolitik under hensyntagen til lokale regler.

Alvorlige haendelser

Enhver alvorlig haendelse, der opstar i forbindelse med enheden, skal straks
rapporteres til:
Den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat.
Producenten ved at bruge formularen til rapportering af alvorlige
heendelser, der findes pa Adept Medical-webstedet:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Instruktionerne ovenfor er valideret af producenten af det medicinske udstyr
som veerende i stand til at klarggre medicinsk udstyr til genbrug. Det forbliver
behandlerens ansvar at sikre, at behandlingen, som faktisk udfgres ved

hjeelp af udstyr, materialer og personale pa behandlingsanlaegget, opnar det
gnskede resultat. Dette kraever verifikation og/eller validering og rutinemaessig
overvagning af processen.

Besgg Adept Medicals hjemmeside for detaljerede visuelle instruktioner
vedrgrende dette produkt.
www.adeptmedical.com
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Kayttéohje
Tuoterekisterdinti

Sisallys

Purkaminen pakkauksesta
Kokoaminen

Valinnainen tukien pidennys
Kayttéonotto

Saada alustan korkeutta avaamalla tuen lukitus
Tuotteen kokoonpanot
Eisisally

Eisisally

Varaosat

Tuotekoodi

Osien koodit

a0 unununun MNDMDMDMENA

Kuvataulukon vahvistus

Tuotteen on riskinarvioinnissa todettu toimivan alla olevien teknisten
maaritysten mukaisesti

Poydan kallistus: +/- 15° leveys- ja pituussuunnissa

Poydan pinta: tasainen

0 o0 0 0

Tarkeat Tiedot

Yleistiedot

Kayttétarkoitus

Tarkoituksena on tarjota tyopinta selinmakuulla olevan potilaan
reisivaltimoiden kautta tapahtuvaa diagnosointia ja hoitoa varten
virtaussuuntaisella lahestymistavalla angiografiakuvauspoydalla.

Suunniteltu kiyttija/koulutusvaatimus
Tarkoitettu koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkildiden kayttéon.

Kohdennettu potilasryhma
Kohdennettu potilasryhma on aikuiset mies- tai naispuoliset diagnostista
kuvantamista ja kuvantamisohjattua hoitoa tarvitsevat potilaat.

Vasta-aiheet
Ei saa kayttaa, jos potilaan paino on yli 135 kg.
Ei sovi pediatriseen kayttdoon.

Varmtuksetja huomiot
Varmista kayttéohjeen lukeminen ennen kayttoa.
Varmista valmistelupuhdistuksen suorittaminen.
Varmista valmistelevan tuotetarkastuksen suorittaminen.
Varmista, ettei kaikkien Antegrade Main Platform -alustalle asetettujen
esineiden kokonaispaino ylita 10 kg:aa.
Esta suojusta koskettamasta potilaan kasvoja (katso sivu 5).

Vaaratilanteiden ilmoittamisohjeet
Tee valitus tuotteesta tai ilmoita vaaratilanteesta tayttamalla lomake
osoitteessa www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Alkutarkastukset ja puhdistaminen

Puhdistaminen
Katso kohdasta Desinfiointiohjeet.

Tuotetarkastukset
Hiilikuitua ei ndy paljaana.

- Einaysilminnahtavia vaurioita tai teravia reunoja, esim. halkeamia.
Leg:

- Pyorita kaikkia neljaa sinista holkkia ja varmista niiden vapaa
pydriminen ja sujuva lukittuminen/avautuminen.
Varmista, etta Leg pystyy liikkumaan vapaasti lukitsemattomaan asentoon.
Varmista, ettei Leg voi lukittuna liikkua ylos tai alas.
Varmista, etta Leg-tuet on kiinnitetty tukevasti Antegrade Main
Platform -alustaan (katso sivu 4).
Varmista Leg-tukien kiinnitys Base-jalustoihin (katso sivu 4).
Varmista, etta Leg-tuet on lukittu toimenpiteen ajaksi (katso sivu 5).
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Desinfiointi

Varoitukset
Riittamaton puhdistus voi vaarantaa desinfioinnin ja aiheuttaa
taudinaiheuttajien tarttumista.
Ala kdytad mitdan hankaavia/sydvyttavia desinfiointiaineita, jotka eivat ole
hyvaksyttyjen puhdistusaineiden luettelossa.
Lue aina desinfiointituotteen valmistajan ohjeet ja perehdy
kayttoturvallisuustiedotteeseen.
Alé kaytad mitdan puhdistusmenettelyd, jossa lampétila ylittaa
65 °C/149 °F.
Jotkin desinfiointiaineet voivat aiheuttaa vahaisia varimuutoksia
joissakin tuoteperheen osissa kaytettyyn siniseen materiaaliin. Se ei
vaikuta kestavyyteen, ja tuote pysyy kayttotarkoitukseensa sopivana.

Desinfioinnin rajoitukset

Keskeytd kayttd seuraavissa tapauksissa:
Havaitaan halkeamia tai rikkoutumisia.
Hiilikuitua nakyy vahankin paljaana.

Desinfiointiohjeet

Ensimmainen desinfiointi kdyttopaikalla

On tarkeda puhdistaa tuote pakkauksesta poistamisen ja jokaisen
toimenpiteen jalkeen. Varmista kaikkien liitosten, puristimien, vastakkeiden,
pidikkeiden ja vipujen puhdistaminen kayton jalkeen huolellisesti kaikista
mahdollisista vierasaineen kertymista seuraavalla menettelylla.

Valmistelut ennen puhdistamista

Pura Antegrade IR Platform osiin Leg, Leg Extension, Base ja Antegrade

Main Platform.

Poista tuote poydalta.

Varmista, etta Leg pisimmassa mitassaan.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Puhdistaminen: Kasin
Jos jaamia nakyy, huuhtele vedella valttaen kuitenkin upottamasta
laitetta nesteeseen.
Pehmeda harjaa voidaan kayttaa.
Varmista laitteen kuivuminen kokonaan ennen desinfiointia.

Desinfiointi
Kayta sopivan desinfiointiaineen valinnassa Hyvaksyttyjen puhdistusaineiden
luetteloa.

Antegrade Main Platform:
Pyyhi kaikki pinnat, mukaan lukien alapuolen kierteiset reiat,
hyvaksytylla desinfiointiaineella kostutetulla liinalla.
Base:
Pyyhi kaikki pinnat, mukaan lukien Leg-tukien vastakkeet ja siniset
lukituspidikkeet, hyvaksytylla desinfiointiaineella kostutetulla liinalla.
Leg ja tukien pidennys:
Pyyhi kaikki pinnat hyvaksytylla desinfiointiaineella kostutetulla liinalla.

Hyvaksyttyjen puhdistusaineiden luettelo

Hyvaksytyt puhdistusaineet tuotemerkeittain

Nesteet:

ORION Laboratories - 70 % isopropyylialkoholia

Jaychem Industries - 2 % kloroheksidiinia / 70 % alkoholia
Betadine - Jodattu povidoni (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Liukenevat:
DuPont - Rely+On Virkon -tabletit

Pyyhkeet:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Surface Disinfectant Wipes
Metrex Research - Cavi Wipes

Clinell Wipes - Universal (vihrea)

Clorox vetyperoksidipyyhkeet

Hyvaksytyt desinfiointitehoaineet

Happopohjaiset:
<10 % omenahappoa, CAS 6915-15-7
<6 % sulfamiinihappoa, CAS 5329-14-6.

Alkoholipohjaiset:

<5 % 2-butoksietanolia, CAS 111-76-2

<10 % butyylidiglykolia, CAS 112-34-5

<70 % isopropyylialkoholia (propan-2-oli), CAS 67-63-0
<10 % tridekanolia, CAS 69011-36-5

<10 % alkoholeja, C12-14, etoksyloituja, CAS 68439-50-9.
<70 % denaturoitua etanolia, CAS 64-17-5

Sulfaattipohjaiset:

< 0,1 % PHMB:ta, CAS 27083-27-8

< 55 % kaliumperoksimonosulfaattia, CAS 70693-62-8
<3 % kaliumpersulfaattia, CAS 7727-21-1.

Ammonium- ja klooripohjaiset:

< 5% bentsalkoniumkloridia, CAS 68424-85-1

< 0,28 % bentsetonikloridia, CAS 121-54-0

<10 % bentsyyli-C23-18-alkyylidimetyyliammoniumkloridia, CAS 8001-54-5
<2 % kloroheksidiinia, CAS 55-56-1

<10 % didekyylidimetyyliammoniumkloridia, CAS 7173-51-5

< 0,5 % kvaternaarisia ammoniumyhdisteita, CAS 68956-79-6

< 5% bentsyyli-C12-18-alkyylimetyyliammoniumklorideja, CAS 63891-01-5.

Muut:

<10 % glutaaria, CAS 111-30-8

< 0,63 % natriumhypokloriittia, CAS 7681-52-9

<75 % jodattua povidonia, CAS 25655-41-8

0,5 % dinatriumkokoamfodipropionaattia, CAS 68604-71-7
<14 % vetyperoksidia, CAS 7722-84-1

Kayta viimeisinta hyvaksyttyjen puhdistusaineiden luetteloa osoitteessa
www.adeptmedical.com/resources

Kuivaaminen
Kaikki osat on kuivattava huolellisesti ennen kayttoa.

Huolto, tarkastukset ja testaus
Varmista kaikista osista:

Ei ndy silminnahtavia vaurioita tai teravia reunoja, esim. halkeamia.
Antegrade Main Platform:

Hiilikuitua ei ndy paljaana.
Base:

Varmista lukituspidikkeiden toiminta ja etta niilla Leg pysyy paikallaan.
Leg:

- Varmista, etta kierteet ovat ehjat ja voidaan kiertaa Antegrade Main

Platform -alustaan.
Varmista, etta sininen holkki kiertyy sujuvasti.
Varmista, etta sinisen holkin ollessa on avatussa asennossa ja etta Leg
voidaan pidentaa ja lyhentaa sujuvasti voimaa kayttamalla.
Varmista, etta sinisen holkin ollessa lukitussa asennossa Leg-tukea ei
voide pidentaa tai lyhentaa voimaa kayttamalla.

Pakkaaminen
Laitetta ei tarvitse pakata desinfioinnin jalkeen.

Sterilointi
Laitteelle ei tule tehda sterilointitoimenpiteita.

Sailytys
Desinfioinnin valmistuttua ja kaikkien osien kuivuttua laitetta tulee sailyttaa
kuivassa ymparistossa.

Havittaminen

Kaytetty tuote on biovaarallinen, ja se on dekontaminoitava desinfiointiohjeiden
mukaisesti. Tarvittaessa tiedot materiaaleista on pyydettava valmistajalta
osoitteesta adeptmedical@adept.co.nz. Havita laitoksen kaytannon mukaisesti
huomioiden paikallisesti sovellettavat saadokset.

Vakavat tapahtumat

Kaikista laitteeseen liittyvista vakavista tapahtumista on ilmoitettava valittomasti:
Soveltuvan jasenvaltion toimivaltainen viranomainen.
Valmistaja kayttaa Adept Medical -sivustolta l6ytyvaa vakavien
vaaratilanteiden ilmoituslomaketta:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Laakintalaitteen valmistaja on vahvistanut ylla annettujen ohjeiden

riittavan laakintalaitteen valmistelemiseksi uudelleenkayttoon.

Puhdistus- ja desifiointikasittelyn tekijan vastuulla on varmistaa, etta
jalleenkasittelylaitoksessa kaytetyilla laitteilla, materiaaleilla ja henkildkunnan
toiminnalla saavutetaan halutut tulokset. Se on vahvistettava ja/tai osoitettava
kokeellisesti, ja kasittelya on valvottava rutiininomaisesti.

Vieraile Adept Medicalin verkkosivustolla saadaksesi yksityiskohtaiset

visuaaliset ohjeet téahan laitteeseen liittyen.
www.adeptmedical.com
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elida

Odnyieg xpriong

Kataxwpnon tou nipoidvtog
Meplexdpeva

Aw@aipeom ano ) cuokevaoia
Juvappoloynonm

MpoatpeTiky) mpogktaon akéhoug (Leg Extension)

DA DMNDMNWN

TomoBéton

Anac@ahiote to okéNog (Leg) yia va pubuioete to Uog ™G MAaT@opuag (Antegrade
Main Platform)

Alapop@UOELS TTIPOTOVTWY
Aev mep\appavetat

Aev epthapBavetal
AvtaAAakKTika

Kwdwdg mpoiovrtog

Kwdwoli eEaptnuatwy

N0 00 u unun

EnaAn6euon mivaka elkovwy

To mpoidv €xel a§loAoynBel wg TPog Tov Kivouvo OTL Aeltoupyel oUpWVa HE
TIG TIAPAKATW TIPOSIAYPAPES

Twvia tpamnelag: +/- 15° mAeupikn Kat SLap KNG

Erupavela tpanelag: Emninedn

0 0 0 0

Baoikég mAnpo@opieg

MAnpopopieg

S KOTTIOG YL TOV 07100 TipoopileTat

Na rapexel pia empavela epyactiag mavw and achevr) oe Ut B€on, yla unplaia
£vO0aPIPLaKY) SLAYVWon Kal TTApEUBaom HEow TNG 0pOOSPOLNG TTPOTEYYIONG, ENMAVW OF
Tparela ayYEOYPAPIKNG QITEIKOVIONG.

XpnoTng yla Tov ornoio mpoopileTal Kat amatthoelg eknaideuong
Mpoopiletal yia xpnon amnod ekmadeVUEVOUG ETTAYYENUATIEG UYELOVOULKOUG,.

Aobeveig yia Toug ornoioug ripoopilstat
EviAkol aoBevelg, avopeg 1) yuvaikeg, 1ou xpetaldovtal SlayVwaoTIKR QTEKOVIOT Kal
Oepareia kabodnyoupevn anod ekova.

Avteveigelg
O Oyxu ywa xprion og aoBevelq pe Bapog mavw amo 135 kg.
O ‘Oxt yla madlatpikn xprion.

MpoEeIlSomMOoOEL KAl ETONUAVOELG

0 BeBawBeite OTL €xouv Slapactel oL 0dnyleg xprong mpwv artd ) xpron.

0 BeBawwbeite OTL €xel Yivel kaBaplopog poeToaciag.

0 BeBawBeite OTL EXeL YiVEL ENEYXOG TOU TIPOIOVTOG TPV Artd T XP1ion.

0 BeBawbeite dTL OAa T AVTIKE(EVA TTOU TOMOBETOVVTAL TTAVW OTNV 0pBdSpOLIN
KEVTPIKT) TAQTpOpua (Antegrade Main Platform) Sev €xouv GUVOAKO BAPOG
peyalutepo amo 10 kg.

0 To 0606vIo bev TMPETIEL VA EPXETAL OE ETTAPT) LE TO TTPOCTWITO TOU aoBevoug (beite ™
oeAida 5).

O8nyieg avapopdg MEPLOTATIKWY

Ma apdnmova Kat TEPLOTATIKA TTIOU dpOopOoVV TO TIPOIOV, TIAPAKAAOUIE CULTTANPWOTE TN
@OpUa o€ auT) T Béon:

www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Apxkol EAeyxol Kat Kabaplopog

KaBapiopog
Aeite TIC 06NYieC armohvpavanc.

‘EAeyxoL Tou mtpoidvTtog
O Aev mPEMEL va LTTAPXOUV EKTEDELEVEG (VEG AVOPAKOVNILATWV.
0 Aev mPEMEL va LTTAPXOUV ELPAVEIS NILES T ALXUES, OTTWG PWYEG.
YKeNOG (Leg):
O Meplotpédte Kal Ta TECOEPA UITAE KOAAPQ Yia va BERalwBelte OTL MEpLOTPEPOVTAL
eAeVBepa kat ac@aAilovTal Kal arac@aiilovtatl opaAd.
0 BeBawBeite OTL To OKENOG WITOPEL va HETAKWVETAL EAEUBEPA OTaV ival oe
AnacEaMopEvn Bgan.
0 BeBawBeite OTL T0 0kENOG Sev topel va KivnBel eheUBepa emavw Kal KATW OTavV
elvat oe ao@ahlopévn Béan.
0 BeBawBeite OTL Ta OKENN Elval TOMOBETNIEVA [E AOPANELA TNV 0POOSPON
KEVTPIKY) TAaT@Opua (Antegrade Main Platform) (Seite tn cehida 4).
0 BeBawBeite OTL T 0KENN €lval ac@allopéva oTig BAceLlg Toug (Seite ™
oeNlda 4).
0 BeBawBeite OTL Ta 0kENN €lval acpallopéva katd v enéppaon (Seite ™
oeida 5).
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ArmoAUpavon

Mposidomnomoslg

0 Avemapkng kaBaplopog WTopel va emmnpedoel ) dladlkacia aroAUpaveong Kat va
08N YNOEL 0T LETASOON TTABOYOVWV.

O Mn XPNOLLOTIOMOETE ATOAVHAVTIKA TTPOIOVTA 1) ATOEEOTIKA/SIABPWTIKA HECA TTOU
Sev mephapBavovtal ot AoTa EYKEKPILEVWY KABAPLOTIKWY HETWV.

O Na dlapdadete mavta Tig 0dnyleg TOU KATAOKEUAGTH Kal VA CUUBOUNEVETTE TO
Sehtio dedopevwy aopaleiag (MSDS) Tou katackeuaoTn yia ta KabaploTika Kat
QTONUHLAVTIKA TIPOIOVTA.

0 Mn xpnowormomoeTe onoladnote kabaplotikn dladkacia urepBaivel Toug
65°C/149°F.

0 Oplopéva armoAUpavTIKA WTOPEL VA TIPOKAAECOUV EAAPPU ATTOXPWHATIOUO
TOU WITAE LALKOU TTIOU XPNCLLLOTIOLEITAL OE OPLOUEVA EEQPTYLATA OTN YKAUA TWV
TIPOIOVTWYV. AUTO Sev emmMPedlel TNV AVTOXY) TOUG KAl TA TTPOIOVTA TAPAUEVOUV
KATAMANAQ yla TOV OKOTTO Yla ToV o7tolo rtpoopilovTal.

Meploprlopoi g dradikaciag
Alakote ™ xpnon av:
O Y7apxouVv OXIOUEG T PWYHEG.
0 Ynapxouv opateg iveg avBpakovnudTwy.

Odnyieg amoAbpavong

Apxwkn) eneepyaocia oo onpeio xpnong

Eivat onuavtiko va kabaploete To mpolov apeows OALS apalpebel amod Tn cuokeuaoia
Kal HETA artd kabe emépBaon. BeBawwbeite 0Tt OAa Ta onpeia, OTwg appol, cUVOETLOL,
U0 0XES, Bpaxloveg Kal HoxAol, Ba kabaploTouV KAAA HETA T XPNOoN, Yla va
QATTOHAKPUVBOUV OAEG OL CUCCWPEVTELS PUTIWV TIOU WITOPEL VA TTAPAUEVOLV LETA ATTO
wa emepBaon.

Mpoetowacia npv anod tov kKadaplopo
0 Arnoouvappoloynote Ty mAat@opua opBodpoung aktivookormong (IR Antegrade
Platform) ota €&ng pépn: okéhog (Leg), mpogxktaon okéloug (Leg Extension), Baon
(Base) kat opBodpopn kevtpikh mAatpopua (Antegrade Main Platform).
0 Agpaipéote o npoiov and v Tpanela.
0 BeBawbeite 6Tl T0 0KENOG (Leg) eival ge TTANPN €KTAON.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

KaBapiopog: Xelpokivntog
0 Av urapxouv opatd Katahouta, EEMAUVTE KATW artd TPEXOUUEVO VEPO, QAN
Ato@UYETE va BuBioeTe To cUOTNUA P OE VEPO.
0 Mropelte va XpnOoWLomomoeTe Bouptaa He HAAAKES TPIXES.
0 BeBawbeite OTL TO CLOTNUA EXEL OTEYVWOEL TEAEIWG TPV Atd TNV ATOAUaVON.

ArnoAUpavon
Aglte TN MOTA UE TA EYKEKPIUEVA KABAPLOTIKA YL VA ETUAEEETE Eva KATAANAO
QITONUVLLAVTIKO HECO.

Opbodpoun Kevtpikr) mAatpoppa (Antegrade Main Platform):
0 Me nmavi EWOTIOUEVO JUE EYKEKPLLLEVO QITOAULLAVTIKO OKOUTIOTE ONEG TIG
ETTUPAVELEG, OTIWG KAL TIG OTTEG UE OTEIPWHA OTNV KATW TIANEUPA.
Baon (Base):
0 Me mavi EWTOTIOUEVO LE EYKEKPLLEVO QTTOAUMAVTIKO OKOUTIOTE OAEG TIG
ETIPAVELEG, OTIWG KAL TIG UTIOOOXES TWV OKEAWV KAl TA MITAE KAUT A0@AAONG.
YKENOG (Leg) kal mpogkTaaom akéloug (Leg Extension) :
0 Me nmavi EWMOTIOUEVO JUE EYKEKPLLLEVO QITOAULLAVTIKO OKOUTIOTE ONEG TIG
ETTUPAVELEG.

AlOTA EYKEKPIUEVWV KAOAPLOTIKWY
EYKeKPIHEVA ATTOAUHAVTIKA KATA HApKa

Yypa:

ORION Laboratories - loompornuAikny aikooAn 70%
Jaychem Industries - X hwpe&divn 2% / aikookn 70%
Betadine - lwdouxog mopdovn (7,5%)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage TB ompél

CaviCide - Metrex Research

Awavta:
Du Pont - Rely+On Virkon tapmiéteg

Yypopavtia:

PDI Sani-Cloth - MavthAa YAwpivng

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - ArtoAupavtika pavinila
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Wipes - Mavth\la Yevikig xprong (mpaova)
Clorox - MavtiAwa urtepo&eldiou Tou udpoyodVou

EYKEKPLUEVA CUOTATIKA EVEPYWV ATTOAUHAVTIKWY

'Ofwng Baonc:
< 10% UnAko 0f0 CAS 6915-15-7
< 6% ooul@auko oy CAS 5329-14-6

AAKOOMIKNG Baong:

< 5% 2-Boutofual®avorn CAS 111-76-2

< 10% BoutuhodtyAukdAn CAS 112-34-5

< 70% 100mtportUAIKT aAkoOAT (riportav-2-0An) CAS 67-63-0
< 10% tpldekavoin CAS 69011-36-5

< 10% aAkooAeg, C12-14, albofulwpéveg CAS 68439-50-9
< 70% petouolwpevn aldavoin CAS 64-17-5

Ocukng Baong:

< 0,1% mohuefavidn (Styouavidn moluetapebuleviov) PHMB CAS 27083-27-8
< 55% unepoupovoBbelko kaklo CAS 70693-62-8

< 3% umepBeukod kaho CAS 7727-21-1

Appwviakng kat YAwptdikng Baong:

< 5% xAwplouxo Beviaikovio CAS 68424-85-1

< 0,28% x\wptoUuxo Beviahkovio CAS 121-54-0

< 10% x\wpouxo BevluA-C23-18-arkulodiuebulappwvio CAS 8001-54-5
< 2% YAwpeEdivn CAS 55-56-1

< 10% xA\wptovxo ddekurodipeBuhappwvio CAS 7173-51-5

< 0,5% TETAPTOTAYEIG AUUWVIAKEG evWOEel CAS 68956-79-6

< 5% yAwplouxo BevluA-C 12-18 aikulodipebuhappwvio CAS 63891-01-5

AMa:

< 10% yhoutapahdetidn CAS 111-30-8

< 0,63% unoxhwplwdeg vatplo CAS 7681-52-9

< 7,5% wdlouxog moBddvn CAS 25655-41-8

0,5% kokoappodutporioviko dwvatplo CAS 68604-71-7
< 1,4% unepoteidlo Tou udpoyovou CAS 7722-84-1

Aelte TV TelevTala AMoTa eVKEKPIUEVWY KABapLoTIKWY ot SletBuvaon
www.adeptmedical.com/resources

Itéyvwpa
‘O\a ta efaptata JPETEL VA OTEYVWOOUV KAAA TPV artd T XPT)on.

JuvTthpnon, emBewpnon Kat EAEYX0G
lMa OAa ta eEaptuata BeBalwbeite:
O Aev TPETEL VA UTTAPXOLV ELLPAVEIG TNULEG T) QUXUES, OTIWG PWYLLEC.
OpHBOSPOUN KEVTPIKN TIAATPOPUA
(Antegrade Main Platform):
O Aev mpEMEL va LTTAPXOUV OPATES (VEG AVOPAKOVNUATWV.
Bdon (Base):
0 BeBawbeite OTL TA KAUTG A0MANONG AETOUPYOUV KAl ITOPOUV VA CUYKPATHTOLV
TO OKENOG.
YKkENOG (Leg):
0 BeBawwbeite OTL TO OoMElpwa elval avemago kat Wopet va Bowbel oy
0pBOSPOUN KEVTPIKT TAATPOpUA.
BepawwBelte 0Tl TO PITAE KOAAPO TIEPIOTPEPETAL EAEVLBEPQ.
BeBawwBelte 6Tt 6TaV TO WITAE KOAAPO ElVAl OE ATTACPANGCHEVT) BEQT, TO OKEAOG
Wtopel va ektabel kal ptopel va cuomelpwBel opala otav epappoldetal dSuvapn.
0 BeBawbeite OTL OTAV TO WTAE KOAAPO €ival O ATPANGCHEVT) BEOT, TO OKEAOG eV
wrtopet va ektabel kat dev prtopel va ouomelpwBel dtav e@apuoletal duvaun.

a
o

Yuokevagoia
Aev xpeladetal va CUOKEUAOETE TO CUOTNHA HETA TNV QITOAUHAVON.

Arnooteipwon
To ouonua auto Sev MPETMeL va uTIoRAAeTal o Sladlkaotieg anooTeipwaong.

®Duhagn
A6 T oTyun 1ou Ba oAokANpwBel N armoAUpavon kat OAa ta efaptmuata Ba eivat
OTEYVA, TO CUCTNHA TIPETTEL VA AITOBONKEUTEL 08 ENPO TEPIBAANOV.

Arnoppudn

To XPNOWOTTOMEVO TIPOIOV ATOTEAEL BLONOYIKO KivVOUVO, YU aUTO TTPETTEL VA artoAUpalveTal
oUWV HE TIG 0dNYieg artohupavong mou divovtal 5w Kal, av XPeLaoTel, va
ETTIKOWVWVEITE LE TOV KATAOKELAOTN 0T dlevBuvon adeptmedical@adept.co.nz yua tig
TIPOSIAYPAPES TOU. [PETEL VA AImOpPUTTETAL CUPWVA LE TNV ECWTEPLKT) TIOALTIKI TWV
£YKATAOTACEWV OTIG OTTOLEG XPNOOTToLElTal, AapBavovtag urtowm Toug KAt TOTTOUG
LOXVUOVTEG KAVOVIOUOUG,.

YoBapd MEPLOTATIKA

Orolodnote 0oBapd MEPLOTATIKO CUHBEL TTOU APOPA TO TIPOIOV TIPETTEL VA
QAVAPEPETAL ALECWG:
O >mv apuoddla apyn TG roAteiag.
0 7oV KATaoKEUAOTY), XPNOWOTTOWWVTAG TN POPHA Avapopds coBapwy
TIEEPLOTATIKWY TI0U BplokeTal otnv 1otooeAida g Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

O odnyleg mmou divovTatl Exouv ETIKUPWOEL AT TOV KATAOKEVAOTY) TOU [ATPIKOU
OLOTUATOG WG ETTAPKELG YL TNV TTPOETOLLACIA TOU YId ENAVAXPNCLULOTIOMON. ATTOTENEL
£0uBLVN ToU XPNOTN va eEaoEalioel OTL 1) dladikacia, Orwg Oa eKTENETTEL TPAYUATIKA,
XPNOWOTIOUWVTAG TOV €E0TTALOUO, TA UALKA KAL TO TIPOOWITIKO OTIG EYKATAOTACELS Tou, Ba
ETUTUXEL TO ETMOBUPNTO aroTeAeopa. AuTo armattel erBeBalwon 1/kat rmkupwon, Kabwg
Kal TAKTIKA TTapakolovBnon g dadikaoiag.

ErokepBeite Tov 1otdTomnmo g Adept Medical yia NemTopEPEIG OTTTIKEG 0ONYIEG OXETIKA UE

QUTT) TN CUOKEUN.
www.adeptmedical.com
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Hasznalati utasitas

Termék regisztracié

Tartalom

Kicsomagolas

Osszeszerelés

Optimalis Lab toldat (Leg Extension)

Beillitas

A platform magassaganak beallitasahoz csavarja ki a labat (Leg)
Termék konfiguraciok

Nem tartozék

Nem tartozék

Pétalkatrészek

Termékkod

Részegységek kodjai

Képtablazat ellenérzése

A termék kockazatértékelése szerint az alabbi specifikaciok szerint mUkodik
Asztal szdége: +/- 15° kereszt- és hossziranyban

Asztal felUlete: sima

Legfontosabb Informaciék

Informacidk

Rendeltetés

Munkafelllet biztositasa hanyatt fekvé paciens folott, combartérian keresztuli
diagnodzis és Antegrade megkdzelitésl beavatkozas céljabdl angiografias
képalkoto asztalon.

Felhasznalék kore/Képzési kévetelmény
Képzett egészségligyi szakemberek altali hasznalatra készult.

Paciensek célcsoportja
Felndtt férfi vagy ndi paciensek, akik diagnosztikai képalkotast és a képalkotas
alapjan megallapitott terapiat igényelnek.

Kontraindikaciok
Nem hasznalhaté 135 kg folotti testsulyd pacienseknél.
Nem hasznalhatd gyermekgyogyaszatban.

Flgyelmeztetesek és Vigyazat
Ugyeljen, hogy hasznalat elétt mindig olvassa el a hasznalati utasitast.
Ugyeljen, hogy végezzék el az el6készits tisztitast.
Ugyeljen, hogy végezzék el a termék elékészité ellendrzését.
Ugyeljen, hogy az Antegrade kozponti platformon (Antegrade Main
Platform) elhelyezett tételek dssztdmege ne haladja meg a 10 kg-ot.
Akadalyozza meg, hogy az izolald lepedd a paciens arcahoz érjen
(lasd a 5. oldalt).

Utmutatasok események bejelentéséhez
Termeékkel kapcsolatos panaszok és esetek bejelentéséhez kérjuk, toltse ki az
adatlapot itt: www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Kezdeti ellenérzések és tisztitas

Tisztitas
Lasd a Fertétlenitési utasitasokat.

Termék ellenérzései
Nincsenek kiallo szénszalak.
Nincsenek lathato sérllések vagy éles szélek, példaul repedések.

Lab (Leg)
Forditsa el mind a négy kék szinU koronat, hogy ellendrizze szabad
mozgasukat, és siman rogzmhetok/k\engedhetok e.
Ellendrizze, hogy a lab (Leg) rogzitetlen alldsban siman mozgathato-e.
Ellendrizze, hogy a lab (Leg) rogzitett allasban nem mozdul-e el se
lefelé, se felfelé.
Gondoskodjon réla, hogy a labakat (Legs) megfeleléen szereljék fel az
Antegrade kdzponti platformra (Antegrade Main Platform)
(lasd az 4. oldalt).
Gondoskodjon a labak (Legs) alaphoz (Base) rogzitésérdl
(lasd a 4. oldalt).
Gondoskodjon rdla, hogy a labakat (Legs) rogzitsék az eljaras ideje alatt
(lasd a 5. oldalt).
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Fertétlenités

Flgyelmeztetesek
Az elégtelen tisztitas a fertétlenités folyamatat veszélyeztetheti, és
korokozok atviteléhez vezethet.
Ne hasznaljon olyan fertétlenitészereket, illetve abraziv/korroziv szereket,
amelyek nem szerepelnek a tisztitasra jovahagyott szerek listajan.
Mindig olvassa el a gyartd utasitasait és tanulmanyozza a gyartok
tisztito- és fertétlenitdszerekhez kiadott anyagbiztonsagi adatlapjait.
Ne alkalmazzon 65°C/149°F fokot meghaladd tisztitasi eljarast.
Bizonyos fertétlenitészerek enyhe elszinezédést okozhatnak a
termékcsalad egyes részegységeinél alkalmazott kék szinl anyagon.
Ez nem befolyasolja szilardsagukat és a termék tovabbra is alkalmas a
célra.

Feldolgozasra vonatkozé korlatozas

Hagyja abba a hasznalatot, ha:
Barmilyen repedés vagy torés jelenik meg.
Barmilyen szénszal lathatova valik.

Fertétlenitési utasitasok

Kezdeti fertétlenités a felhasznalas helyén

Fontos a termék megtisztitasa a csomagolas eltavolitasa és minden egyes
hasznalat utan. Ugyeljen, hogy minden terUletet — ideértve az illesztéseket,
csatokat, aljzatokat, konzolokat és karokat — alaposan megtisztitson hasznalat
utan, hogy eltavolitsa az eljaras soran dsszegyllt dsszes szennyezddést.

Tisztitas el6tti el6készités
Szedje szét az Antegrade IR platformot, 1ab (Leg), Iab toldat (Leg
Extension), alap (Base) és Antegrade kézponti platform (Antegrade Main
Platform) részekre.
Tavolitsa el a terméket az asztalrol.
Ugyeljen, hogy a lab legyen teljesen kihtzva.
Wwvvadeptmed\ca\com/\maglng table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Tisztitas: Kézi
Ha barmilyen maradék lathato rajta, Oblitse le vizzel, de kerUlje az eszkdz
vizbe meritését.
Puha kefét hasznalhat ehhez.
Fertétlenités elétt ellendrizze, hogy az eszkoz teljesen megszaradt-e.

Fertétlenités
Tekintse meg a Jévahagyott fertétlenitdszerek listajat a megfeleld
fertétlenitdszer kivalasztasahoz.

Antegrade kozponti platform:
A jovahagyott fertétlenitészerrel megnedvesitett ruhaval torolje at az
osszes felUletet, beleértve az alsé furatokat.
Alap (Base):
A jovahagyott fertétlenitdszerrel megnedvesitett ruhaval torolje at az
Osszes felUletet, beleértve a labak aljzatat és a kék biztositokapcsokat.
Lab (Leg) és Lab toldat (Leg Extension):
A jovahagyott fertétlenitészerrel megnedvesitett ruhaval torolje at az
osszes felUletet.

Jévahagyott tisztitdszerek listdja

Jévahagyott tisztitészerek markanevenként:

Folyadékok:

ORION Laboratories - 70%-0s izopropil alkohol
Jaychem Industries - 2%-os klérhexidin / 70% alkohol
Betadine - Povidon-jod (7,5%-0s)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Oldhaté:
Du Pont - Rely+On Virkon Tablets

Felulettorlé kendok:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Felulet fertétlenitd torlékenddk
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Wipes - Univerzalis (Zold)

Clorox Hydrogen Peroxide torlékenddk

Joévahagyott aktiv fertétlenité 6sszetevék

Savakat tartalmazo:
<10% almasav CAS 6915-15-7
<6% szulfaminsav CAS 5329-14-6

Alkoholt tartalmazé:

<5% 2-butoxi-etanol CAS 1M1-76-2

<10% butil-diglikol CAS 112-34-5

<70% izopropil-alkohol (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10% tridecil-alkohol CAS 69011-36-5

<10% alkoholok, C12-14, etoxilezett CAS 68439-50-9
<70% denaturalt etanol CAS 64-17-5

Szulfatot tartalmazo:

<0,1% PHMB CAS 27083-27-8

<55% kalium-peroximonoszulfat CAS 70693-62-8
<3% kalium-perszulfat CAS 7727-21-1

Ammoénia- és klértartalmu:

<5% benzalkonium-klorid CAS 68424-85-1

<0,28% benzeténium-klorid CAS 121-54-0

<10% benzil-C23-18-alkil-dimetil-ammaonium-klorid CAS 8001-54-5
<2% klorhexidin CAS 55-56-1

<10% didecil-dimetil-ammonium-klorid CAS 7173-51-5

<0,5% kvaterner ammoniumvegyUletek CAS 68956-79-6

<5% benzil-C 12-18 alkil-dimetil-ammaonium-kloridok CAS 63891-01-5

Egyéb:

<10% glutarsav CAS 111-30-8

<0,63% natrium-hipoklorit CAS 7681-52-9

<7,5% Povidon-jod CAS 25655-41-8

0,5% dinatrium-kokoamfo-dipropionat CAS68604-71-7
<1,4% hidrogén-peroxid CAS 7722-84-1

A jovahagyott tisztitoszerek listdjat ezek keresztUl érheti el:
www.adeptmedical.com/resources

Szaritas
Hasznalat elétt minden részegységet alaposan meg kell szaritani.

Karbantartas, fellilvizsgalat és tesztelés
Az Osszes részegységnél Ugyeljen a kdvetkezdkre:
Nincsenek lathato sérllések vagy éles szélek, példaul repedések.
Antegrade kdzponti platform:
Nincsenek lathaté szénszalak.
Alap (Base):
Ellendrizze, hogy a biztositokapcsok mukodnek-e és képesek-e
megtartani a labat.
Lab (Leg)
Ellendrizze a furat épségét, és hogy bele tudja-e csavarni az Antegrade
kozponti platformba.
Ellendrizze a kék szinl koronak szabad mozgasat.
Ugyeljen, hogy a kék allitogyrl rogzitetlen allasban legyen, és erd
hatdsara a 1ab (Leg) kdnnyen hosszabbithaté vagy révidithetd legyen.
Ugyeljen, hogy a kék allitégyrl rogzitett allasban legyen, és a labat
(Leg) erd hatasara se lehessen hosszabbitani vagy réviditeni.

Csomagolas
A fertétlenités utan az eszkdzt nem kell becsomagolni.

Sterilizalas
Ez az eszkdz nem igényel sterilizalast.

Tarolas
Miutan befejezte a fertétlenitést és megszaradt az Osszes részegység, az
eszkdzt szaraz helyen kell tarolni.

Hulladékként elhelyezés

A hasznalt termék bioldgiai veszélynek mindésul, a szennyezédések

megszu ntetését végezze a Fertétlenitési utasw’tésokmak megfe\eléen
adeptmedical@adept.co.nz cimen. A hulladék elhelyezését a kl|mka|
iranyelveinek megfeleléen és a helyi eldirasok figyelembe vételével végezze.

Komoly események

Minden az eszkdzzel kapcsolatos komoly eseményt azonnal jelenteni kell
a kovetkezének:
Az érintett unids tagallam illetékes hatésaga.
A gyartd az Adept Medical weboldalan talélhatd komoly esemény
bejelentésére szolgald Urlap segitségével:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

A fenti utasitasokat az orvosi eszkéz gyartdja ellendrizte annak érdekében,
hogy el6készitse az orvosi eszkdzt az Ujboli felhasznalasra. A feldolgozast végzd
feleléssége marad annak biztositasa, hogy a feldolgozas — abban a formaban,
ahogy ténylegesen zajlik az eszkoz, a feldolgozo létesitményben taldlhato
anyagok és dolgozok segitségével — elérje a kivant eredményt. Ez az eljaras
ellendrzését ésfvagy hitelesitését, valamint a folyamat rutinszerld nyomon
kovetését igényli.

Latogasson el az Adept Medical weboldalara a készulékkel kapcsolatos
részletes vizualis utasitasokert.
www.adeptmedical.com
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Bruksanvisning

Produkt registrering

Innhold

Utpakking

Montering

Fotforlenger (Leg Extension) (valgfri)
Konfigurering

Las opp foten for a justere plattformens hgyde
Produktkonfigurasjoner

Ikke inkludert

Ikke inkludert

Reservedeler

Produktkode

Komponentkoder
Bildetabellbekreftelse

Produktet har blitt risikovurdert for & fungere innenfor spesifikasjonene
nedenfor

Bordets vinkel: +/- 15° i side- og lengderetning
Bordets overflate: Flat

Viktig Informasjon

Informasjon

Formal

Sgrge for en arbeidsflate over pasienter i ryggleie for femoral transarteriell
diagnosesetting og intervensjon med Antegrade-metode pa bord for
angiografisk bildediagnostikk.

Tiltenkte brukere / krav om opplzering
Utstyret skal brukes av fagleerte helsearbeidere.

Malgruppe av pasienter
Voksne mannlige eller kvinnelige pasienter med behov for bildediagnostikk og
bildeassistert terapi.

Kontraindikasjoner
Skal ikke brukes til pasienter pa over 135 kg.
Ikke til pediatrisk bruk.

Advarsler og merknader
- Les bruksanvisningen fgr bruk.
Sgrg for at utstyret er rengjort.
Sgrg for at utstyret er kontrollert.
Sgrg for at alt det som plasseres pa Antegrade Main Platform, ikke
overskrider en vekt pa 10 kg.
For & hindre at duken bergrer pasientens ansikt (se side 5).

Retningslinjer for rapportering av insidenter
For klager pa og insidenter med produktet brukes skjema pa
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Kontroller og rengjgring

Rengjgring
Se «Anvisninger for desinfisering»

Produktkontroller
Ingen synlige karbonfibre.

- Ingen synlige skader eller skarpe kanter, f.eks. sprekker.
Leg:

- Drei alle de fire bla mansjettene slik at de kan rotere fritt og sgrge for
jevn lasing/opplasing.
Kontroller at Leg-delen kan beveges fritt i opplast posisjon.
Kontroller at Leg-delen ikke kan beveges opp og ned i last posisjon.
Kontroller at Leg-delene er trygt montert pa Antegrade Main Platform
(se side 4).
Kontroller at Leg-delene er trygt montert i Base-delene (se side 4).
Kontroller at Leg-delene er 1ast under prosedyrer (se side 5).
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Desinfisering

Advarsler
- Manglende renhold kan ga ut over desinfiseringsprosessen og fgre til at

patogener overfgres.
Ikke bruk desinfeksjonsmidler eller skurende/etsende stoffer som ikke
star pa listen over godkjente rengjgringsmidler.
Les alltid produsentens instruksjoner og se produsentens
sikkerhetsdatablad for informasjon om rengjgrings- og desinfeksjonsmidler.
Ikke bruk rengjgringsprosedyrer som overgar 65°C/149°F.
Noen desinfeksjonsmidler kan fgre til lett misfarging av det
bla materialet som brukes pa noen av komponentene i denne
produktserien. Det pavirker imidlertid ikke produktets funksjon.

Bruksbegrensninger

Avbryt bruken av utstyret dersom:
Det oppstar sprekker eller brudd.
Det er synlige karbonfibre.

Anvisninger for desinfisering

Desinfisering pa bruksstedet

Det er viktig a rengjgre produktet etter at det er tatt ut av emballasjen, samt
etter hver prosedyre. Kontroller at alle omrader slik som ledd, klips, hylser,
braketter og spaker blir grundig rengjort etter bruk, slik at alt av potensielle
kontaminanter etter prosedyren blir fjernet.

Forberedelse til rengjgring

Ta fra hverandre Antegrade IR Platform (Leg, Leg Extension, Base og

Antegrade Main Platform).

Ta produktet bort fra bordet.

Sgrg for at Leg-delen er i helt utvidet posisjon.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Rengjgring: Manuelt
Hvis det er noen synlige rester igjen, skyller du med vann. Utstyret ma
dog ikke dyppes ivann.
En bgrste med myk bust kan brukes.
Kontroller at enheten er helt tgrr fgr desinfisering.

Desinfisering
Se listen over godkjente rengjgringsmidler for et utvalg av egnede
desinfeksjonsmidler.

Antegrade Main Platform:
Bruk en fille som er fuktet med et godkjent desinfeksjonsmiddel, og
tork av alle flater, inklusiv de gjengede hullene pa undersiden.

Base:
Bruk en fille som er fuktet med et godkjent desinfeksjonsmiddel, og
tork av alle flater, inklusiv fothylser og bla laseklips.

Leg og Fotforlenger (Leg Extension):
Bruk en fille som er fuktet med et godkjent desinfeksjonsmiddel, og
tgrk av alle flater.

Liste over godkjente rengjgringsmidler

Godkjente desinfeksjonsmidler etter merke

Vaesker:

ORION Laboratories - 70 % isopropanol

Jaychem Industries - 2 % klorheksidin /70 % alkohol
Betadine - Povidone-iodine (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Opplgsbare:
Du Pont - Rely+On Virkon-tabletter

Vatservietter:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Surface Disinfectant Wipes (desinfiserende
vatservietter)

Metrex Research - Cavi Wipes

Clinell Wipes - Universal (grgnn)

Clorox Hydrogen Peroxide Wipes

Godkjente aktive ingredienser i desinfeksjonsmidler

Syrebaserte:
<10 % eplesyre CAS 6915-15-7
<6 % sulfaminsyre CAS 5329-14-6

Alkoholbaserte:

<5 % 2-butoksyetanol CAS 111-76-2

<10 % butyldiglykol CAS 112-34-5

<70 % isopropanol (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10 % tridecanol CAS 69011-36-5

<10 % alkohol, C12-14, etoksylert CAS 68439-50-9
<70 % rgdsprit CAS 64-17-5

Sulfatbaserte:

<0,1 % PHMB CAS 27083-27-8

<55 % kaliumperoksymonosulfat CAS 70693-62-8
<3 % kaliumpersulfat CAS 7727-21-1

Ammonium- og kloridbaserte:

<5 % benzalkoniumklorid CAS 68424-85-1

<0,28 % benzetoniumklorid CAS 121-54-0

<10 % Benzyl-C23-18 alkyl-dimetyl-ammoniumklorid CAS 8001-54-5
<2 % klorhexidin CAS 55-56-1

<10 % didecyldimetyl-amnmoniumklorid CAS 7173-51-5

<0,5 % kvaternaere ammoniumforbindelser CAS 68956-79-6

<5 % Benzyl-C 12-18 alkyl-dimetyl-ammoniumklorider CAS 63891-01-5

Andre:

<10 % Glutaral CAS 111-30-8

<0,63 % natriumhypokloritt CAS 7681-52-9

<75 % povidone-iodine CAS 25655-41-8

0,5 % disodium-cocoampho-dipropionate CAS 68604-71-7
<14 % hydrogenperoksid CAS 7722-84-1

Fa tilgang til den siste listen over godkjente rengjgringsmidler via
www.adeptmedical.com/resources

Terking
Alle komponentene skal veere helt tgrket fgr bruk.

Vedlikehold, inspeksjon og testing

For alle komponenter:
Kontroller at det ikke er noen synlige skader eller skarpe kanter, feks.
sprekker.

Antegrade Main Platform:
Kontroller at det ikke er synlige karbonfibre.

Base:
- Kontroller at laseklipsene fungerer og holder Leg-delen.
Leg:
- Kontroller at gjengene er intakte og kan skrus inn i Antegrade Main
Platform.
Kontroller at den bla mansjetten roterer jevnt.
Kontroller at Leg-delen gar jevnt ut og inn ved bruk av litt makt nar den
bla mansjetten er i ulast posisjon.
Kontroller at Leg-delen ikke kan g& ut og inn selv ved bruk av makt nar
den bla mansjetten er i last posisjon.
Innpakking

Det er ikke ngdvendig & pakke inn utstyret etter desinfisering.

Sterilisering
Dette utstyret skal ikke steriliseres.

Oppbevaring
Etter at desinfisering er utfgrt og alle komponentene er tgrre, skal utstyret
oppbevares pa et tgrt sted.

Avhending

Et brukt produkt utgjgr en biologisk fare og skal dekontamineres i henhold til
anvisningene som er oppgitt under «Anvisninger for desinfisering». Kontakt
produsenten pa adeptmedical@adept.co.nz for material-spesifikasjoner ved
behov. Avhendes i henhold til klinikkens interne retningslinjer og med hensyn
til lokale forskrifter.

Alvorlige hendelser

Enhver alvorlig hendelse som oppstar i forbindelse med enheten, skal
rapporteres umiddelbart til:
Den kompetente myndighet i gjeldende medlemsstat.
Produsenten bruker skjemaet for rapportering av alvorlige hendelser
som finnes pa Adept Medical-nettstedet:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Disse anvisningene er kontrollert og godkjent av produsenten av det
medisinske utstyret som riktig prosedyre for klargjgring av utstyret for gjentatt
bruk. Det er operatgrens ansvar a sgrge for at utstyret behandles og brukes

pa riktig mate og med/av riktig materiell og personell pa anlegget for & oppna
gnsket resultat. Dette krever kontroller og/eller valideringer og rutinemessig
overvaking av prosessen.

Ga til Adept Medical for detaljerte visuelle anvisninger knyttet til dette utstyret.
www.adeptmedical.com
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Strona

Instrukcja Uzycia

Rejestracja produktu

Spis Tresci

Odpakowywanie

Montaz

Opcjonalne przedtuzenie nogi (Optional Leg Extension)
Uruchomienie

Odblokowanie nogi w celu wyregulowania wysokosci platformy
Konfiguracje produktéw

Brak w zestawie

Brak w zestawie

Czesci zamienne

Kod produktu

Kody elementow

a0 unununun MNDMDMDMENA

Weryfikacja tabeli obrazéw

Produkt zostat oceniony pod katem ryzyka, aby dziatat zgodnie
z ponizszymi specyfikacjami

Katowanie stotu: +/- 15° boczne & wzdtuzne

Powierzchnia stotu: Ptaska

0 o0 0 0

Podstawowe Informacje

Informacje

Przeznaczenie

Zapewnienie powierzchni roboczej nad pacjentem, ktory lezy na plecach
na stole do angiografii w celu przeprowadzenia diagnostyki przeztetniczej i
interwencji technika Antegrade przez dostep udowy.

Uzytkownicy, dla ktérych produkt jest przeznaczony/wymagania
dotyczace szkolenia
Przeznaczony do uzytku przez przeszkolony personel medyczny.

Grupa docelowa pacjentéw
Dorosty pacjent ptci meskiej lub zeriskiej wymagajacy diagnostyki obrazowej i
terapii obrazowej.

Przeciwwskazania
Nie stosowac u pacjentow powyzej 135 kg.
Nie do uzytku pediatrycznego.

Ostrzezenia i przestrogi
Przed uzyciem zapoznac sie z instrukcjg obstugi.
Upewnic¢ sie, ze przeprowadzono czyszczenie przygotowawcze.
Upewnic¢ sig, ze przeprowadzono kontrole przygotowawczg produktu.
Upewnic sig, ze taczna waga wszystkich przedmiotéw umieszczonych
na gtéwnej platformie Antegrade (Antegrade Main Platform) nie
przekracza 10 kg.
Aby uniemozliwic stycznosc twarzy pacjenta z zastonga chirurgiczna
(patrz strona 5).

Wytyczne dotyczace zgtaszania incydentéw

W przypadku reklamacji i incydentow dotyczacych produktéw prosimy o
wypetnienie formularza na:
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Wstepne kontrole i czyszczenie

Czyszczenie
Patrz instrukcje dotyczace dezynfekgji.

Kontrole produktow
Brak odstonietego widkna weglowego.
Brak widocznych uszkodzen lub ostrych krawedzi, np. pekniec.
Noga (Leq):
Obrocic¢ wszystkie cztery niebieskie kotnierze (Blue Collars), aby
sprawdzi¢, czy swobodnie obracaja sie oraz zapewniaja tatwe
zablokowanie/odblokowanie.
Sprawdzi¢, czy po odblokowaniu noga (Leg) porusza sie swobodnie w
pionie.
Sprawdzi¢, czy po zablokowaniu noga (Leg) nie moze poruszac sie w
pionie.
Sprawdzi¢, czy nogi (Legs) sa prawidtowo zamocowane do gtéwnej
platformy Antegrade (Antegrade Main Platform) (patrz strona 4).
Sprawdzi¢, czy nogi (Legs) sg prawidtowo zamocowane do podstaw
(Bases) (patrz strona 4).
Sprawdzi¢, czy nogi (Legs) s zablokowane podczas zabiegu (patrz
strona 5).
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Dezynfekcja

Ostrzezenia
Niedostateczne czyszczenie moze zaktdci¢ proces dezynfekgji i
prowadzi¢ do przenoszenia patogenow.
Nie nalezy uzywac zadnych srodkéw dezynfekujgcych ani srodkow
Sciernych/korozyjnych, ktore nie znajduja sie na liscie zatwierdzonych
Srodkoéw czyszczgcych.
Nalezy zawsze czytac instrukcje producenta i konsultuj sie z MSDS
producenta dotyczacymi produktow czyszczacych i dezynfekujacych.
Nie stosowac zadnej procedury czyszczenia, ktéra wiaze sie z
przekroczeniem temperatury 65°C/149°F.
Niektore srodki dezynfekujace moga powodowac lekkie przebarwienia
niebieskiego materiatu zastosowanego na niektérych elementach z
asortymentu produktow. Nie wptywa to na wytrzymatosc, a produkt
pozostaje odpowiedni do przeznaczonego celu.

Ograniczenia uzytkowania

Przerwij uzywanie, jesli:
wystepuja jakiekolwiek pekniecia lub rozdarcia.
widoczne jest jakiekolwiek odstoniete wiokno weglowe.

Instrukcje dotyczace dezynfekcji

Obrébka wstepna w miejscu uzycia

Wazne jest, aby wyczysci¢ produkt po wyjeciu z opakowania i po kazdym
zabiegu. Upewnic¢ sie, ze wszystkie obszary, w tym zigcza, zaciski, gniazda,
wsporniki i dzwignie, zostaty doktadnie oczyszczone po uzyciu, aby usunac
wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia, ktére moga by¢ obecne po zabiegu.

Przygotowame przed czyszczeniem

Rozmontowac platforme Antegrade IR Platform na czesci: noga (Leg),

przedtuzenie nogi (Leg Extension), podstawa (Base) oraz platforma

gtowna Antegrade (Antegrade Main Platform).

Usuna¢ produkt ze stotu zabiegowego.

- Nogi (Legs) nalezy roztozy¢ na maksymalna dtugosc.

www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Czyszczenle. Reczne
Jesli widoczne sa jakiekolwiek pozostatosci, sptukac pod woda, ale
unikac¢ zanurzania urzadzenia.
Mozna uzy¢ miekkiego pedzla z wiosia.

Upewnic sie, ze urzadzenie jest catkowicie wysuszone przed dezynfekcja.

Dezynfekcja
Nalezy zapoznac sie z lista zatwierdzonych srodkéw czyszczacych, aby wybrac
odpowiedni srodek dezynfekujacy.

Platforma gtéwna Antegrade (Antegrade Main Platform):
Wszystkie powierzchnie, wigcznie z otworami gwintowanymi
znajdujacymi sie na spodniej stronie, wytrze¢ szmatka zwilzona
zatwierdzonym srodkiem dezynfekujgcym.
Podstawa (Base):
Wszystkie powierzchnie, wigcznie z gniazdami na nogi (Leg Socket)
i niebieskimi zaciskami blokujacymi (Blue Locking Clips), wytrze¢
szmatka zwilzong zatwierdzonym srodkiem dezynfekujacym.
Noga (Leq) i przedtuzenie nogi (Leg Extension):
Wszystkie powierzchnie wytrze¢ szmatka zwilzong zatwierdzonym
Srodkiem dezynfekujacym.

Lista zatwierdzonych srodkéw czyszczacych

Zatwierdzone srodki dezynfekujace poszczegélnych marek

Plyny:

ORION Laboratories - 70% alkohol izopropylowy
Jaychem Industries - 2% chlorheksydyny / 70% alkoholu
Betadine - Powidon jodu (7,5%)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Spray kryjacy TB

CaviCide - Metrex Research

Srodki rozpuszczalne:
Du Pont - Tabletki Rely+On Virkon

Chusteczki do powierzchni:

Wybielacz PDI Sani-Cloth

AF3 PDI Sani-Cloth

Reynard Health Supplies - Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
Metrex Research - CaviWipes

Chusteczki Clinell - Uniwersalne (Zielone)

Chusteczki z nadtlenkiem wodoru Clorox

Zatwierdzone aktywne skfadniki dezynfekujace

Na bazie kwasu:
<10% kwas jabtkowy CAS 6915-15-7
<6% Kwas amidosulfonowy CAS 5329-14-6

Na bazie alkoholu:

<5% 2-butoksyetanol CAS 111-76-2

<10% butylodiglikol CAS 112-34-5

<70% alkohol izopropylowy (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10% tridekanol CAS 69011-36-5

<10% alkohole, C12-14, etoksylowane CAS 68439-50-9
<70% denaturowany etanol CAS 64-17-5

Na bazie siarczanéw:

<0,1% PHMB CAS 27083-27-8

<55% peroksymonosiarczan potasu CAS 70693-62-8
<3% nadsiarczan potasu CAS 7727-21-1

Na bazie amoniaku i chlorkéw:

<5% chlorek benzalkoniowy CAS 68424-85-1

<0,28% chlorek benzetoniowy CAS 121-54-0

<10% chlorek benzylo-C23-18-alkilo-dimetyloamoniowy CAS 8001-54-5
<2% chlorheksydyna CAS 55-56-1

<10% chlorek didecylodimetyloamoniowy CAS 7173-51-5

<0,5% czwartorzedowe zwiazki amoniowe CAS 68956-79-6

<5% chlorki benzylo-C12-18 alkilodimetyloamoniowe CAS 63891-01-5

Inne:

<10% glutaral CAS 111-30-8

<0,63% podchloryn sodu CAS 7681-52-9

<7,5% Powidon Jod CAS 25655-41-8

0,5% dipropionian disodowy kakaoamponu CAS 68604-71-7
<1,4% nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1

Dostep do najnowszej listy zatwierdzonych srodkow czyszczacych mozna

uzyskac¢ na stronie
www.adeptmedical.com/resources

Suszenie
Wszystkie elementy nalezy doktadnie wysuszy¢ przed uzyciem.

Konserwacja, kontrola i testowanie

W przypadku wszystkich elementéw nalezy zapewnic:
Brak widocznych uszkodzen lub ostrych krawedzi, np. pekniec.

Platforma gtéwna Antegrade (Antegrade Main Platform):
Brak widocznego odstonietego widkna weglowego.

Podstawa (Base):
Sprawdzi¢, czy zaciski blokujace (Locking Clips) sa sprawne i sa w stanie
utrzymac nogi (Legs).

Noga (Leg):
Sprawdzi¢, czy gwint jest w nienaruszonym stanie oraz czy mozna go
wkreci¢ w platforme gtéwna Antegrade (Antegrade Main Platform).
Sprawdzi¢, czy niebieski kotnierz (Blue Collar) obraca sie swobodnie.
Sprawdzi¢, czy po ustawieniu niebieskiego kotnierza (Blue Collar) w
potozeniu odblokowania noga (Leg) moze byc¢ rozktadana i sktadana bez
problemu przy uzyciu sity.
Sprawdzi¢, czy po ustawieniu niebieskiego kotnierza (Blue Collar) w
potozeniu blokady nogi (Leg) nie mozna rozktadac i sktadac przy uzyciu sity.

Opakowanie
Nie jest wymagane pakowanie urzadzenia po dezynfekcji.

Sterylizacja
To urzadzenie nie powinno byc¢ poddawane procesom sterylizacji.

Przechowywanie
Po zakonczeniu dezynfekgji i wyschnieciu wszystkich elementéw urzadzenie
nalezy przechowywac w suchym miejscu.

Utylizacja

Zuzyty produkt stanowi zagrozenie biologiczne, nalezy odkazi¢ go zgodnie z
instrukcja podana w Instrukcji dezynfekgji i skontaktowac sie z producentem
pod adresem adeptmedical@adept.co.nz w celu uzyskania specyfikacji
materiatu, jesli jest to wymagane. Utylizowac zgodnie z wewnetrzna polityka
kliniki, biorgc pod uwage lokalne przepisy.

Powazne incydenty

Kazdy powazny incydent, ktéry ma miejsce w zwiazku z urzadzeniem powinien
byc niezwiocznie zgtaszany do:
Wiasciwego organu odpowiedniego panstwa cztonkowskiego.
Wytworcy korzystajgcego z Formularza zgtaszania powaznych
incydentow znajdujacego sie na Stronie Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Powyzsze instrukcje zostaty zatwierdzone przez producenta wyrobu
medycznego jako umozliwiajace przygotowanie wyrobu medycznego

do ponownego uzycia. Obowigzkiem przetwaorcy jest zapewnienie, ze
przetwarzanie, faktycznie przeprowadzone przy uzyciu sprzetu, materiatow i
personelu w zaktadzie przetworstwa, przyniesie pozadane rezultaty. Wymaga
to weryfikacji i/lub walidacji oraz rutynowego monitorowania procesu.

Aby uzyskac szczegdtowe instrukcje wizualne zwiazane z tym urzadzeniem

nalezy odwiedzi¢ Adept Medical.
www.adeptmedical.com
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Instrugoes de Utilizagdo

Registo de produto

indice

Desembalagem

Montagem

Extensao de perna (Leg Extension) opcional
Instalagdo

Desbloqueie a perna (Leg) de modo a ajustar a altura da plataforma
Configuragdes do produto

N&o incluso

Nao incluso

Pecas sobresselentes

Codigo de produto

Codigos de componentes

a0 NDMDMDMWENA

Verificagdo da tabela de imagens

O produto foi avaliado quanto ao risco para operar dentro das
especificacdes abaixo

Angulo da marquesa: +/- 15° lateral e longitudinal

Superficie da marquesa: Plana

0 o0 0 0

Informacgéo Essencial

Informacao

Finalidade prevista

Oferecer uma superficie de trabalho sobre um paciente deitado para efetuar
diagnosticos femorais transarteriais e intervencgdes atraves do método
anterdgrado sobre uma marquesa de imagem de angiografia.

Utilizador previsto/Formacgdo necessaria
A utilizagao destina-se a profissionais médicos qualificados

Grupo-alvo de pacientes
Paciente adulto, sexo masculino ou feminino que necessite de um diagndstico
de imagem e terapia orientada por imagem.

Contra-indicacées
O peso do paciente ndo deve exceder 0s 135 kg.
N&o se destina a uso pediatrico.

Avisos e precaugoes

- Assegure-se da leitura das instrucdes de utilizacéo antes da utilizacéo
do produto.
Assegure-se de que sdo efetuadas as limpezas preparatorias.
Assegure-se de que efetua as verificagdes de preparacao do produto.
Assegure-se de que o peso total dos itens pousados na Antegrade Main
Platform nao excede 0s 10 kg.
Para evitar que a cortina entre em contacto com a cara do paciente
(consulte a pagina 5).

Diretrizes de denuncia de incidente
Para fins de queixa ou relato de incidentes, preencha o formulario em
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Verificagdes iniciais e limpeza

Limpeza
Consulte as instrugdes de desinfecao.

Verificagées do produto
Inexisténcia de fibra de carbono exposta
Inexisténcia de danos ou de pontas salientes, como fraturas.

Perna (Leg):
Rode os quatro colares de modo a assegurar que podem rodar
liviemente e de que proporcionam um blogueio/desbloqueio suave.
Assegure-se de que a perna (Leg) se pode mover quando na posicao
desbloqueada.
Assegure-se de que a perna (Leg) ndo se move verticalmente quando
esta bloqueada.
Assegure-se de que as pernas (Legs) estdo firmemente fixas a
Antegrade Main Platform (consulte a pagina 4).
Assegure-se de que as pernas (Legs) estao fixas a base (consulte
a pagina 4).
Assegure-se de que as pernas (Legs) estdo blogqueadas durante o
procedimento (consulte a pagina 5).
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Desinfecao

Avisos
- Uma limpeza inadequada pode comprometer o processo de desinfecdo

e induzir a uma transmissao de organismos patogénicos.

N&o utilize produtos de desinfecdo ou agentes abrasivos/corrosivos que

nao constem na lista de produtos de limpeza aprovados.

Leia sempre as instrugdes do produto e consulte a MSDS do fabricante

para os produtos de limpeza e desinfegéo.

N&o recorra a processos de limpeza que excedam os 65°C/149°F.

Alguns produtos desinfetantes podem causar uma leve descoloragéo

do material azul utilizado em alguns componentes na gama de

produtos. Isto ndo afeta a integridade do produto e permanecera apto

para o seu propdsito.

Limitagcdes de processamento

Pare a utilizacdo se:
Quaisquer fraturas ou quebras estiverem presentes.
Houver fibra de carbono visivel.

Instrugdes de desinfecao

Tratamento inicial de utilizagdo

E importante limpar o produto logo que seja removido da embalagem e apds
cada procedimento. Assegure-se de que todas as areas, incluindo, articulacdes,
clips, encaixes, suportes e alavancas séo limpas minuciosamente apos a
utilizagao de modo a remover toda a acumulagao de sujidade que pode
permanecer apos um procedimento.

Preparagao antes de limpeza

Desmonte a Antegrade IR Platform em perna, extensao de perna, base

e Antegrade Main Platform.

Remova o produto da marquesa.

Assegure-se de que a perna (Leg) estda completamente estendida.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Limpeza: Manual
- Caso haja residuos visiveis presentes, enxague com agua, evitando
sempre submergir o aparelho.
Pode utilizar uma escova de cerdas macias.
Assegure-se de que o produto estd completamente seco antes da
desinfecao.

Desinfecdo
Consulte a lista de produtos de limpeza aprovados para uma selecao de
agentes de desinfecao adequados.

Antegrade Main Platform:
Limpe todas as superficies com um pano humedecido num
desinfetante aprovado, incluindo os orificios roscados da parte inferior.
Base:
Limpe todas as superficies com um pano humedecido num
desinfetante aprovado, incluindo os encaixes das pernas e os clips azuis
de fixagao.
Perna (Leg) e extensao de perna (Leg Extension):
Limpe todas as superficies com um pano humedecido num
desinfetante aprovado.

Lista de produtos de limpeza aprovados

Desinfetante aprovado por marcas

Liquidos:

ORION Laboratories - Alcool isopropilico 70%
Jaychem Industries - Clorexidina 2%/Alcool 70%
Betadine - lodopovidona (7,5%)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Dissolvente:
Du Pont - Pastilhas Rely+On Virkon

Toalhitas de limpeza:

PDI Sani-Cloth Lixivia

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Toalhitas de desinfecao de superficies
Metrex Research - CaviWipes

Toalhitas Clinell - Universais (Verdes)

Toalhitas de peréxido de hidrogénio da Clorox

Ingredientes de desinfecdo ativa aprovados

Base de acido:
Acido malico <10% CAS 6915-15-7
Acido sulfamico <6% CAS 5329-14-6

Base de alcool:

2-Butoxietanol <5% CAS 111-76-2

Butildiglicol <10% CAS 112-34-5

Alcool isopropilico <70% (Propan-2-ol) CAS 67-63-0
Tridecanol <10% CAS 69011-36-5

Alcoois <10%, C12-14, etoxilados CAS 68439-50-9
Etanol desnaturalizado <70% CAS 64-17-5

Base de sulfatos:

PHMB <0,1% CAS 27083-27-8

Peroximonosulfato de potassio <55% CAS 70693-62-8
Persulfato de potassio <3% CAS 7727-21-1

Base de aménio e cloro:

Cloreto de benzalcénio <5% CAS 68424-85-1

Cloreto de benzeténio <0,28% CAS 121-54-0

Cloreto de benzalcénio-C23-18 <10% CAS 8001-54-5
Clorexidina <2% CAS 55-56-1

Cloreto de didecildimetilamoénio <10% CAS 7173-51-5
Sais de amonio quaternario <0,5% CAS 68956-79-6
Cloretos de benzalconio-C 12-18 <5% CAS 63891-01-5

Outros:

Glutaraldeido <10% CAS 111-30-8
Hipoclorito de sédio <0,63% CAS 7681-52-9
lodopovidona <7,5% CAS 25655-41-8

Dipropionato de cocoamfodiacetato dissédico 0,5% CAS68604-71-7

Peréxido de hidrogénio <1,4% CAS 7722-84-1

Aceda a lista mais recente de produtos de limpeza aprovados via
www.adeptmedical.com/resources

Secagem
Todos os componentes devem encontrar-se devidamente secos antes de cada
utilizacao.

Manutencgao, Inspecao e testagem
Para cada componente assegure-se de:
Inexisténcia de danos ou de pontas salientes, como fraturas.
Antegrade Main Platform:
- Inexisténcia de fibra de carbono visivel.
Base:
Assegure-se de que os clips de fixacdo estdo operacionais e de que
conseguem fixar a perna (Leg).
Perna (Leg):
- Assegure-se de gue a rosca esta intacta e de gue pode ser inserido na
Antegrade Main Platform.
Assegure-se de que o colar azul roda facilmente.
Assegure-se de que o colar azul se encontra na posigao desbloqueada
para gue a perna (Leg) se possa estender e contrair facilmente quando
é aplicada forga.
Assegure-se de que o colar azul se encontra na posigao bloqueada para
que a perna (Leg) ndo possa estender e contrair quando forga for aplicada.

Embalagem
N&o necessita de voltar a inserir o produto na embalagem apds desinfecao.

Esterilizagdo
Este produto ndo deve ser submetido a processos de esteriliza¢ao.

Armazenamento
Assim que a desinfecao estiver concluida e todos os componentes estiverem
secos, o produto deve ser armazenado num ambiente seco.

Eliminacao

O produto utilizado é um risco bioldgico, efetue a descontaminagao de
acordo com as instrucdes fornecidas nas Instrucdes de desinfecdo e contacte
o fabricante através de adeptmedical@adept.co.nz caso necessite de
especificacdes do material. Elimine o produto de acordo com as politicas
internas da clinica e em conformidade com as regulamentacdes locais.

Incidentes graves

Qualquer incidente que ocorra relacionado com o produto deve ser
imediatamente denunciado:
A autoridade competente do estado membro vigente.
Ao fabricante, preenchendo o formulario de incidentes graves
disponivel no website da Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

As instrucdes que constam acima foram validadas pelo fabricante do produto
meédico como sendo capazes de preparar o instrumento para repetidas
utilizagcdes. O encarregado permanece responsavel por garantir que todos os
processos, como a utilizagdo efetiva do equipamento, materiais e funcionarios
nas instalagdes de processamento, atingem o resultado pretendido. Isto
necessita de verificacao e/ou validacdo e monotorizacdo de rotina do processo.

Visite o website da Adept Medical para instrug¢des visuais detalhadas
relacionadas com este produto.
www.adeptmedical.com
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Produsul a fost evaluat pentru a functiona in conformitate cu specificatiile
de mai jos

Inclinatia mesei: +/- 15° lateral si longitudinal
Suprafata mesei: Plana

Informatii esentiale

Informatii

Scopul prevazut

Oferirea unui spatiu de lucru deasupra unui pacient in decubit dorsal pentru
diagnosticare transarteriala femurala si interventie prin intermediul abordarii
anterograde pe o masa de imagistica prin angiografie.

Utilizatorul vizat/necesitate de instruire
Produsul este destinat utilizarii de catre profesionisti instruiti din
domeniul sanatatii.

Grup tinta de pacienti
Pacientii adulti de sex masculin sau feminin care necesita imagistica de
diagnosticare si terapie ghidata imagistic.

Contraindicatii
A nu se utiliza la pacientii cu greutatea peste 135 kg.
Produsul nu este destinat utilizarii pediatrice.

Avertismente si precautii

- Cititi instructiunile Tnainte de utilizare.
Efectuati curdtarea pregatitoare.
Verificati produsul inainte de utilizare.
Asigurati-va ca toate articolele asezate pe platforma principala
anterograda (Antegrade Main Platform) nu depasesc o greutate totald
de 10 kg.
Pentru a impiedica fasia de panza sterild sa atinga fata pacientului
(consultati pagina 5).

Ghid de raportare a incidentelor
Pentru reclamatii si incidente cu privire la acest produs, va rugam sa
completati formularul la: www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Verificari initiale si curatare

Curatare
Consultati instructiunile de dezinfectare.

Verificari ale produsului

Fara fibra de carbon expusa.

Fara deteriorare vizibila sau margini ascutite, de ex. fisuri.
Picior (Leg):

- Rotiti toate cele patru coliere de blocare pentru a asigura faptul ca se
pot roti liber si asigura blocarea/deblocarea fara probleme.
Asigurati-va ca piciorul (Leg) se poate misca liber in pozitia deblocata.
Asigurati-va ca piciorul (Leg) nu se poate misca in sus si in jos atunci
cand este blocat.

Asigurati-va ca picioarele (Legs) sunt asamblate in siguranta pe
platforma principala anterograda (Antegrade Main Platform) (consultati
pagina 4).

Asigurati-va ca picioarele (Legs) sunt fixate in baze (Bases) (consultati
pagina 4).

Asigurati-va ca picioarele (Legs) sunt blocate in timpul procedurii
(consultati pagina 5).
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Dezinfectare

Avertismente

- Curatarea insuficienta poate compromite procesul de dezinfectare si
poate duce la transmiterea agentilor patogeni.
Nu utilizati produse dezinfectante sau agenti abrazivi/corozivi care nu se
afla pe lista agentilor de curatare aprobati.
Cititi intotdeauna instructiunile producdtorului si consultati fisa cu date
de securitate (MSDS) a producatorului pentru produsele de curatare
si dezinfectare.
Nu utilizati nicio procedura de curatare care depaseste 65 °C/149 °F.
Unii dezinfectanti pot provoca o usoard decolorare a materialului
albastru utilizat pe unele componente din gama de produse. Acest lucru
nu va afecta rezistenta, iar produsul rdmane corespunzator pentru utilizare.

Limitari ale utilizarii
Intrerupeti utilizarea produsului dac:
Exista orice fisuri sau rupturi.
Este vizibila orice fibra de carbon expusa.

Instructiuni de dezinfectare

Tratamentul initial la punctul de utilizare

Este important sa curatati produsul atunci cand acesta este scos din

ambalaj si dupd fiecare procedura. Asigurati-va ca toate zonele, inclusiv
articulatiile, clemele, elementele de fixare, suporturile si parghiile sunt
curatate corespunzator dupa utilizare pentru a indeparta toate depunerile de
contaminanti care pot fi prezente in urma unei proceduri.

Pregatire inainte de curatare
Dezasamblati Antegrade IR Platform in picior (Leg), prelungire picior
(Leg Extension), baza (Base) si platforma principald anterograda
(Antegrade Main Platform).
Indepartati produsul de pe masa.
Asigurati-va ca piciorul (Leg) este extins complet.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Curatare: Manuala
Daca exista reziduuri vizibile, clatiti sub jet de apa, dar evitati
scufundarea dispozitivului in apa.
Se poate folosi o perie de curatare cu peri moi.
Asigurati-va ca dispozitivul este complet uscat inainte de dezinfectare.

Dezinfectare

Consultati lista agentilor de curatare aprobati pentru a alege un dezinfectant

adecvat.

Platforma principala anterograda (Antegrade Main Platform):
Cu o carpa umezita cu un dezinfectant aprobat, stergeti toate
suprafetele, inclusiv gaurile filetate de pe fata inferioara.

Baza (Base):
Cu o carpa umezita cu un dezinfectant aprobat, stergeti toate
suprafetele, inclusiv elementele de fixare a picioarelor si clemele de
blocare albastre.

Picior (Leg) si prelungire picior (Leg Extension):
Cu o carpd umezita cu un dezinfectant aprobat, stergeti toate suprafetele.

Lista agentilor de curatare aprobati

Dezinfectanti aprobati dupa marci

Solutii lichide:

ORION Laboratories - 70 % alcool izopropilic
Jaychem Industries - 2 % clorhexidina/70 % alcool
Betadine - Povidona iodata (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Agenti care se dizolva:
Du Pont - Tablete Rely+On Virkon

Servetele pentru suprafete:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Servetele dezinfectante pentru suprafete
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Wipes - Universal (verde)

Servetele Clorox cu peroxid de hidrogen

Substante active dezinfectante aprobate

Pe baza de acid:
<10 % acid malic CAS 6915-15-7
<6 % acid sulfamic CAS 5329-14-6

Pe baza de alcool:

<5 % 2-butoxietanol CAS 111-76-2

<10 % butildiglicol CAS 112-34-5

<70 % alcool izopropilic (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10 % tridecanol CAS 69011-36-5

<10 % alcooli, C12-14, etoxilati CAS 68439-50-9

<70 % etanol denaturat CAS 64-17-5

Pe baza de sulfat:

<0,1 % PHMB CAS 27083-27-8

<55 % peroximonosulfat de potasiu CAS 70693-62-8
<3 % persulfat de potasiu CAS 7727-21-1

Pe baza de amoniu si clorura:

<5 % clorura de benzalconiu CAS 68424-85-1

<0,28 % clorura de benzetoniu CAS 121-54-0

<10 % clorura de benzil-C23-18-alchil-dimetil amoniu CAS 8001-54-5
<2 % clorhexidina CAS 55-56-1

<10 % clorura de didecil-dimetil-amoniu CAS 7173-51-5

<0,5 % compusi cuaternari de amoniu CAS 68956-79-6

<5 % cloruri de benzil-C 12-18-alchildimetil amoniu CAS 63891-01-5

Altele:

<10 % glutaral CAS 111-30-8

<0,63 % hipoclorit de sodiu CAS 7681-52-9

<75 % iod povidona CAS 25655-41-8

0,5 % cocoamfodipropionat disodic CAS 68604-71-7
<14 % peroxid de hidrogen CAS 7722-84-1

Accesati cea mai recentd lista de agenti de curdtare aprobati la
www.adeptmedical.com/resources

Uscare
Toate componentele trebuie uscate bine inainte de utilizare.

intretinere, inspectie si testare
Pentru toate componentele, asigurati urmatoarele:
Fara deteriorare vizibila sau margini ascutite, de ex. fisuri.
Platforma principala anterograda (Antegrade Main Platform):
Nu este vizibila nicio fibra de carbon expusa.

Baza (Base):
Asigurati-va ca clemele de blocare sunt functionale si pot retine
piciorul (Leg).

Picior (Leg):

- Asigurati-va ca filetul este intact si poate fi insurubat pe platforma
principala anterograda (Antegrade Main Platform).
Asigurati-va ca colierul albastru se roteste fara probleme.
Atunci cand colierul albastru este in pozitia deblocata, asigurati-va ca
piciorul (Leg) se poate extinde si retrage fara probleme atunci cand se
aplica forta.
Atunci cand colierul albastru este in pozitia blocata, asigurati-va ca
piciorul (Leg) nu se poate extinde si retrage atunci cand se aplica forta.

Ambalare
Nu este necesara ambalarea dispozitivului dupa dezinfectare.

Sterilizare
Acest dispozitiv nu trebuie supus proceselor de sterilizare.

Depozitare
Odata ce procedura de dezinfectare este completd si toate componentele sunt
uscate, dispozitivul trebuie depozitat intr-un loc uscat.

Eliminare

Produsul uzat este un pericol biologic; decontaminati conform instructiunilor
furnizate in Instructiunile de dezinfectare si contactati producatorul la
adeptmedical@adept.co.nz pentru specificatiile materialelor, daca este
necesar. Eliminati conform politicii interne a clinicii, respectand reglementarile
locale.

Incidente grave

Orice incident grav care are loc in legatura cu dispozitivul trebuie raportat
imediat la:
Autoritatea competenta a statului membru respectiv.
Producator, utilizand formularul de raportare a incidentelor grave
disponibil pe site-ul web Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Instructiunile furnizate mai sus au fost validate de producatorul dispozitivului
medical ca fiind capabile sa pregateasca un dispozitiv medical pentru
reutilizare. Este responsabilitatea operatorului sa se asigure ca utilizarea, asa
cum este efectuata folosind echipamente, materiale si personal din unitatea
de prelucrare, atinge rezultatul dorit. Acest lucru necesita verificarea si/sau
validarea si monitorizarea de rutina a procesului.

Vizitati site-ul web Adept Medical pentru instructiuni vizuale detaliate legate
de acest dispozitiv.
www.adeptmedical.com
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CTpaHuua

UHCTPYKUMUM Mo 3KcnnyaTaumm

Perunctpauus nspenus

CopepikaHue

PacnakoBka

C6opkKa

LononHutenbHble yaNMHUTENU HOXeK (Leg Extension)
MoaroToBKa K 3KcnyaTaumm

Pa36nokmnpymTe HOXKM O15 PErYIMPOBKYM BbICOTbI MAaTdopMbl
BapuaHTbl KOHCTPYKLUUU nsaenus

KOMMOHEHTBI, He BXoAALME B KOMMIEKT MOCTaBKM
KOMMOHEHTBI, He BXOAALME B KOMMEKT MOCTaBKM
KoMnoHeHTbl uspenus

APTUKYN M30enma

APTUKY/1bl KOMMOHEHTOB

a0 dMNDNMNDNMNDMNENA

COBMECTUMOCTb C aHrMorpapuyeckmnM cTosioM

OLeHKa prcKa, CBA3aHHOMO ¢ aKCnyaTaumen usnenus, 6oina nposeaeHa
B COOTBETCTBUMU C NPUBEAEHHBIMU HIKe cneunduKaumnamm

Yron HaknoHa cTona: +/- 15° 8 monepeyYHoM 1 MPOAobHOM HarnpasneHn

[MoBepXxHOCTb cTONa: Nnockasa

o 0 00

Ba)xHble cBefeHUNA

O6waa nHdopmMauma

HasHauyeHue nspenua

ObecneyeHune paboyei MOBEPXHOCTM NPU BbIMOIHEHWM TPaHCapTepmranbHom
[UarHOCTUKM 1M MHBA3MBHOM NPOLLEAYPbl Y NaLMEHTa, NeXalllero Ha crimHe,

C MCMOSb30BaHMEM aHTErPaAHOro AOCTyNa Ha aHrorpaduyeckom crone.

Tpe6oBaHUs K KBanuduKaumm n obyueHuIo nonb3osarenein
V3nenve npeaHasHadeHo A8 UCrob30BaHua KBaNUOUUMPOBaHHbIMMK
MeAMUMHCKUMM paboTHUKaMM.

LleneBas rpynna nauuMeHToB
B3pocrble MauMeHTbl My>KCKOTO M XKEHCKOIo Mosa, KOTopbIM TpebytoTea
avarHocTuyeckas Tomorpadua 1 npolenypbl Mofd KOHTPoneM ToMorpadbum.

MpoTuBOoNoKasaHus
V3penvie He nNpefHasHayeHo ANd NaumeHToB ¢ Maccom Tena tonee 135 Kr.
V3nenve He NpeaHasHa4YeHo A1s MCMonNb30BaHWA B NeanaTpmm.

npenynpe»(neuun U Mepbl NPEeAOCTOPOXKHOCTHU
[Nepen Mcnonb3oBaHmeM U3nenms HeobxoaMMO NPOYECTb MHCTPYKLMM
M0 3KCnayaTaumm.
Mepen MCnonb3oBaHWeEM U3AENNT HEOOXOAMMO MPOBOANTb €r0 YMUCTKY.
Mepen MCnonb3oBaHMeM U3nenna HeobxoarMo NPOBOANTb ero
NPOBEPKY.
O6LMin Bec BCex MNPeaMeToB, padMelll&HHbIX Ha OCHOBHOW nnatbopme
ON9 aHTerpagHoro goctyna (Antegrade Main Platform), He gomxeH
npesbiwaTs 10 Kr.
He ponyckanTe KacaHUs XMpYpPruyeckom NpoCcTbiHEN NMLLa NaLMeHTa
(c™m. cTp. 5).

UHCTPYKLMMK MO OTNpaBKe Xano6 06 usgenumn

YT106b! OTMPaBUTL Kanoby MO0 COOOLLUTL O HEYAOBNETBOPUTENIBHOM
COCTOAHUU NN GYHKLUMOHWMPOBaHNI U3AeN1g, 3anonHKUTe GopMy Ha no
anpecy: www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

MpoBepKn N YNCTKa Nepen UCnosib3oBaHUEM

Yucrka nspenusa
CM. pasfgen «MHCTpYKLUMK No Ae3nHdeKUmn».

MpoBepku uspenusa
Y6epnuTech B OTCYTCTBUM Ha U3AENNU OFONEHHbIX YEPOAHbBIX BOTOKOH.
Yb6enmtech B OTCYTCTBUU Ha M3OEMUN BUAMMbIX MOBPEXAEH M 1 OCTPbIX
KPOMOK, Hanpumep TPeLLMH.

Hoxku (Leg)
[ToBepHUTE BCE YeTblpe CUHMX MydTbl, YTOObI YOeAUTLCS, YTO OHM
cBOOOAHO BpalLaloTca 1 obecneymBatoT becnpenaTcTBEHHOe
610KMPOBaHME (Pa3bnoKMPOBaHME) HOXKEK.
YbepnuTech, UTo HOXKKa (Leg) cBoboaHO NepemelliaeTcs B
Pa3610KNMPOBAaHHOM COCTOSTHWM.
Y6enumTech, UTo HOXKKY (Leg) HEBO3MOXHO MepeMecTUTb BBEPX 1 BHY3 B
3abM0KMPOBAHHOM COCTOAHMN.
Y6enmTech, UTo HOXKKM (Leg) HaaéKHO 3aKpenneHbl Ha OCHOBHOM
nnaTtdopme ANg aHTerpagHoro goctyna (Antegrade Main Platform)

(c™m. cTp. 4).

YbenmTech, UTo HOXKM (Leg) 3akpenneHbl B OCHOBaHKMAxX (Base)

(c™m. cTp. 4).

YbenmTech, YTo HOXKM (Leg) 3abnokmnpoBaHbl BO BpeMd NpoLleaypbl
(c™m. cTp. 5).
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Oe3nHdekuyma

I'Ipenynpe)Kp.eHuﬂ
HepocTaTouHas oUMCTKa MOYKET MPUBECTU K HapyLLEH o npoliecca
ne3anHbeKLMN 1 Nepegade NaToreHos.
He ncnonb3ynte pesnHonumpytolwme cpeacTea U abpasrBHble
(KOPPO3MOHHbIE) BELLLECTBA, KOTOPbIE HE BXOAAT B CMMCOK OL06PEHHbIX
UUCTALLMX CPEACTB.
O69a3aTeNbHO YUTANTE NHCTPYKLIMN NPOW3BOAUTENSA YNCTHALLMX
1 0e3VHOULMPYIOLLMX CPEeACTB U CBEPANTECh C UX MacnopTaMu
6e3onacHocT (MSDS).
He ncnonb3ynTte npolenypbl YUCTKW, MPU KOTOPbLIX TeMnepaTypa
npesbilwaeT 65 °C (149 °F).
HekoTopble aesnHbUumpytoLLmMe CpeacTsa MoryT Bbi3BaTb
He3HauMTenbHoe obecLBeYnBaHVe CMHEro MaTepurana, MCnonb3yemMoro
B HEKOTOPbIX KOMMOHEHTaxX NPoayKLUMW AaHHOW cepyrmn. ITO He
NOBAWSIET Ha MPOYHOCTL U MPUIOAHOCTb U3OENUSA K SKCMyaTaumu.

OrpaHu4YeHu s no aKcnnyaTaumm

MpekpaTuTe NCNOoNb30BaHWE U3OENNA B CMEAYIOLLMX CyYaax:
Ha n3genmm MMeroTCd TpeLMHbl NN NoBPexXOeHWdH;
Ha M30enuu BUOHbl OrONEHHbIE YINIEPOAHbIE BO/TOKHA.

WHCTPYKUMK MO Ae3nHbEeKLNU

MepBoHauyanbHoe OGCHy)KVIBaHVIe Ha MecTe 3Kcn/yaTaumm

Ba)KHO MPOBOAUTL YNCTKY U3LeNUA MOCTE U3BIEYEHNA 13 YNaKOBKK U Nocne
KaXkOow npouenypsbl. Y6epnutecsh, UTo Bce 00n1acTu, BKNtOYas coequHeHus,
UKcaTopPbl, THE34a, KPOHLUTENHbI U PblYari, TLaTeNbHO OYMLLEHbI

nocne Ncnonb3oBaHUs, YTOObI YAanuTb BCe 3arpdasHeHnd, KOTopble MOryT
MPWCYTCTBOBATb Mocre npouenypbl.

I'Ionro-roska K YMCTKe
PazbepuTe nnathopmy Antegrade IR Platform Ha KOMMNOHEHTbI:
HOXKM (Leg), yanuHuTenu Hoxek (Leg Extension), ocHoBaHMa (Base)
1 OCHOBHY!O MNatdopMy ANa aHTerpadHoro goctyna (Antegrade Main
Platform).
CHUMWUTE U3aenme co cTona.
Y6eamTech, UTo HOXKU (Leg) MOMHOCTBIO BbIABMHYTHI.
wvvwadeptmed\ca\com/\magmg table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

YucTtKa: BpyUuHyio
[Py HANUYKKU BUOVMBIX 3arPa3HEHMIA MPOMONTE U3Aenne BOAOW, HO He
norpy»amTe ero B Boay.
MOXHO MCNONBb30BaTh LLUETKY C MATKOW LLETUHOW.
Mepen pe3vHdekuyen ybeautech, UTo U3aenme NomHOCTbIO BbICOX/1O0.

Oe3uHdbekuua
BbibepuTe noaxogsiuee Ae3nHOMLMpytoLLee CPeacTBO COMMAacHO CrMUCKY
OA0BPEHHbBIX YNCTALLMX CPEOCTB.

OcHoBHaa nnatdopmMa aNnga aHTerpagHoro goctyna (Antegrade Main Platform)
[MpoTpuTe BCe MOBEPXHOCTU, BKOHas pe3bboBble OTBEPCTUS
Ha HUYKHEW CTOPOHE, TKaHbIO, YBNaYKHEHHON 0006peHHbIM
NE3NHOULMPYIOLLMM CPEeCTBOM.

OcHoBaHue (Base)
[MpoTpuTe BCe MOBEPXHOCTU, BKOYasA rHe3aa Ana HoXeK (Leg) n cuHmne
duKcaTopbl, TKaHbIO, YBaXHEHHOW 0A00pPEeHHbIM Ae3nHOULMPYIOLLIM
CPELCTBOM.

Hoxku (Leg) v yanuHutenn Hoxek (Leg Extension)
[poTpuTe BCE MOBEPXHOCTU TKAHbIO, YBNAYKHEHHOM 00006PEHHbIM
Ne3nMHOULMPYIOLLMM CPeaCTBOM.

Cnuncok O,D,O6peHHbIX YNCTAWNMNX CpencTB

Opo6peHHbIe MapKu Ae3uHGULMPYIOLMX CPeACTB

Xupkoctun

ORION Laboratories — 70% 130Mnponmnnossi cnnpT
Jaychem Industries — 2% xnoprekcuant / 70% cnupt
Betadine — nosumaoH-mnon (7,5%)

BAUD Chemie GmbH — Kohrsolin FF

STERIS — Coverage Spray TB

CaviCide — Meterx Research

PacTBopuMble cpeacTBa
Du Pont — tabnetkun Rely+On Virkon

CandeTkun ana ne3uHdpeKLnm noBepxHocTen

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies — candeTtkn ona aesnHdeKUMM NMOBEePXHOCTEN
Meterx Research — CaviWipes

Candetku Clinell — yHnBepcanbHble (3eNéHble)

CandeTku, NponuTaHHble Nepekucbio Bopopoaa Clorox

Opo6peHHbIe aKTUBHbIE Ae3MHPULUPYIOLLUE UHIPEAUEHTDI

Ha ocHoBe kucnor
<10% okcuaHTapHaa kncnota CAS 6915-15-7
<6% cynbdammHosas Kncnota CAS 5329-14-6

Ha ocHoBe cnupToB

<5% 2-6yTokcmaTaHon CAS 111-76-2

<10% 6yTnnaurnrkons CAS 112-34-5

<70% m3onponunoBbivi cnupT (2-nponanHon) CAS 67-63-0

<10% TpuaekaHon CAS 69011-36-5

<10% cnupTbl, C12-14, aToKCUNMpPOBaHHbIN cnupT CAS 68439-50-9
<70% peHaTypupoBaHHbIV 3TaHon CAS 64-17-5

Ha ocHoBe cynbdaTtos

<0,1% nonurexkcametTuneHburyanmonH (PHMB) CAS 27083-27-8
<55% Kanua nepokcrnmoHocyibdat CAS 70693-62-8

<3% kanua nepcynbdat CAS 7727-21-1

Ha ocHoBe aMMOHMSA U XnopMaos

<5% 6eH3ankoHusa xnopud CAS 68424-85-1

<0,28% 6eH3eToHMa xnopma CAS 121-54-0

<10% 6eH3un-C23-18-ankmnn-gumMmeTmnammMonma xnopmg CAS 8001-54-5
<2% xnoprekcmnamH CAS 55-56-1

<10% ouoeunngnMeTmnaMmmMmonmna xnopuma CAS 7173-51-5

<0,5% veTBepTNYHble aMMOHMeBble coefmHeHna CAS 68956-79-6

<5% 6eH31N-Cl2-18-ankunammeTmnamMmonms xnopma CAS 63891-01-5

Mpouune

<10% rnytapan CAS 111-30-8

<0,63% HaTpwsa rnnoxnoput CAS 7681-52-9

<7,5% nosuraoH-mon CAS 25655-41-8

0,5% anHatpma kokoamdoamnponumoHat CAS 68604-71-7
<1,4% nepekunck Bogopoaa CAS 7722-84-1

HoBenWM cNMcok 0406PEHHbIX YNCTALLMX CPeacTB onyonKoBaH
Ha Beb-canTe:
www.adeptmedical.com/resources

Cywka
[Mepen ncnonb3oBaHeM M3nenma BCce ero KOMMOHEHTbl HEOOXOAMMO
TWaTeNbHO MPOCYLLUUTb.

TexHU4Yeckoe o6Ccny)KuBaHMe, OCMOTP U NpoBepKa
Bce KOMMOHeHTbI
Y6epnutech B OTCYTCTBUM Ha N3OeNMU BUOVMbIX MOBPEXOEHWNI N OCTPbIX
KPOMOK, HanpuMep TPELLMH.
OcHoBHagd NnaTtdopMa Ans aHTerpaaHoro goctyna (Antegrade Main Platform)
Y6enuTtech B OTCYTCTBMU Ha M3OENUMN OTONEHHbIX YINePOaHbIX BOTOKOH.
OcHoBaHue (Base)
Y6enmTech, 4To GMKCATOPbI MCMPaBHbI M MOMYT YOEPXKMBATb HOXKKM (Leg).
Hoxkku (Leg)
YbepnuTtech, UTo pe3bba He NoBpexaeHa U HOXKN (Leg) MOXXHO
MPUBKHTUTB K OCHOBHOM NnatdopMe A/19 aHTerpagHoro 4ocTyrna
(Antegrade Main Platform).
Y6enmTecs, Uto cuHme MydTbl BpallatoTcd 6ecrnpenaTcTBEHHO.
Y6epnuTecs, UTo, Koraa cuHaa MydTa pa3bnokmpoBaHa, HOXKY (Leg)
MOXHO 6eCnpPenaTCTBEHHO YANMHUTD N YKOPOTUTD, MPOUNOMNKNB
HeKoTopoe ycunme.
Y6enmTecsh, YTo, Korfda cuHAs MydTa 3ab/10KMpoBaHa, HOXKY (Leg)
Henb3a YANUHUTb U YKOPOTUTb, MOUMOXMB yCUIME.

YnaxkoBKa
[Mocne aesnHdeKUnM ynakoBka nsgenua He Tpebyetca.

Crepunusauus
[aHHOoe 13aenue He NpegHasHavyeHo Ana cTepunmsaumm.

XpaHeHue
[Mocne 3aBeplleHns Ae3nHPEKLMN U BbICbIXaHWS BCEX KOMMOHEHTOB 13aenue
crnenyeT XpaHWUTb B CyxXOM MecTe.

YTunusauusa

Vicnonb3oBaHHOE M3aenme NpeacTaBnsaeT OMoNormyeckyto onacHoOCTb,
obe33apaXkMBanTe ero B COOTBETCTBMU C yKa3aHUAMM, MPUBEAEHHbIMMN

B MIHCTPYKLMSAX MO Ae3NHBEKLMN, U NMPKY HEOOXOAMMOCTU 0bpaTnTeCh K
NpPown3BOAMTENIO Ha Mo aapecy adeptmedical@adept.co.nz Anda nony4eHus
nacrnopta 6e3onacHoOCTU. YTUNU3NPYIMTE n3genme B COOTBETCTBUN C
npaBuIaMu, MPUHATEIMU B MEAMUMHCKOM YUPEXAeHMN, C YYETOM MECTHbIX
HOPMaTUBHbIX TOEOOBaHWUN.

Cepbé3Hble MHLUMOEHTHI

O ntobbix CEPbE3HBIX MHLMOEHTaX, CBA3aHHbIX C U3AeNnem, crneayet
He3amMednunTeNbHO coobLaTh:
B KOMMETEHTHbIN OpraH COOTBETCTBYIOLLEN CTPaHbI;
NpPoV13BOAMTENIO MOCPEACTBOM GOPMbI ANA OTNPABKYM OTHETOB O
Cepbé3HbIX MHUMOAeHTax Ha Beb-canTe Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

MpuBEAEHHbIE BbiLLE HCTPYKLMK ObiN 0006peHbl Mpov3soamTenem
MEAVLIMHCKOrO U3AeN1ga Kak MPUrofdHblie A9 NOArOTOBKM MEAULIMHCKOrO
M30e1Ms K MOBTOPHOMY MCMOSb30BaHMI0. YTOObI MONyYmUTh HEOOXOAMMbIE
pe3ynbTaThl, ML, OTBETCTBEHHOE 3a BbIMOTHEHWe 06paboTki, 0693aH0
06ecneynTs BINOMTHEHWE MHCTPYKLMM C MCMOMb30BaHMEM Had/1exKaLlero
060opyOoBaH1g, MaTePUaros 1 CUIaMu COOTBETCTBYIOLLMX CMeUmnanmcTos

B NMoMeLLleHnr Ang o6paboTki. [11a 31oro 06blYHO TpebyeTcd BbIMOMHUTD
NpoBepKy U (1K) NOATBEPKAEHWE COBMOAEHNA MHCTRYKLMIA 1 OCYLLECTBNATb
pEeryNAPHbIN KOHTPOSb MX COBMtoAeHUA.

[Mocetute cant Adept Medical ang NoapoBHbIX HArNAAHbBIX MHCTRYKLUMM,

CBA3aHHbIX C 3TUM YCTPOMCTBOM.
www.adeptmedical.com
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Strana

Uputstvo za upotrebu
Registracija proizvoda
Sadrzaj

Raspakivanje
Sklapanje

Optional Leg Extension
Podesite

Oslobodite nogu da biste podesili visinu platforme
Konfiguracija proizvoda
Nije uklju¢eno

Nije ukljuc¢eno

Rezervni delovi

Sifra proizvoda

Kodovi komponenti

a0 dMNDNMNDNMNDMNENA

Verifikacija snimka stola

Za proizvod je procenjen rizik da radi u okviru ispod
navedenih specifikacija

Ugao stola: +/- 15° bo¢no i uzduzno

Povrsina stola: Ravno

o 0 00

Osnovne informacije

Informacije

Namenjena svrha

Da obezbedi radnu povrsinu preko lezec¢eg pacijenta za femoralnu
transarterijalnu dijagnozu i intervenciju putem antrogradnog pristupa na
angiografskom stolu za snimanje.

Predvideni korisnik/uslov za obuku
Namenjen za upotrebu od strane obucenih medicinskih stru¢njaka.

Ciljna grupa pacijenata

Odrasli muski ili Zenski pacijent koji zahteva dijagnostic¢ko snimanje i sliku
usmerene terapije.

Kontraindikacije
Ne koristi se kod pacijenata preko 135 kg.
Nije za pedijatrijsku upotrebu.

Upozorenja i mere opreza
Procitajte Uputstvo pre upotrebe.
Uverite se da je pripremno cis¢enje sprovedeno.
Uverite se da je sprovedena pripremna provera proizvoda.
Uverite se da svi predmeti postavljeni na Antegrade Main Platform
ne prelaze ukupnu tezinu od 10 kg.
Da biste sprecili da zavesa dodiruje lice pacijenta (pogledajte
stranicu 5).

Smernice za prijavu incidenata
Za zalbe na proizvode i incidente, popunite formular na:
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Inicijalne provere i ¢is¢enje

Ciscéenje
Pogledajte uputstva za dezinfekciju.

Provere proizvoda
Bez izlozenih karbonskih viakana.
- Nema vidljivih oStecenja ili ostrih ivica, npr. pukotine.
Leg:

- Okrenite sve Cetiri plave kragne da biste bili sigurni da se mogu
slobodno rotirati i obezbediti neometano zaklju¢avanje/otkljucavanje.
Uverite se da se Leg moze slobodno pomerati u otklju¢anom polozaju.
Uverite se da se Leg ne moze pomerati gore-dole kada je zakljucana.
Uverite se da su noge bezbedno sastavljene na Antegrade Main
Platform (pogledajte stranicu 4).

Uverite se da su Leg-ovi u¢vrséeni u Bases (pogledajte stranicu 4).
Uverite se da su Leg-ovi zaklju¢ani tokom postupka (pogledajte
stranicu 5).
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Dezinfekcija

Upozorenja
Nedovoljno ¢is¢enje moze ugroziti proces dezinfekcije i dovesti do
prenosenja patogena.
Nemojte koristiti dezinfekciona sredstva ili abrazivna/korozivna sredstva
koja nisu na listi odobrenih sredstava za cis¢enje.
Uvek procitajte uputstva proizvodaca i pogledajte MSDS proizvodaca za
proizvode za Ciscenje i dezinfekciju.
Nemojte koristiti bilo kakvu proceduru ¢isc¢enja koja prelazi temperature
65 °C/149 °F.
Neka sredstva za dezinfekciju mogu da izazovu blagu promenu boje
na plavom materijalu koji se koristi na nekim komponentama iz
asortimana proizvoda. Ovo nece uticati na snagu i proizvod ¢e ostati
prikladan za namenu.

Ograni¢enja obrade

Prekinite upotrebu ako su:
Prisutne bilo kakve pukotine ili lomovi.
Vidljiva bilo koja izloZzena karbonska vlakna.

Uputstva za dezinfekciju

Pocetni tretman na mestu upotrebe

Vazno je ocistiti proizvod nakon sto se izvadi iz pakovanja i nakon svake
procedure. Uverite se da su sve oblasti, ukljucujuci spojeve, kopce, uticnice,
drzace i poluge, temeljno ocis¢ene nakon upotrebe da biste uklonili sve
naslage zagadivaca koje mogu biti prisutne nakon procedure.

Prlprema pre ¢iséenja

Rastavite Antegrade IR Platform u Leg, Leg Extension, Base i Antegrade

Main Platform.

Uklonite proizvod sa stola.

Uverite se da je Leg potpuno ispruzena.
Wwvvadeptmed\ca\com/\maglng table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions
Cis scenje Ruéno

Ako ima vidljivih ostataka, isperite pod vodom, ali izbegavajte potapanje

uredaja.

MozZe se koristiti Cetka sa mekim viaknima.

Uverite se da je uredaj potpuno osusen pre dezinfekcije.

Dezinfekcija
Pogledajte listu odobrenih sredstava za ¢iscenje za izbor odgovarajuceg
sredstvo za dezinfekciju.

Antegrade Main Platform:
Krpom navlazenom odobrenim dezinfekcionim sredstvom obrisite sve
povrsine, ukljucujuci rupe sa navojem na donjoj strani.
Base:
Krpom navlazenom odobrenim dezinfekcionim sredstvom, obrisite sve
povrsine, ukljucujuci nosace za noge i plave kopce za zakljucavanje.
Leg i Leg Extensions:
Krpom navlazenom odobrenim dezinfekcionim sredstvom obrisite sve
povrsine.

Lista odobrenih sredstva za cis¢enje

Odobreno dezinfekciono sredstvo prema brendovima

Tecnosti:

ORION Laboratories - 70% izopropil alkohol
Jaychem Industries - 2% hlorheksidin / 70% alkohol
Betadine - povidon jod (7,5%)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Sprej za pokrivanje TB

CaviCide - Metrex Research

Rastvorljivo:
Du Pont - Reli+On Virkon tablete

Povrsinske maramice:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reinard Health Supplies - Maramice za dezinfekciju povrsina
Metrex Research - CaviWipes

Clinell maramice - univerzalne (zelene)

Clorox maramice sa vodonik peroksidom

Odobreni aktivni sastojci za dezinfekciju

Na bazi kiseline:
<10% jabucna kiselina CAS 6915-15-7
<6% sulfaminska kiselina CAS 5329-14-6

Na bazi alkohola:

<5% 2-butoksietanol CAS 111-76-2

<10% butildiglikola CAS 112-34-5

<70% izopropil alkohol (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10% Tridekanol CAS 69011-36-5

<10% alkohola, C12-14, etoksilirani CAS 68439-50-9
<70% denaturisani etanol CAS 64-17-5

Na bazi sulfata:

<0,1% PHMB CAS 27083-27-8

<55% kalijum peroksimonosulfat CAS 70693-62-8
<3% kalijum persulfat CAS 7727-21-1

Na bazi amonijuma i hlorida:
<5% benzalkonijum hlorid CAS 68424-85-1
<0,28% benzetonijum hlorid CAS 121-54-0

<10% benzil-C23-18-alkil-dimetil amonijum hlorid CAS 8001-54-5

<2% hlorheksidin CAS 55-56-1

<10% Didecil dimetil amonijum hlorid CAS 7173-51-5

<0,5% jedinjenja kvartarnog amonijuma CAS 68956-79-6

<5% benzil-C 12-18 alkildimetilamonijum hloridi CAS 63891-01-5

Ostalo:

<10% Clutaral CAS 111-30-8

<0,63% natrijum hipohlorit CAS 7681-52-9

<75% povidon jod CAS 25655-41-8

0,5% dinatrijum kokoamfo dipropionat CAS 68604-71-7
<1,4% vodonik peroksid CAS 7722-84-1

Pristupite najnovijoj listi odobrenih sredstva za ¢is¢enje putem
www.adeptmedical.com/resources

Susenje
Sve komponente treba dobro osusiti pre upotrebe.

Odrzavanje, inspekcija i testiranje
Za sve komponente obezbedite sledece:
Nema vidljivin ostecenja ili ostrih ivica, npr. pukotine.
Antegrade Main Platform:
IzloZena karbonska vlakna nisu vidljiva.
Base:
Uverite se da su kopce za zaklju¢avanje funkcionalne i da mogu da
zadrze Leg.
Leg:
- Uverite se da je navoj netaknut i da se moze zasrafiti na Antegrade
Main Platform.
Uverite se da se plava kragna lagano okrece.
Uverite se da je plava kragna u otklju¢anom poloZaju tako da se Leg
moze lako ispruziti i skupiti kada se primeni sila.
Uverite se da kada je plava kragna u zaklju¢anom polozaju, Leg ne moze
da se ispruzi i skupi kada se primeni sila.

Pakovanje
Nije potrebno pakovanje uredaja nakon dezinfekcije.

Sterilizacija
Ovaj uredaj ne treba podvrgavati procesima sterilizacije.

Skladiste
Kada je dezinfekcija zavrsena i sve komponente suve, uredaj treba da se ¢uva u
suvom okruzenju.

Odlaganje

Koris¢eni proizvod je bioloski opasan, dekontaminirajte u skladu sa
uputstvima datim u Uputstvima za dezinfekciju i obratite se proizvodacu
na adeptmedical@adept.co.nz za specifikaciju materijala, ako je potrebno.
Odlozite u skladu sa internom politikom klinike uzimajuci u obzir lokalne
propise.

Ozbiljni incidenti

Svaki ozbiljan incident koji se desi u vezi sa uredajem treba odmah prijaviti:
Nadlezni organ odgovarajuce drzave Clanice.
Pronaden je proizvodac koji koristi obrazac za prijavu ozbiljnih
incidenata na veb lokaciji kompanije Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Gore navedena uputstva su potvrdena od strane proizvodaca medicinskog
uredaja kao sposobna za pripremu medicinskog uredaja za ponovnu upotrebu.
Ostaje odgovornost preradivaca da osigura da obrada, kako se stvarno vréi
upotrebom opreme, materijala i osoblja u objektu za preradu, postigne Zeljeni
rezultat. Ovo zahteva verifikaciju i/ili validaciju i rutinsko pracenje procesa.

Posetite Adept Medical veb sajt za detaljna vizuelna uputstva vezana za

ovaj uredaj.
www.adeptmedical.com
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Stranka

Navod na pouzitie

Registracia produktu

Obsah

Vybalenie

Montaz

Volitelny nastavec Leg Extension
Nastavenie

Odistite nozicku a upravte vysku platformy
Konfiguracia produktu
Nezahfia

Nezahffia

Nahradné sucasti

Koéd produktu

Kody sucasti

a0 unununun MNDMDMDMWENA

Overenie tabulky obrazkov

Produkt bol postdeny z hladiska rizika, Ze funguje v rémci nizsie
uvedenych Specifikacii

Zahnutie stola: +/- 15° lateralne a pozdizne

Povrch stola: Plochy

0 0 0 0

Zakladné Informacie

Informacie

Uéel pouzitia

Zaistenie pracovného povrchu u pacientov v polohe naznak na femoralnu
transarterialnu diagnostiku a intervenciu prostrednictvom antegradneho
pristupu na angiografickom zobrazovacom stole.

Cielovi pouzivatelia/poziadavky na skolenie
Zariadenie je ur¢ené na pouzivanie vyskolenym odbornym zdravotnickym
personalom.

Cielova skupina pacientov
Dospelé zeny alebo muzi, ktori vyzaduju diagnostické zobrazovanie a obrazom
navadzanu terapiu.

Kontraindikacie
Zariadenie nie je ur¢ené na pouzivanie s pacientmi s hmotnostou vyssou
nez 135 kg.
Zariadenie nie je urcené na pediatrické pouzitie.

Varovania a upozornenia
- Pred zacatim pouzivania zariadenia si precitajte navod na pouZitie.
Dbajte na vykonanie pripravného Cistenia.
Nezabudnite na kontrolu pripravného cistenia.
Overte, ¢i hmotnost vsetkych predmetov umiestnenych na platforme
Antegrade Main Platform nepresahuje 10 kg.
Dbajte na to, aby sa krytie nedotykalo tvare pacienta (pozri stranu 5).

Pokyny na oznamovanie incidentov
Ak sa vyskytnu staznosti a incidenty tykajuce sa produktu, vyplite formular na
adrese www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Uvodné kontroly a gistenie

Cistenie
Precitajte si pokyny na dezinfekciu.

Kontroly produktu
. Ziadne odhalené uhlikové vidkno.
. Ziadne viditelné poskodenie ani ostré hrany (napriklad praskliny).
Leg:
- Otacanim vsetkych styroch modrych manziet overte, ¢i sa volne otacaju
a hladko sa zaistia a odistia.
Overte, ¢i sa nozicka Leg v odistenej polohe volne pohybuje.
Overte, Ci sa nozicka Leg nedokaze po zaisteni pohnut nahor ani nadol.
Overte, ¢i sU nozicky Leg riadne zostavené na platforme Antegrade Main
Platform (pozri stranu 4).
Overte, ¢i sU nozicky Leg riadne upevnené v podstavcoch Base (pozri
stranu 4).
Dbajte na to, aby boli noZicky Leg pocas procedury zaistené (pozri stranu
5).
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Dezinfekcia

Varovania
- Nedostato¢né vycistenie mbze narusit proces dezinfekcie a viest

k prenosu patogénov.
Nepouzivajte ziadne dezinfekéné produkty ani abrazivne/korozivne
prostriedky, ktoré nie sU uvedené v zozname schvalenych
Cistiacich prostriedkov.
Vzdy si precitajte pokyny vyrobcu a karty bezpecnostnych udajov od
vyrobcu, ktoré sa tykaju Cistiacich a dezinfekénych prostriedkov.
Nepouzivajte Ziadne Cistiace postupy, pri ktorych teplota presahuje
65 °C/149 °F.
Niektoré dezinfekéné prostriedky moézu spdsobit miernu zmenu
farby v désledku modrého materidlu pouzivaného v niektorych
komponentoch sortimentu produktov. Nema to vsak vplyv na pevnost
a produkt ostane vhodny na pouZitie.

Obmedzenia spracovania

V nasledujlcich pripadoch prestante zariadenie pouzivat:
Pritomnost prasklin alebo zlomenin.
Viditelnost odhaleného uhlikového vlakna.

Pokyny na dezinfekciu

Uvodné spracovanie na mieste pouzitia

Je dolezité, aby ste produkt vycistili po vybaleni z obalu a po kazdej procedure.
Dbajte na to, aby ste po pouziti dokladne vycistili vSetky oblasti vratane
spojov, svoriek, objimok, konzol a pacok a aby ste odstranili véetky nanosy
kontaminantov, ktoré sa na zariadeni po dokonceni procedury mézu
nachadzat.

Priprava pred &istenim

Rozlozte platformu Antegrade IR Platform na jednotlivé sucasti Leg, Leg

Extension, Base a Antegrade Main Platform.

Odpojte produkt zo stola.

Overte, Ci je nozicka Leg Uplne vysunuta.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Cistenie: Manualne
- Ak su viditelné akékolvek zvysky, prislusné miesto oplachnite pod
teclcou vodou, ale zariadenie do vody neponarajte.
Na Cistenie mézete pouzit kefku s makkymi stetinami.
Pred zacatim dezinfekcie dbajte na to, aby bolo zariadenie Uplne suché.

Dezinfekcia
Pred vyberom vhodného dezinfekéného prostriedku si precitajte zoznam
schvélenych Cistiacich prostriedkov.

Antegrade Main Platform:
Handrickou navihéenou vhodnym dezinfekénym prostriedkom utrite
véetky povrchy vratane zavitovych otvorov v spodnej ¢asti zariadenia.
Base:
Handrickou navihé¢enou vhodnym dezinfekénym prostriedkom utrite

vsetky povrchy vratane objimok na nozicky a modrych poistnych svoriek.

Leg a Leg Extension:
Handrickou navlhéenou schvalenym dezinfekénym prostriedkom utrite
véetky povrchy.

Zoznam schvalenych ¢Cistiacich prostriedkov

Schvélené dezinfekéné prostriedky podla znaéiek

Tekuté:

ORION Laboratories - 70 % izopropylalkohol
Jaychem Industries - 2 % chlorhexidin/70 % alkohol
Betadine - Jodovy povidon (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Rozpustné:
Du Pont - Rely+On Virkon Tablets

Obrusky na cistenie povrchov:
PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies
Surface Disinfectant Wipes
Metrex Research - CaviWipes
Clinell Wipes - Universal (zelend)
Clorox Hydrogen Peroxide Wipes

Schvélené aktivne dezinfekéné latky

Na baze kyseliny:
<10 % kyselina jabl¢nd, CAS 6915-15-7
<6 % kyselina sulfamova, CAS 5329-14-6

Na baze alkoholu:

< 5% butoxyetanol, CAS 111-76-2

<10 % butyldiglykol, CAS 112-34-5

<70 % izopropylalkohol (propan-2-ol), CAS 67-63-0
<10 % tridekanol, CAS 69011-36-5

<10 % alkoholy C12-14, etoxylované, CAS 68439-50-9
<70 % denaturovany etanol (CAS 64-17-5)

Sulfatové:

< 0,1 % PHMB, CAS 27083-27-8

< 55 % peroxymonosulfat draselny, CAS 70693-62-8
< 3% persulfat draselny, CAS 7727-21-1

Na baze épavku a chloridu:

< 5% chlorid benzalkénia, CAS 68424-85-1

< 0,28 % chlorid benzeténia, CAS 121-54-0

<10 % benzyl-C23-18-alkyl-dimetyl chlorid amonny,
CAS 8001-54-5

<2 % chlérhexidin, CAS 55-56-1

<10 % didecyl dimetyl chlorid amonny, CAS 7173-51-5
< 0,5 % Stvormocné zluceniny ¢pavku, CAS 68956-79-6
< 5% benzyl-C 12-18 alkyldimetylamonne chloridy,
CAS 63891-01-5

Iné:

<10% glutaral, CAS 111-30-8

< 0,63 % chlérnan sodny, CAS 7681-52-9

< 75% j6dovy povidon, CAS 25655-41-8

0,5 % dipropionat kokoamfo disodny, CAS68604-71-7
<1,4% peroxid vodika, CAS 7722-84-1

Najnovsi zoznam schvélenych Cistiacich prostriedkov ndjdete na adrese

www.adeptmedical.com/resources

Susenie
Vsetky komponenty musia byt pred pouzitim dokladne vysusené.

Udrzba, kontrola a testovanie
Pre vSetky komponenty overte:
Ziadne viditelné poskodenie ani ostré hrany (napriklad praskliny).
Antegrade Main Platform:
- Ziadna viditelnost odhaleného uhlikového viakna.
Base:
- Overte, i sU poistné svorky funkéné a ¢i dokazu udrzat nozicku Leg.
Leg:
- Overte, ¢i je zavit neporuseny a ¢i je ho mozné naskrutkovat na
platformu Antegrade Main Platform.
Overte, ¢i sa modra objimka plynule otaca.
Overte, ¢i po nastaveni modrej objimky do odistenej polohy sa nozicka
Leg po aplikacii sily dokaze plynule vysunut a zasunut.
Overte, ¢i po nastaveni modrej objimky do zaistenej polohy sa nozicka
Leg po aplikacii sily nedokaze vysunut ani zasunut.

Balenie
Zariadenie po dezinfekcii nie je potrebné zabalit.

Sterilizacia
Toto zariadenie nie je urcené na sterilizaciu.

Skladovanie
Po dokonceni dezinfekcie a vysuseni vsetkych komponentov je zariadenie
potrebné uskladnit na suchom mieste.

Likvidacia

Pouzity produkt predstavuje biologické riziko, likvidujte ho podla pokynov
uvadzanych v ¢asti Pokyny na dezinfekciu a ak potrebujete Specifikacie
materialov, obratte sa na vyrobcu na adrese adeptmedical@adept.co.nz.
Likvidaciu vykonavajte podla internych pokynov kliniky a prihliadajte na
ustanovenia miestnych nariadeni.

Zavazné incidenty

Vsetky zavazné incidenty, ku ktorym déjde v sUvislosti s pouzivanim zariadenia,
Jje potrebné bezodkladne oznamit:
Kompetentnému Uradu prislusného ¢lenského statu.
Vyrobcovi pouzitim formulara na oznamenie zavazného incidentu,
ktory najdete na webovej lokalite spoloc¢nosti Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Pokyny uvedené vyssie boli schvalené vyrobcom zdravotnickeho zariadenia
ako vhodné na pripravu zdravotnickeho zariadenia na opakované pouzitie.
Zodpovednostou spracovatela je zaistit, aby spracovanie pouzitim vybavenia,
materidlov a personalu v zariadeni na spracovanie dosiahlo pozadovany
vysledok. To vyzaduje overenie alebo schvalenie a bezné monitorovanie
celého procesu.

Navstivte webovu stranku Adept Medical pre podrobné vizualne pokyny k
tomuto zariadeniu.
www.adeptmedical.com
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Stran

Navodila za uporabo

Registracija izdelka

Vsebina

Razpakiranje

Sestavljanje

Izbirna razsiritev noge (Leg Extension)
Nastavitev

Odklenite nogo (Leg), da nastavite visino plosce
Konfiguracija izdelka

Nivkljuceno

Nivklju¢eno

Nadomestni deli

Koda izdelka

Kode sestavnih delov

a0 dMNDNMNDNMNDMNENA

Preverjanje mize za slikanje

Izdelek je bil ocenjen glede tveganja za delovanje znotraj
spodnjih specifikacija

Naklon mize: +/-15° lateralno in vzdolzno

Povrsina mize: Ploska

o 0 00

Kljuéne informacije

Informacije

Namenska uporaba

Za nudenje delovne povrsine nad pacientom, ki lezi na hrbtu, za femoralno
transarterijsko diagnostiko in poseg prek pristopa Antegrade na mizi za
angiografsko slikanje.

Namenski uporabnik/zahteve glede usposabljanja
Namenjeno za uporabo s strani usposobljenih medicinskih strokovnjakov.

Ciljna skupina pacientov
Odrasli moski ali Zenski pacienti, ki potrebujejo diagnosti¢no slikanje in
terapijo, vodeno s slikanjem.

Kontraindikacije
Ne za uporabo pri pacientih, katerih teza presega 135 kg.
Ni namenjeno za pediatri¢no uporabo.

Opozorlla in previdnostni nasveti
Pred uporabo obvezno preberite navodila za uporabo.
Zagotovite izvedbo predhodnega ciscenja.
Zagotovite izvedbo predhodnega preverjanja izdelka.
Zagotovite, da vsi elementi namesceni na glavni plosci Antegrade
(Antegrade Main Platform) ne presegajo skupne teze 10 kg.
Za preprecevanje, da bi prislo do stika zavese in pacientovega obraza
(glejte stran 5).

Smernice za porocanje o incidentih
Za pritozbe in incidente, povezane z izdelkom, izpolnite obrazec na strani:
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Zacetni pregledi in Ciscenje

Ciscenje
Glejte navodila za razkuzevanje.

Pregledi izdelka
Brez izpostavljenosti karbonskim viaknom.
Brez vidnih poskodb ali ostrih robov, npr. razpok.

Noga (Leg):
Vse stiri modre objemke obrnite, da zagotovite njihovo prosto obracanje
in nemoteno odklepanje/zaklepanje.
Zagotovite, da se noga (Leg) prosto premika v odklenjenem polozaju.
Zagotovite, da noge (Leg) v zaklenjenem stanju ni mogoce premikati
gor in dol.
Zagotovite, da so noge (Legs) varno sestavljene na glavni plosci
Antegrade (Antegrade Main Platform) (glejte stran 4).
Zagotovite, da so noge (Legs) varno namescene v osnovah (Bases)
(glejte stran 4).
Zagotovite, da so noge (Legs) zaklenjene med postopkom (glejte
stran 5).
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RazkuZzevanje

Opozorlla
Nezadostno ciscenje lahko ogrozi postopek razkuzevanja in privede do
prenosa patogenov.
Ne uporabljajte razkuzil ali abrazivnih/korozivnih sredstev, katerih ni na
odobrenem seznamu cistil.
Vedno preberite navodila proizvajalca in se glede Cistilnih ter
razkuzevalnih izdelkov posvetujte s proizvajalci MSDS.
Ne uporabljajte Cistilnega postopka, pri katerem temperatura presega
65 °C/149 °F.
Nekatera razkuzila lahko povzrocijo rahlo razbarvanje modrega
materiala, ki se uporablja na nekaterih sestavnih delih znotraj razpona
izdelkov. To ne bo vplivajo na zmogljivost in izdelek bo ostal primeren za
svVoj namen.

Omejitve glede obdelave
Prekinite v naslednjih primerih:
Prisotne so kakrsne koli razpoke ali zlomi.
Vidna je kakrsna koli izpostavljenost karbonskim viaknom.

Navodila za razkuzevanje

Zacetna obdelava na toéki uporabe
Pomembno je, da ocistite izdelek, ko ga odstranite iz embalaze in po vsakem
postopku. Zagotovite, da so vsa obmocdja, vklju¢no s spoji, sponkami, vtici,
nastavki in ro¢icami, temeljito ocis¢ena po uporabi, da se odstrani vsa nabrana
umazanija, ki bi lahko bila prisotna po postopku.
Prlprava pred &is€enjem
Razstavite plosco IR Antegrade (Antegrade IR Platform) na nogo
(Leg), razsiritev noge (Leg Extension), osnovo (Base) in glavno plos¢o
Antegrade (Antegrade Main Platform).
Izdelek odstranite z mize.
Zagotovite, da je noga (Leg) povsem razsirjena.
vvvvvvadeptmed\ca\com/\magmg table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Ciséenje: Roéno
Ce so prisotni kakréni koli vidni ostanki, sperite pod vodo, vendar se
izogibajte potapljanju pripomocka.
Uporabite lahko mehko krtaco.
Zagotovite, da je pripomocek pred razkuzevanjem povsem suh.

Razkuzevanje
Za izbiro primernega sredstva za razkuzevanje glejte
seznam odobrenih Cistil.

Glavna plos¢a Antegrade (Antegrade Main Platform):
S krpo, ki je namocena z odobrenim razkuzilom, obrisite vse povrsine,
vklju€éno z navojnimi odprtinami na spodnji strani.
Osnova (Base):
S krpo, ki je namocena z odobrenim razkuzilom, obrisite vse povrsine,
vkljuéno z odprtinami za noge in modrimi zaklepnimi sponkami.
Noge (Leg) in razsiritve nog (Leg Extensions):
S krpo, ki je namocena z odobrenim razkuzilom, obrisite vse povrsine.

Seznam odobrenih Cistil

Odobrena razkuzila po blagovnih znamkah

Tekocine:

ORION Laboratories - 70-% izopropilni alkohol
Jaychem Industries - 2-% klorheksidin / 70-% alkohol
Betadine - povidon jodid (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - pokrivno razprsilo TB

CaviCide - Metrex Research

Topljivo:
Du Pont - tablete Rely+On Virkon

Brisacke za povrsine:

Krpa PDI Sani-Cloth, belilo

Krpa PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - brisacke za razkuzevanje povrsin
Metrex Research - CaviWipes

Brisacke Clinell - univerzalne (zelene)

Brisacke z vodikovim peroksidom Clorox

Odobrene aktivne sestavine razkuzil

Na osnovi kislin:
<10 % jabol¢ne kisline CAS 6915-15-7
<6 % sulfaminske kisline CAS 5329-14-6

Na osnovi alkohola:

<5 % 2-butoksietanola CAS 111-76-2

<10 % butildiglikola CAS 112-34-5

<70 % isopropil alkohola (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10 % tridekanola CAS 69011-36-5

<10 % alkoholov, C12-14, etoksilirani CAS 68439-50-9
<70 % denaturiranega etanola CAS 64-17-5

Na osnovi sulfatov:

<0,1 % PHMB CAS 27083-27-8

<55 % kalijevega peroksimonosulfata CAS 70693-62-8
<3 % kalijevega persulfata CAS 7727-21-1

Na osnovi amoniaka in klorida:
<5 % benzalkonijevega klorida CAS 68424-85-1
<0,28 % benzetonijevega klorida CAS 121-54-0

<10 % benzil-C23-18-alkil-dimetil amonijevega klorida CAS 8001-54-5

<2 % klorheksidina CAS 55-56-1
<10 % didecil dimetil amonijevega klorida CAS 7173-51-5
<0,5 % kvarternih amonijevih spojin CAS 68956-79-6

<5 % benzil-C 12-18 alkildimetilamonijevih kloridov CAS 63891-01-5

Drugo:

<10 % glutarala CAS 111-30-8

<0,63 % natrijevega hipoklorita CAS 7681-52-9

<75 % povidon jodida CAS 25655-41-8

0,5 % dinatrijevega kokoamfo dipropionata CAS 68604-71-7
<1,4 % vodikovega peroksida CAS 7722-84-1

Do najnovejSega seznama odobrenih Cistil dostopite prek
www.adeptmedical.com/resources

Susenje
Vse sestavne dele je pred uporabo treba temeljito posusiti.

VzdrZevanje, pregled in testiranje

Za vse sestavne dele zagotovite naslednje:
Brez vidnih poskodb ali ostrih robov, npr. razpok.

Glavna plosca Antegrade (Antegrade Main Platform):
Brez vidne izpostavljenosti kabonskim viaknom.

Osnova (Base):
Zagotovite, da so zaklepne sponke funkcionalne in lahko zadrzujejo
nogo (Leg).

Noga (Leg):
Zagotovite, da je navoj nedotaknjen in ga je mogoce priviti na glavno
plos¢o Antegrade
(Antegrade Main Platform).
Zagotovite, da se modra objemka vrti nemoteno.
Zagotovite, da je mogoce nogo (Leg), ko je modra objemka v
odklenjenem polozaju, razsiriti in skréiti nemoteno ob uporabi sile.
Zagotovite, da noge (Leg), ko je modra objemka v zaklenjenem polozaju,
ni mogoc¢e nemoteno razsiriti in skréiti ob uporabi sile.

Embalaza
Po razkuzevanju ni treba zapakirati pripomocka.

Sterilizacija
Ta pripomocek ne sme biti izpostavljen postopkom sterilizacije.

Shranjevanje
Ko je razkuzevanje dokoncano in so vsi sestavni deli suhi, je treba pripomocek
shraniti v suhem okolju.

Odstranjevanje

Uporabljen izdelek je biolosko nevaren, ocistite ga v skladu z navodili, ki so
navedena v navodilih za razkuZevanje, in se po potrebi glede specifikacij
materiala obrnite na proizvajalca na naslovu adeptmedical@adept.co.nz.
Odstranite v skladu z notranjo politiko klinike, ki uposteva lokalne predpise.

Resni incidenti

Kakrgen koli resen incident, ki se pojavi glede pripomocka, je treba takoj
sporocm
pristojnemu organu ustrezne drzave ¢lanice;
proizvajalcu z uporabe obrazca za poroc¢anje o resnih incidentih, ki ga
najdete na spletni strani Adept Medical:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Navodila, ki so navedena zgoraj, so bila s strani proizvajalca medicinskega
pripomocka potrjena kot sposobna za pripravo medicinskega pripomocka
za ponovno uporabo. V odgovornosti obdelovalca ostane zagotavljanje, da
obdelava, ki je dejansko izvedena z uporabo opreme, materialov in osebja
v obdelovalnem obratu, dosezZe Zelen rezultat. V ta namen je potrebno
preverjanje in/ali potrjevanje ter rutinsko spremljanje postopka.

Obiscite spletno stran Adept Medical za podrobna vizualna navodila v zvezi s

tem pripomockom.
www.adeptmedical.com
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Bruksanvisning

Produktregistrering

Innehall

Uppackning

Montering

Benforlangning (Leg Extension) (tillval)
Konfiguration

Las upp leg for att stalla in plattformens hojd
Produktkonfigurationer

Ingar ej

Ingar ej

Reservdelar

Produktkod

Komponentkoder

Verifiering av bildtabell

Produkten har riskbedéomts fungera inom nedanstaende specifikationer
Bordsvinkel: +/-15° i sidled och pa langden
Bordsyta: Plan

oot NDNMNDNDNEND

Viktig Information

Information

Avsett syfte
Fungera som arbetsyta dver en ryggliggande patient for femoral transarteriell
diagnos och ingrepp via Antegrade-approach pa ett karlrontgenbord.

Avsedd anvindare/utbildningskrav
Avsedd att anvandas av utbildad vardpersonal.

Patientmalgrupp
Vuxna manliga eller kvinnliga patienter som behover diagnostisk rontgen och
bildstyrd behandling.

Kontraindikationer
Ska inte anvandas med patienter som vager éver 135 kg.
Inte fér anvandning med barn.

Varningar och férsiktighetsatgarder
- Las bruksanvisningen innan produkten anvands.
Se till att forberedande rengodring utfors.
Se till att en férberedande produktkontroll utfors.
Se till att alla objekt som placeras pa Antegrade Main Platform inte
overskrider en total vikt av 10 kg
Forhindra att draperingen vidror patientens ansikte (se sida 5).

Riktlinjer fér incidentrapportering
Vid eventuella klagomal och incidenter, fyll i formularet pa
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

Initiala kontroller och rengoéring

Rengéring
Se desinficeringsinstruktionerna.

Produktkontroller
Ingen exponerad kolfiber.
- Inga synliga skador eller vassa kanter, t.ex. sprickor.
Leg:
- Vrid alla fyra bla kragarna for att kontrollera att de kan vridas fritt och
|dsa/lasa upp smidigt.
Se till att Leg kan roras fritt i den upplasta positionen.
Se till att Leg inte kan réras uppat och nedat nar det ar Iast.
Se till att Legs sitter ordentligt monterade pa Antegrade Main Platform
(se sidan 4).
Se till att Legs sitter fast i baserna (se sida 4).
Se till att Legs ar lasta under proceduren (se sida 5).
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Desinficering

Varningar
- Otillracklig rengéring kan aventyra desinficeringsprocessen och leda

till sjukdomsoverforing.
Anvand inte desinficeringsprodukter eller slipande/fratande medel som
inte finns med pa listan éver godkanda rengéringsmedel.
Las alltid tillverkarens instruktioner och eventuella sakerhetsdatablad
for rengoérings- och desinficeringsprodukter.
Anvand inte ndgon rengoringsprocedur som éverstiger 65 °C/149 °F.
Vissa desinfektionsmedel kan orsaka en latt missfargning av det bla
material som anvands pa vissa av produktseriens komponenter. Detta
paverkar inte slittaligheten och produkten gar fortfarande utmarkt
att anvanda.

Begransningar vid bearbetning

Sluta anvanda produkten om:
Sprickor eller skador férekommer.
Exponerad kolfiber ar synlig.

Instruktioner for desinficering

Initial behandling vid anvandningstillfallet

Det ar viktigt att man rengér produkten nar den plockats upp ur
forpackningen och efter varje anvandningstillfalle. Sakerstall att alla ytor,
inklusive leder, klammor, uttag, fasten och spakar, rengérs ordentligt efter varje
anvandningstillfalle for att avlagsna alla féroreningar som kan ha samlats efter
en behandling.

Forberedelse fére rengoéring

Demontera Antegrade IR Platform till Leg, Leg Extension, Base och

Antegrade Main Platform.

Ta bort produkten fran bordet.

Se till att Leg ar helt utdraget.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Rengoéring: Manuellt
Om synliga rester forekommer ska du skélja produkten under rinnande
vatten utan att sanka ned den i vatten.
En borste med mjuka stran kan anvandas.
Se till att enheten ar helt torr innan desinficering utfors.

Desinficering

Se listan dver godkanda rengdringsmedel for ett urval av lampliga rengéringsmedel.

Antegrade Main Platform:
Anvand en trasa fuktad med ett godkant desinficeringsmedel och torka
av alla ytor, inklusive de gangade halen pa undersidan.

Base:
Anvand en trasa fuktad med ett godkant desinficeringsmedel och torka
av alla ytor, inklusive benuttag och bla lasklammor.

Leg och Benforlangning (Leg Extension):
Anvand en trasa fuktad med ett godkant desinficeringsmedel och torka
av alla ytor.

Lista 6ver godkanda rengoéringsmedel

Godkanda rengéringsmedel efter varumarke

Vatskor:

ORION Laboratories - 70 % isopropylalkohol
Jaychem Industries - 2 % klorhexidin/70 % alkohol
Betadine - Povidonjod (7,5 %)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Lésningsmedel:
Du Pont - Rely+On Virkon-tabletter

Desinfektionsservetter:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Health Supplies - Surface Disinfectant Wipes
Metrex Research - Cavi Wipes

Clinell Wipes - Universal (grén)

Clorox vateperoxidservetter

Godkanda aktiva ingredienser i desinfektionsmedel

Syrabaserade:
<10 % appelsyra CAS 6915-15-7
<6 % sulfaminsyra CAS 5329-14-6

Alkoholbaserade:

<5 % 2-butoxietanol CAS 111-76-2

<10 % butyldiglykol CAS 112-34-5

<70 % isopropylalkohol (propan-2-ol) CAS 67-63-0
<10 % tridecanol CAS 69011-36-5

<10 % alkohol, C12-14, etoxylerad CAS 68439-50-9
<70 % denaturerad etanol CAS 64-17-5

Sulfatbaserade:

< 0,1 % PHMB CAS 27083-27-8

< 55 % kaliumperoxymonosulfat CAS 70693-62-8
<3 % kaliumpersulfat CAS 7727-21-1

Ammonium- och klorbaserade:

< 5% bensalkoniumklorid CAS 68424-85-1

< 0,28 % bensetonklorid CAS 121-54-0

<10 % bensyl-C23-18-alkyl-dimetyl-ammoniumklorid CAS 8001-54-5
< 2 % klorhexidin CAS 55-56-1

<10 % didecyldimetylammoniumklorid CAS 7173-51-5

< 0,5 % kvartara ammoniumféreningar CAS 68956-79-6

< 5% bensyl-C-12-18-alkyldimetylammoniumklorider CAS 63891-01-5

Avriga:

<10 % Clutaral CAS 111-30-8

< 0,63 % natriumhypoklorit CAS 7681-52-9

<75 % povidonjod CAS 25655-41-8

0,5 % dinatrium kokoamfodipropionat CAS 68604-71-7
<1,4 % vateperoxid CAS 7722-84-1

Fa tillgang till den senaste listan éver godkanda rengéringsmedel via
www.adeptmedical.com/resources

Torkning
Alla komponenter ska torkas ordentligt fore anvandning.

Underhall, besiktning och testning
Kontrollera alla komponenter avseende:

Inga synliga skador eller vassa kanter, t.ex. sprickor.
Antegrade Main Platform:

Att ingen exponerad kolfiber ar synlig.

Base:
Se till att ldsklammorna fungerar och att de kan halla Leg pa plats.

Leg:

- Setill att gangan ar hel och kan skruvas fast pa Antegrade Main Platform.

Se till att den bla kragen kan vridas enkelt.
Se till att Leg kan dras ut och tryckas in smidigt nar den bla kragen ar i
upplast position.
Se till att Leg inte kan dras ut och tryckas in nar den bla kragen ar i last
position.

Férpackning

Enheten behoéver inte forpackas efter desinficering.

Sterilisering
Enheten bor inte utsattas for steriliseringsprocesser.

Foérvaring
Nar desinficering har slutforts och alla komponenter ar torra ska enheten
férvaras i en torr miljo.

Kassering

Anvand produkt klassas som en biologisk risk och ska saneras enligt
instruktionerna for desinficering. Om du behdver mer information om
produktens material kan du kontakta tillverkaren pa
adeptmedical@adept.co.nz. Kasseras enligt interna klinikregler med
hansyn till lokala férordningar.

Allvarliga incidenter

Alla allvarliga handelser som intraffar i samband med enheten ska rapporteras
omedelbart till:
Den behdriga myndigheten i den tillampliga medlemsstaten.
Tillverkaren anvander formularet for allvarlig incidentrapportering pa
Adept Medicals webbplats:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Instruktionerna ovan har verifierats av den medicintekniska produktens
tillverkare som lampliga for forberedelse av en medicinteknisk produkt
for ateranvandning. Personen som utfér bearbetningen ansvarar alltid for
att sakerstalla att bearbetningen, sa som den faktiskt utférs med hjalp av
utrustning, material och personal pa bearbetningsanlaggningen, uppnar
onskade resultat. Detta kraver verifiering och/eller godkdnnande och en
rutinmassig évervakning av processen.

Besdk Adept Medicals webbplats for detaljerade visuella instruktioner gallande

den har enheten.
www.adeptmedical.com
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Kullanim Talimatlari
Uretim Tescili
icindekiler

Kutudan Cikarma
Montaj

Opsiyonel Leg Extension
Kurulum

Platform yUksekligini ayarlamak icin Leg kilidini agin
Uriin Konfigiirasyonu
Dahil degil

Dahil degil

Yedek Parcalar

Urdn Kodu

Bilesen Kodlari

a0 dMNDNMNDNMNDMNENA

Gorunti Tablosu Dogrulamasi

Urtin, asagidaki ézellikler dahilinde calisacak sekilde risk
degerlendirmesine tabi tutulmustur

Masa Acllimi: +/-15° yanal ve boylamasina

Masa YUzeyi: Duz

o 0 00

Temel Bilgiler
Bilgi

Kullanim Amaci

Anjiyografi goéruntileme masasinda Antegrade yaklasimla femoral
transarteriyel tani ve mudahale icin sirtUstU yatan bir hasta Uzerinde bir
calisma ylzeyi saglamak.

Amaglanan Kullanicl/Egitim Gereksinimi
Egitimli tip uzmanlari tarafindan kullanilmasi amaglanmistir.

Hasta Hedef Grubu
Tanisal géruntileme ve goruntl kilavuzlugunda tedavi gerektiren yetiskin
erkek veya kadin hasta.

Kontrendikasyonlar
135 kg Uzerindeki hastalarda kullanilmamalidir.
Pediyatrik kullanim igin degildir.

Uyarilar ve ikazlar
- Kullanmadan énce Kullanici Talimatlarinin okundugundan emin olun.
Hazirlik Temizliginin yapildigindan emin olun.
Hazirlik Urdn Kontrolinun yapildigindan emin olun.
Antegrade Main Platform Uzerine yerlestirilen tum 6gelerin toplam
agirhginin 10 kg'r asmadigindan emin olun.
Ortinun hasta ylzine temas etmesini dnlemek icin (bkz sayfa 5).

Olay Raporlama Yonergeleri
Urln sikayetleri ve olaylar i¢in lUtfen asagidaki formu doldurun:
www.adeptmedical.com/contact/service-and-repairs

ilk Kontroller ve Temizlik

Temizlik
Dezenfeksiyon Talimatlarina bakin.

Uriin Kontrolleri
Aglkta gériinen Karbon Fiber olmamalidir.

- Catlaklar gibi gortnur hasar veya keskin kenarlar bulunmamalidir.
Leg:

- Serbestce dénebildiklerinden ve sorunsuz kilitleme/kilit agma
sagladiklarindan emin olmak icin dért mavi bilezigi de dondurun.
Leg kisminin kilitli degil pozisyonda yukari ve asadi hareket ettiginden
emin olun.
Kilitlendiginde Leg kisminin yukari ve asagl hareket edemediginden
emin olun.
Leg kisimlarin Antegrade Main Platform Uzerine glvenli bir sekilde
monte edildiginden emin olun (bkz. 4).
Leg kisimlarin Base'lere sabitlendiginden emin olun (bkz.4).
islem sirasinda Leg kisminin kilitli oldugundan emin olun (bkz.5).
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Dezenfeksiyon

Uyarilar
- Yetersiz temizlik dezenfeksiyon surecini tehlikeye atabilir ve patojenlerin

bulasmasina yol acabilir.

Onayli temizleyiciler listesinde bulunmayan hicbir dezenfektan Grana

veya asindirici/korozif madde kullanmayin.

Her zaman Ureticinin talimatlarini okuyun ve temizlik ve dezenfektan

Urdnleriigin Ureticinin Malzeme Guvenligi Veri Sayfasi'na basvurun.

65 °C/149 °F'yi asan herhangi bir temizlik prosedtri kullanmayin.

Bazi dezenfektanlar, Urun yelpazesindeki bazi bilesenlerde kullanilan

mavi malzemenin renginin hafifce solmasina neden olabilir. Bu durum

mukavemeti etkilemeyecek ve Urin amaca uygun kalacaktir.

Galisma ile ilgili Sinirlamalar

Asagidaki durumlarda kullanmayi birakin:
Herhangi bir catlak veya yirtilma mevcutsa.
Aclkta kalmis Karbon Fiber gértintyorsa.

Dezenfeksiyon Talimatlari

Kullanim Noktasinda ilk islem

Urtnun ambalajindan cikarildiktan sonra ve her prosedtrden sonra
temizlenmesi 6nemlidir. Bir prosedlrin ardindan mevcut olabilecek
tum kirletici birikimini gidermek icin kullanimdan sonra baglantilar,
klipsler, soketler, braketler ve kollar dahil olmak Uzere tim alanlarin iyice
temizlendiginden emin olun.

Temizlik Oncesi Hazirhk

Antegrade IR Platform'u Leg, Leg Extension, Base ve Antegrade Main

Platform olarak ayirin.

Urant masadan ¢ikarin.

Leg kisminin tamamen uzatildigindan emin olun.
www.adeptmedical.com/imaging-table-accessories/antegrade-ir-platform/
training?group=cleaning-instructions

Temizlik: Manuel
- Gorunur bir kalinti varsa, su altinda durulayin, ancak cihazi suya
daldirmaktan kaginin.
Yumusak killi bir firca kullanilabilir.
Dezenfeksiyondan énce cihazin tamamen kurudugundan emin olun.

Dezenfeksiyon
Uygun bir temizleyici secimi icin Onayli Temizleyiciler Listesine bakin.

Antegrade Main Platform:
Onayli bir dezenfektanla nemlendirilmis bir bezle, alt taraftaki disli
delikler de dahil olmak Gzere tum yUzeyleri silin.

Base:
Onayli bir dezenfektanla nemlendirilmis bir bezle, bacak soketleri ve
mavi kilitleme klipsleri dahil olmak Gzere tum yUzeyleri silin.

Leg ve Leg Extension:
Onayli bir dezenfektanla nemlendirilmis bir bezle tim yuzeyleri silin.

Onayli Temizleyiciler Listesi

Markalara Goére Onayli Dezenfektan

Sivilar:

ORION Laboratories - %70 izopropil Alkol
Jaychem Industries - %2 Klorheksidin / %70 Alkol
Betadine - Povidon lyot (%7,5)

BODE Chemie GmbH - Kohrsolin FF

STERIS - Coverage Spray TB

CaviCide - Metrex Research

Cozunebilir:
Du Pont - Rely+On Virkon Tabletler

Yiizey Mendilleri:

PDI Sani-Cloth Bleach

PDI Sani-Cloth AF3

Reynard Saglk Malzemeleri - Yuzey Dezenfektan Mendilleri
Metrex Research - CaviWipes

Clinell Wipes - Universal (Yesil)

Clorox Hidrojen Peroksitli Mendil

Onaylh Aktif Dezenfektan Bilesenleri

Asit Bazli:
<%10 Malik Asit CAS 6915-15-7
<%6 Sulfamik asit CAS 5329-14-6

Alkol Bazli:

<%5 2-Butoksietanol CAS 111-76-2

<%10 Butildiglikol CAS 112-34-5

<%70 izopropil Alkol (Propan-2-ol) CAS 67-63-0
<%10 Tridecanol CAS 69011-36-5

<%10 Alkoller, C12-14, etoksillenmis CAS 68439-50-9
<%70 DenatUre Etanol CAS 64-17-5

Sllfat Bazl:

<%0,1 PHMB CAS 27083-27-8

<%55 Potasyum PeroksimonosuUlfat CAS 70693-62-8
<%3 Potasyum Persulfat CAS 7727-21-1

Amonyum ve Kloriir Bazli:
<%5 Benzalkonyum Klorur CAS 68424-85-1
<%0,28 Bensitonyum Klorur CAS 121-54-0

<%10 Benzil-C23-18-Alkil-dimetil Amonyum Klortr CAS 8001-54-5

<%2 Klorheksidin CAS 55-56-1
<%10 Didesil Dimetil Amonyum klorur CAS 7173-51-5
<%0,5 Kuaterner Amonyum Bilesikleri CAS 68956-79-6

<%5 Benzil-C 12-18 alkildimetilamonyum klorUrler CAS 63891-01-5

Digerleri:

<%10 Glutaral CAS 111-30-8

<%0,63 Sodyum Hipoklorit CAS 7681-52-9

<%75 Povidon lyot CAS 25655-41-8

%0,5 Disodyum Cocoampho Dipropiyonat CAS 68604-71-7
<%]1,4 Hidrojen peroksit CAS 7722-84-1

En son Onayli Temizleyiciler listesine su adresten erisin
www.adeptmedical.com/resources

Kurutma
Kullanmadan 6nce tUm bilesenler iyice kurutulmalidir.

Bakim, Muayene ve Test
TUm bilesenler icin sunlari saglayin:
Catlaklar gibi gértnur hasar veya keskin kenarlar bulunmamalidir.
Antegrade Main Platform:
Acikta Karbon Fiber gérinmediginden emin olun.
Base:
Kilitleme klipslerinin islevsel oldugundan ve Leg kismini tutabildiginden
emin olun.
Leg:
- Disin saglam oldugundan ve Antegrade Main Platform’a
vidalanabildiginden emin olun.
Mavi yakanin dlzgun bir sekilde dondugunden emin olun.
Mavi yaka kilitsiz konumdayken kuvvet uygulandiginda Leg kisminin
duzgun bir sekilde uzayip kisalabildiginden emin olun.
Mavi yaka kilitli konumdayken kuvvet uygulandiginda Leg kisminin
uzayip kisalmadigindan emin olun.

Paketleme
Dezenfeksiyon sonrasinda cihazin paketlenmesi gerekli degildir.

Sterilizasyon
Bu cihaz sterilizasyon islemlerine tabi tutulmamalidir.

Depolama
Dezenfeksiyon tamamlandiktan ve tum bilesenler kuruduktan sonra cihaz
kuru bir ortamda saklanmalidir.

imha etme

Kullaniimis Gran bir biyolojik tehlikedir, Dezenfeksiyon Talimatlarinda verilen
talimatlara goére dekontamine edin ve gerekirse malzeme 6zellikleri igin
adeptmedical@adept.co.nz adresinden Ureticiye ulasin. Yerel ydnetmelikleri
dikkate alarak klinik ici politikaya gore imha edin.

Ciddi Olaylar

Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay derhal asagidakilere
bildirilmelidir:
ilgili Uye Devletin Yetkili Makamina.
Uretici, Adept Medical Web Sitesinde bulunan Ciddi Olay Raporlama
Formunu kullanir:
www.adeptmedical.com/contact/serious-incident-reporting-form

Yukarida verilen talimatlar tibbi cihaz Ureticisi tarafindan bir tibbi cihazi
yeniden kullanima hazirlama kapasitesine sahip olarak onaylanmistir.
Kullanildigi tesisdeki ekipman, malzeme ve personel kullanilarak fiilen
gerceklestirilen islemin istenen sonucu vermesini saglamak islemcinin
sorumlulugundadir. Bu, dogrulama ve/veya onaylama ve sUrecin rutin olarak
izlenmesini gerektirir.

Bu cihazla ilgili ayrintil gérsel talimatlar icin Adept Medical web sitesini

ziyaret edin.
www.adeptmedical.com
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